DK 542.231.3-033.5 : 542.48 DEUTSCHE NORM Juni 1981

Laborgerate aus Glas

Destillationskolben
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Laboratory glassware; distillation flasks

Verrerie de laboratoire; ballons a distillation

Zusammenhang mit den von der International Organization for Standardization (1ISO) herausgegebenen Internationalen
Normen SO 383 - 1976 und ISO 1773 - 1976, siehe Erlduterungen.

MaBe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir zwei Reihen als Destillationskolben bezeichneter Zweihals- (Z) und Dreihais-Rund-
kolben (D) aus Borosilicatglas 3.3 nach DIN ISO 3585, Mittelhals mit Hiilsenschliff, Kegel 1: 10 (HNS),
oder mit Schliffschale (S).

2 MabBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Dargestelit sind Dreihals-Rundkolben

Mittelhals mit Hiilsenschliff Mittethals mit Schliffschale
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Bezeichnung eines Destillationskolbens mit Kurzzeichen DNS 2-45-19:

Kolben DIN 12 394 - DNS 2-45-19

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Laborgerate und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fir Normung e V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 CIN 12 384 clumte81 SPreisgr lub
06.81 Vertr.-Nr. 0005
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Seite 2 DIN 12 394

Tabelle 1. Destillationskolben, Mittelhals mit Hulsenschliff
Nenn- Kurzzeichen Mittelhals Seitenhalse
volumen Destiltationskolben mit Hiilsenschliff Hilsenschliff a h
ml zwei Halsen drei Halsen DIN 12 242 - DIN 12242 - +1 +3
ZNS 250-14 DNS 250-14 HNS 14/23
250 HNS 29/32 55 120
ZNS 250-19 DNS 250-19 HNS 19/26
ZNS 500-14 DNS 500-14 HNS 14/23
500 HNS 29/32 61 135
ZNS 500-19 DNS 500-19 HNS 19/26
ZNS 1-14 DNS 1-14 HNS 14/23
1000 - HNS 29/32 70 160
ZNS 1-19 DNS 1-19 HNS 19/26
ZNS 2-29-14 DNS 2-29-14 HNS 14/23
HNS 29/32
ZNS 2-29-19 DNS 2-29-19 HNS 19/26
2000 82 190
ZNS 2-45-14 DNS 2-45-14 HNS 14/23
HNS 45/40
ZNS 2-45-19 DNS 2-45-19 HNS 19/26
ZNS 4-14 DNS 4-14 HNS 14/23
4000 HNS 45/40 93 225
ZNS 4-19 DNS 4-19 HNS 19/26
Fettgedruckte GroBen sind zu bevorzugen.
Tabelle 2. Destillationskolben, Mittelhals mit Schliffschale
Kurzzeichen . ) L
Nenn- e ) Mittelhals Seitenhalse
volumen Destillationskolben mit Schiiffschale Hiilsenschliff a Hy hg
ml zwei Halsen drei Halsen DIN 12 244 - DIN 12242 - +1 +5 +3
ZS 500-14 DS 500-14 HNS 14/23
500 AS 51 61 170 135
ZS 500-19 DS 500-19 HNS 19/26
ZS 1-14 DS 1-14 HNS 14/23
1000 AS 51 70 205 160
ZS 1-19 DS 1-19 HNS 19/26
ZS 2-14 DS 2-14 HNS 14/23
2000 AS 64 82 255 190
ZS 2-19 DS 2-19 HNS 19/26
ZS 4-14 DS 4-14 HNS 14/23
4000 AS 64 93 305 225
ZS 4-19 DS 4-19 HNS 19/26
Fettgedruckte GroBen sind zu bevorzugen.
Documents

Full document details: DIN 12394:1981-06

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-12394-1981-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-12394-1981-06

