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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom NA 055-01-05 AA ,Thermometer und Ardometer” im DIN-Normenausschuss
Laborgerate und Laboreinrichtungen (FNLa) erstellt.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen
Gegeniiber DIN 12777:1976-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) normative Verweisungen aktualisiert;

b) Anpassung der Norm auf das vom Europaischen Parlament verhdngte Quecksilberverbot, das mit dem
10. Oktober 2017 in Kraft getreten ist;

c) redaktionell iiberarbeitet.
Friihere Ausgaben
DIN DENOG 16:1929-06

DIN 12777 = DIN DENOG 777:1937-04
DIN 12777:1949-05,1973-02, 1976-12
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