DEUTSCHE NORM Mai 2000

Laborgerate aus Glas m
Zellenzahlkammern

Zahlnetze 128Tﬂ-2

ICS 11.100

Laboratory glassware — Haemacytometer counting chambers — Rulings
Verrerie de laboratoire — Cellules a numération — Quadrillages

Vorwort

Diese Norm wurde im Normenausschuss Laborgerate und Laboreinrichtungen durch den
Arbeitsausschuss ,Volumenmessgerate®, Arbeitskreis ,Zellenzahlkammern® erstellt.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Netzeinteilungen der Zahinetze von Zellenzahlkammern nach
DIN 12847-1 und legt die Strichfolgen und die NennmaRe der Strichabstéande fir die
verschiedenen Netzeinteilungen fest.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus ande-
ren Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgeflihrt. Bei datierten Verweisungen
gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 12847-1
Laborgerate aus Glas — Zellenzahlkammern — Allgemeine Anforderungen

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschuss Laborgerate und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

——locuments.

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 12847-2:2000-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-12847-2-2000-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-12847-2-2000-05

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 12847-2:2000-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-12847-2-2000-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-12847-2-2000-05

