DEUTSCHE NORM Mérz 1997

Tragsessel DIN
Teil 3: liegend -
MaBe, Anforderungen, Prifungen 13048-3

ICS 11.160
Deskriptoren: Tragsessel, liegend, Abmessung, Anforderung, Prifung

Sedan chair — Part 3: lying position; dimensions, requirements, tests
Chaise a porteurs — Partie 3: en position couchée; dimensions, exigences, essais

Vorwort
Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuf3 1.1 “Krankentragen und Zubehor” des Normenausschusses Rettungsdienst
und Krankenhaus (NARK) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. erarbeitet.
DIN 13048 “Tragesessel” besteht aus:
— Teil 1: klappbar, MaBe, Anforderungen, Priifungen
— Teil 2: nicht klappbar, MaBe, Anforderungen, Prifungen
— Teil 3: liegend, MaBe, Anforderungen, Prifungen

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Liege-Tragsessel zur liegenden oder sitzenden Beférderung von Patienten, die auBerhalb und
innerhalb des Krankenkraftwagens nach DIN 75080-1 verwendet werden.

Der Sessel kann entweder in zusammenklappbarer Ausflihrung oder als vollwertiger Sitz (z.B. flr einen zweiten
Patienten oder einen Rettungsassistenten oder Arzt) gefertigt sein.

2 Normative Verweisungen
Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN 13048-1

Tragsessel — klappbar, MaBe, Anforderungen, Prifungen
DIN 13048-2 : 1993-01

Tragsessel — nicht klappbar, MaBe, Anforderungen, Prifungen
DIN 75080-1

Krankenkraftwagen — Begriffe, Anforderungen, Prifung
DIN ISO 2768-1

Allgemeintoleranzen — Toleranzen fir LAngen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung;

(Identisch mit ISO 2768-1:1989)
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3 MaBe, Bezeichnung
Der Tragsessel braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

MaBe in Millimeter

Allgemeintoleranzen: DIN ISO 2768 — ¢
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Bild 1: Anwendung als Tragsessel
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