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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 027-02-01 AA ,Chirurgische Instrumente“ im
DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren

koénnen. Das DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN 13173:2005-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) das Maf fiir die Ringweite in Bild 1 wurde gestrichen;

b) im Titel von Bild 2 wurde ,aufgebogen” durch ,gebogen* ersetzt;

c) der eingehauene Zahn in Bild 3 wurde entfernt;

d) die zusatzlichen Angaben fiir die Bundeswehr wurden gestrichen.
Friihere Ausgaben

DIN 13173:1979-07, 1988-09, 2005-12

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 13173:2016-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-13173-2016-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-13173-2016-12

DIN 13173:2016-12

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen fiir medizinische Instrumente fest, wie sie in der Chirurgie und im
Gesundheitswesen verwendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 58298:2010-09, Medizinische Instrumente — Werkstoffe, Ausfiihrung und Priifung

DIN 58300, Schlussarten fiir chirurgische Instrumente

3 Maf3e und Bezeichnung
3.1 Mafe

Die Mafse werden in Tabelle 1 und den Bildern 1 bis 3 angegeben.

Tabelle 1 — Mafe

Mafie in Millimeter

Durchsteck- Sperrzihne
Iy a b, b, h L I schluss
Form
+5 +05 | +03 +1 +3 +5 +2 nach Anzahl | (¢)
DIN 58300
3:3
A 220 55 5,0 9,5 21 75 26 D 22 oder? 2,2
4:4
250 5,5
B 6 10 25 88 26 D 24 4:4 2,2
265 6,0
4 Nach Wahl des Herstellers.
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