DK 615.472.4 : 616.322-089 DEUTSCHE NORM September 1982

Medizinische Instrumente

Tonsillen-Scheren DIN
13 453

Medical instruments; tonsil scissors
Instruments médicaux ; ciseaux a amygdales

Mafle in mm

1 MaRe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Form A nach Good, mit ungezahnter Au3enkante
Schraubenschluf3 DIN 58 300-SH-M3-5
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Form B nach Schweckendiek, mit gezahnter AuBBenkante

Zahnung mit Teilung 0,601

9+ Ubrige MaBe und Angaben wie Form A

10 min.

Bezeichnung einer Tonsillen-Schere nach Schweckendiek (B) von 195 mm Lange:

Schere DIN 13453 — B 195

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

*) Dieses MaR entspricht der Dicke der Schere im Bereich des Schraubenschlusses ohne Beriicksichtigung etwa iiber-
stehender Schraubenenden.
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Seite 2 DIN 134563

2 Werkstoff und Ausfilhrung

Nach DIN 58 298 Teil 2

Wird vom Besteller ein bestimmter Werkstoff und eine bestimmte Ausfilhrung nach DIN 58 298 Teil 2 gewiinscht, so ist
die Norm-Bezeichnung in dem vom Besteller gewiinschten Umfang mit der in DIN 58298 Teil 2 festgelegten Kennzahl
fiir Werkstoff und dem Kennbuchstaben fiir Glanzgrad der Oberflache der Schere zu erweitern. Die Bezeichnung lautet
dann z.B. fiir die angegebene Schere mit dem Glanzgrad Hochglanz der polierten Flachen (Kennbuchstabe H), aus nicht-
rostendem Stah! der Gruppe entsprechend Kennzahi 4:

Schere DIN 13453 — B 195 — H4

3 Gewicht
~ 40¢g

4 Kennzeichnung
Nach DIN 58 298 Teil 2

Zitierte Normen

DIN 58298 Teil 2 Werkstoffe, Ausfilhrung und Priifung medizinischer instrumente; Scheren
DIN 58 300 SchluBarten fiir chirurgische Instrumente

Internationale Patentklassifikation
A61B17/26
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