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Medizinische Instrumente

Nadelhalter nach Heaney

DIN
13 460

Medical instruments; needie holder type Heaney
Instruments médicaux; porte-aiguilles de Heaney

Mafle in mm
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Normenausschu Feinmechanik und Optik (NA FuQ) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Form E mit Hartmetall-Einlagen Ansicht Y .
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bei geschlossenem Nadelhalter nach Wahi des Herstellers
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Bezeichnung eines Nadelhalters nach Heaney mit Hartmetall-Einlagen (E) von 205 mm Lange:

Nadelhalter DIN 13 460 — E 205

2 Werkstoff und Ausfiihrung
Nach DIN 58 298 Teil 3.

Wird vom Besteller ein bestimmter Werkstoff und eine bestimmte Ausfiihrung nach DIN 58 298 Teil 3 gewiinscht, so ist
die Norm-Bezeichnung in dem vom Besteller gewiinschten Umfang mit der in DIN 58 298 Teil 3 festgelegten Kennzahl
fur Werkstoff und dem Kennbuchstaben fiir Glanzgrad der Oberflache zu erweitern. Die Bezeichnung lautet dann z. B. fiir
den angegebenen Nadelhalter mit dem Glanzgrad Hochglanz der polierten Fliachen {(Kennbuchstabe H) aus X 20Cr 13

(Kennzah! 5): Nadelhalter DIN 13 460 — E 205 — H5
3 Gewicht
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4 Kennzeichnung
Nach DIN 58 298 Teil 3.

Zitierte Normen

DIN 58 298 Teil 3 Werkstoffe, Ausfiihrung und Priifung medizinischer Instrumente; Ringzangen
DIN 58 300 SchluBarten fiir chirurgische Instrumente
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