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Medizinische Instrumente D I N

Arterienklemmmen nach Adson X
13 465

Medical instruments; haemostatic forceps type Adson
Instruments médicaux ; pinces hémostatiques de Adson

MaBe in mm

1 MaRe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.

Platz fur Kennzeichnung
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Form A gerade

Durchsteckschlul DIN 58 300-D 18 ,
oder DIN 58300-D20 \..I
B

bei geschlossener Klemme
{voll eingerastet)

nach Wahl des Herstellers
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(vergrofert) (vergrofert)
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Rillen DIN 58 299 -60x0,7

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Form B aufgebogen

- ———=—t—>— iibrige MaBe und Angaben
Y f ' wie Form A

Bezeichnung einer geraden Arterienklemme nach Adson (A) von 190 mm Linge:

Klemme DIN 13 465 — A 190

*) Dieses MaR bleibt bei Abnahmepriifungen unberiicksichtigt.
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2 Werkstoff und Ausfiihrung
Nach DIN 58 298 Teil 3

Wird vom Besteller ein bestimmter Werkstoff und eine bestimmte Ausfiilhrung nach DIN 58 298 Teil 3 gewiinscht, so ist
die Norm-Bezeichnung in dem vom Besteller gewiinschten Umfang mit der in DIN 58 298 Teil 3 festgelegten Kennzahl
fir Werkstoff und dem Kennbuchstaben fiir Glanzgrad der Oberflache zu erweitern. Die Bezeichnung lautet dann z. B.

fir die angegebene Klemme mit dem Glanzgrad Hochglanz der polierten Flichen (Kennbuchstabe H) aus X 20 Cr 13
(Kennzahl 5):

Klemme DIN 13 465 — A 190 — H5

3 Gewicht
~40g

4 Kennzeichnung
Nach DIN 58 298 Teil 3

Zitierte Normen

DIN 58 298 Teil 3 Werkstoffe, Ausfilhrung und Prifung medizinischer Instrumente; Ringzangen
DIN 58 299 Rillen fiir chirurgische Instrumente; Profilwinkel, Teilungen
DIN 58 300 SchluBarten fiir chirurgische Instrumente
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