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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Arbeitskreis NA 014-00-21-02 AK �Instrumente für die dentale Implantologie� im 
Arbeitsausschuss NA 014-00-21 AA �Dentalimplantate� im Normenausschuss Dental (NADENT) im DIN 
Deutsches Institut für Normung e. V. ausgearbeitet.  

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 
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Einleitung 

Die Anwendung von Dentalimplantaten hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Deshalb ist der Bedarf 
nach Instrumenten zur manuellen Präparation des Implantatlagers, die zum Inserieren der Dentalimplantate 
benötigt werden, ebenfalls stark angestiegen. Dabei haben sich in der Praxis diverse Formen für die manuelle 
Präparation des Implantatlagers entwickelt. 

Die im Markt verwendeten Begriffe können von den in dieser Norm genannten Begriffen je nach Hersteller 
abweichen. 

BEISPIEL Alle Instrumente, die im Abschnitt 3 aufgelistet sind, werden gesamthaft auch als Osteotome 
bezeichnet. 
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