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Schaltzeichen DIN

Detektoren und MeRgeridtezubehor 407 00
fiir ionisierende Strahlung Blatt 13

Graphical symbols; detectors and measuring instruments for ionizing radiation

Zusammenhang mit IEC-Empfehlungen siehe Erlduterungen.

Zeichenerkldrung

Die in der IEC-Spalte benutzten Zeichen haben die nachstehende Bedeutung:
= Das Schaltzeichen stimmt mit dem IEC-Schaltzeichen iiberein.
— Ein entsprechendes IEC-Schaltzeichen ist nicht vorhanden.

E Das Schaltzeichen entspricht den IEC-Schaltzeichen eines IEC-Entwurfs, der zur Abstimmung innerhalb der Mit-
glieder der IEC verabschiedet ist (6-Monats-Regel oder 2-Monats-Regel).

K Das Schaltzeichen besteht aus einer Kombination von IEC-Schaltzeichen.
Die Schaltzeichen Form 1 sind in Blockschaltplinen zu benutzen.

Schaltzeichen

Nr | IEC Form 1 Form 2 Benennung Bemerkung
|- TN | o,
—T/ allgemein
2| — * Zihlrohr
mit Schutzring
° Ziéhlrohr
8| — mit Zusatzelektrode,
z. B. Feldrohr
r Zahlrohr Die Darstellung fiir Gasfiillung
4| — —— mit Gittern, nach DIN 40 700 Blatt 2 kann
— z. B. mit zwei Gittern weggelassen werden.
Beispiel fiir Zihlrohr Kennzeichen
. N mit Kennzeichnung der | fiir die MeBaufgabe:

51— | = ) o Megaufgabe, z. B. « Messung von a-Strahlung
Zihirohr zur Messung B Messung von f-Strahlung
von & -Strahlung y Messung von y-Strahlung

n Messung
° Ionisationskammer von langsamen Neutronen
6| — - . ? n Messung
allgemein

von schnellen Neutronen

Ionisationskammer
mit Schutzring

)
I
e ol B E’ -

Ionisationskammer
— mit Zusatzelektrode

Ionisationskammer
mit Gittern,
z. B. mit zwei Gittern

!
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Nr{ IEC Schaltzeichen Benennung Bemerkung
Form 1 Form 2
Beispiel fiir Ionisations-
kammer mit Kennzeich- Die Darstellung fiir Gasfiillung
* o nung der MeBaufgabe, nach DIN 40 700 Blatt 2 kann
10 - I_— 4 }-_ z. B. [onisationskammer weggelassen werden.
zum Nachweis von
p-Strahlung Kennzeichen
fir die MeBaufgabe :
Sfrah]endetektaor, z. B'. a Messung von a-Strahlung
1} — 24 ZJ*‘ fiir (E}amm.astrahlung mit B Messung von f-Strahlung
Dosisanzeige y Messung von y-Strahlung
n Messung
von langsamen Neutronen
Szintillationszdhler, n Messun
12| — > ; g
allgemein von schnellen Neutronen
ZANY
13| = AN lé—— Halbleiterdetektor
N N = Impulszahl
14| K — N — Ziahlratenmesser n= AN _ Zihlrate
At
N s
15| K — N Zahhfnt?rsetzer m = Untersetzungsfaktor
5 (aperiodisch)
} s Schwellen-
16| E ] Diskriminator
Einkanal-
171 E ] f r_ Diskriminator
/\ z. B. Impulsformer /\
18| K — — Impulsformer mit einstellbarer — —
JL Schwelle JL
19| = G — Impulsgenerator
JL
XY Elektronisch x =y (analog),
20| K
gesteuerter Schalter wenns=1
S|
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