DK 621.317.7.082.2-238 DEUTSCHE NORMEN Mirz 1971

Befestigung fiir anzeigende MefRinstrumente

Befestigungselement Kegel am Gehiduse
Montageanordnung 43
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Fastening for indicating instruments; fastening component, cone-rivets at the case, mounting arrangement

Die Befestigung nach dieser Norm wird fiir quadratische und rechteckige Gehiuse nach DIN 43 700 verwendet.

Mafe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wiéhlen.
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1) Aufnahme fiir Schraubendreher A 0,6 x 4,5 x 150 DIN 5265

Fortsetzung Seite 2 bis 6

Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschuf3 Elektro-
technik im DNA gemeinsam mit Vorschriftenausschufl des VDE
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Bezeichnung eines Befestigungselementes Form B:
Befestigung B DIN 43 835
Tabelle 1
Zuléssige
Kraft F 2
Befestigungs- fiir Gehiause AnpreBBkraft F1| bei Schock- Schalttafel-
element nach DIN 43 700 Gehéauselinge statisch beanspruchung dicke
N N
Form quadratisch rechteckig max.
72x 72 72x 36
A bis und bis 160 23 bis 351) 280 1bis 3
144 x 144 96 x 48
72x 72 72x 36
B bis bis bis 160 50 bis 2002) 320 1 bis 40
192 x192 288 x 144
96x 96 96 x 48
C bis bis iiber 160 100 bis 4502) 600 1 bis 40
192 x 192 288 x 144
1) je nach Dicke und Werkstoff der Schalttafel
2) Kraftbegrenzung durch Rutschkupplung
1) Siehe Seite 1
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Kegel am Gehiuse

HauptmaBe zum Einhiingen der Befestigungselemente
HauptmaBe der Gehduse nach DIN 43 700
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Tabelle 2
Gehéduse
Form Grofde b c 1=160 1>160
0
—0,5 £0,2 +0,6
72x 72 68
96 x 96 92
quadratisch 20 +1 12 100
144 x 144 138
192 x 192 186
2 36 68
2% 12 £0,5 12 100
96 x 48 92
htecki 144 x 72 138
rechteckig
192 96 186
x 20 11 12 100
192 x 144 186
288 x 144 282
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