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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 062-06-42 AA �Prüfung von flüssigen Kraftstoffen und 
Heizölen� im Fachausschuss Mineralöl- und Brennstoffnormung (FAM) des Normenausschusses Material-
prüfung (NMP) im DIN ausgearbeitet. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
Das DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

DIN 51412, Prüfung von Mineralölerzeugnissen � Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit besteht aus: 

 Teil 1: Laborverfahren 

 Teil 2: Feldverfahren 

Änderungen 

Gegenüber DIN 51412-2:2006-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Messbereich auf 5 pS/m bis 1 999 pS/m erweitert. 

Frühere Ausgaben 

DIN 51412-2: 1979-08, 2006-10 
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