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Vorwort  

Das vorliegende Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA062-06-42AA �Prüfung  von flüssigen Kraftstof-
fen und Heizölen� im Fachausschuss Mineralöl-  und Brennstoffnormung (FAM) des DIN-Normenausschusses 

Materialprüfung  (NMP) erarbeitet.  

Es wird auf  die Möglichkeit  hingewiesen, dass einige Elemente  dieses Dokuments Patentrechte  berühren kön-
nen.  DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle  diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument können  über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN51444:2003-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a)  Anwendungsbereich angepasst; 

b)  normative Verweisungen zur Probenahme und zur Präzision ergänzt und aktualisiert;  

c) Schiffchenaufgabesystem weggelassen und Maximalvolumen  für Mikroliterspritzen auf  100 µl begrenzt; 

d) Anforderungen an  die Reinheit von Sauerstoff auf  99,95% reduziert; 

e) Herstellung der Stammlösungen  und der Kalibrierlösungen  beschrieben; 

f) Dosiervolumen angepasst;  

g) Kriterium für erfolgreiche Wiederholungsmessung angepasst;  

h) Auswertung ergänzt und Ergebnisberechnung beschrieben; 

i) Präzisionsangaben an  die Ergebnisse des durchgeführten Ringversuches angepasst; 

j) Prüfbericht ergänzt; 

k)  Dokument  redaktionell überarbeitet.  

Frühere  Ausgaben 

DIN51444: 2003-11 
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