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Vorwort

Diese Norm ist vom Arbeitsausschuss NMP 581/FABERG �Prüfung fester Brennstoffe� des Normenausschus-
ses Materialprüfung (NMP) in Zusammenarbeit mit dem Fachausschuss Mineralöl- und Brennstoffnormung
(FAM) im Normenausschuss Materialprüfung sowie dem Normenausschuss Bergbau (FABERG) erstellt wor-
den.

DIN 51900, Prüfung fester und flüssiger Brennstoffe � Bestimmung des Brennwertes mit dem Bomben-
Kalorimeter und Berechnung des Heizwertes besteht aus:

� Teil 1: Allgemeine Angaben, Grundgeräte, Grundverfahren;

� Teil 2: Verfahren mit isoperibolem oder static-jacket Kalorimeter;

� Teil 3: Verfahren mit adiabatischem Mantel.

Änderungen

Gegenüber DIN 51900-3:1977-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) An DIN 51900-1:2000-04 angepasst und dort enthaltene Teile gestrichen;

b) Erläuterungen als Anmerkungen zum Normentext aufgenommen;

c) Norm redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN DVM 3716: 1931-08
DIN DVM 3716 = DIN 53716: 1938-05
DIN 51708: 1950x-08, 1956-04
DIN 51900: 1966-04
DIN 51900-3: 1977-08
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für die Bestimmung des Brennwertes mit dem adiabatischen Bomben-Kalorimeter sowie die
Berechnung des Heizwertes für feste und flüssige Brennstoffe. Die Festlegungen können auch auf andere fe-
ste oder flüssige Stoffe angewendet werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen die-
ser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei un-
datierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschließlich Ände-
rungen).

DIN 51900-1:2000-04, Prüfung fester und flüssiger Brennstoffe � Bestimmung des Brennwertes mit dem
Bomben-Kalorimeter und Berechnung des Heizwertes � Teil 1: Allgemeine Angaben, Grundgeräte, Grund-
verfahren

DIN EN 61010-1 (VDE 0411 Teil 1):2002-08, Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-,
Regel- und Laborgeräte � Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC  61010-1:2001); Deutsche Fassung
EN 61010-1:2001

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Die nach DIN 51900-1 vorbereitete kalorimetrische Bombe wird in das mit Wasser gefüllte Kalorimetergefäß
gestellt, das sich in einem adiabatischen Isolationsmantel befindet. Nach der Ausgleichszeit für die Temperatur
zwischen der Kalorimeterbombe und dem Wasser im Kalorimetergefäß wird die Brennstoffprobe gezündet.
Der Verlauf der Temperaturerhöhung wird registriert. Aus der Temperaturerhöhung wird der Brennwert der
Probe unter Berücksichtigung der Wärmekapazität des Kalorimeters berechnet.

ANMERKUNG Das angegebene Verfahren mit adiabatischem Kalorimetermantel umfasst alle Arbeitsweisen, bei denen
sich während der Messung die Temperatur des Kalorimetergefäßes gegenüber derjenigen des Kalorimetermantels zu kei-
ner Zeit unterscheidet und so Energieflüsse von außen auf das Kalorimetersystem unterbleiben [1].

4 Geräte

4.1 Allgemeines

Die in der Norm dargestellten Geräte und Messwerte dienen der beispielhaften Information. Je nach Hersteller
und Typ können Abweichungen auftreten (siehe Bild 1).
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Bild 1 � Schematische Darstellung eines adiabatischen Bomben-Kalorimeters

4.2 Kalorimetergefäß

Gefäß zur Aufnahme der Kalorimeterbombe und des Kalorimeterwassers als Wärmeträger.

4.3 Kalorimetermantel

Umhüllung des Kalorimetergefäßes zur thermischen Abtrennung von der Umgebung. Der Kalorimetermantel
besteht aus Wasser oder einem anderen geeigneten Material. Das adiabatische Kalorimeter hat einen ther-
misch geregelten Mantel. Die Temperatur des Mantels wird auf die Temperatur des Wärmeträgers im Kalori-
metergefäß geregelt. Beabsichtigte Abweichungen von dieser Temperatur dienen zur energetischen Kompen-
sation von Energieflüssen, verursacht durch die Rührung und andere Wärmeeinflüsse der Umgebung.

4.4 Rührwerk

Rührwerk für das Wasser im Kalorimetergefäß mit einem mit konstanter Drehgeschwindigkeit angetriebenen
Motor. Das Wasser im Kalorimetergefäß muss durch das Rühren einwandfrei durchmischt werden. Die Dreh-
zahl des Rührwerksmotors darf höchstens um 10 % schwanken, damit die durch das Rühren entstehende
Wärme angenähert gleich bleibt.

4.5 Temperaturmesseinrichtung

Nach DIN 51900-1.
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