DEUTSCHE NORM

Prufung von lonenaustauschern
Probenahme

DIN
54401

ICS 71.100.40

Testing of ion exchangers (bead form) — Sampling

Ersatz fiir DIN 54401:1981-02

Essai des échangeurs d’ions (forme billes) — Echantillonnage

Vorwort

Diese Norm ist vom Arbeitsausschuss 895 ,Priifung von lonenaustauschern® im Normenausschuss Materialpriifung

(NMP) ausgearbeitet worden.

Anderungen

Gegeniiber der DIN 54401:1981-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a

O

)

) Probenahme mit Handschaufel gestrichen.

) Neuen Probenehmer aufgenommen (Bild 4).
)
)

® O O

f) Redaktionelle Anpassungen vorgenommen.

Friihere Ausgaben
DIN 54401: 1974-02, 1981-02

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir vier unterschiedliche Arten der Probe-
nahme von festen lonenaustauschern, im folgenden Text
kurz Austauscher genannt. Die Benennung Austauscher
wird in dieser Norm nur fir das Harzbett verwendet. Bis-
weilen wird der Begriff an anderer Stelle missverstandlich
auch fur den gesamten lonenaustauschfilter verwendet.

Diese vier Arten der Probenahme sind:

— Probenahme A: Probenahme im Herstellerbetrieb
(siehe 4.1)

— Probenahme B: Probenahme aus Lieferungen
(siehe 4.2)

— Probenahme C: Probenahme aus lonenaustauschfiltern
(siehe 4.3)

— Probenahme D: Probenahme aus lonenaustauschfiltern
unter eingeschrankten Bedingungen (siehe 4.4)

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufge-
fihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung

Probenahme aus Mehrkammersystemen aufgenommen.

Zusatzliche Art der Probenahme aufgenommen (Probenahme D).
Zeichnung mit Probenahme-Offnung am Filter geéndert (Bild 5).

eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 54400, lonenaustausch — Begriffe.

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die Begriffe nach
DIN 54400 sowie folgende:

3.1
Charge

Menge eines Austauschers, die vom Hersteller als solche
ausgewiesen wird

3.2
Lieferung

Diejenige Menge des Austauschers, die zur gleichen Zeit
an den gleichen Auftraggeber geliefert wird

ANMERKUNG Eine Lieferung kann aus einer Charge oder
mehreren Chargen bestehen oder Teil einer Charge sein.

3.3
Gebinde

Jede Verpackungsart, in der Austauscher versandt werden

ANMERKUNG Verpackungsarten sind Ublicherweise Sacke,
GroRsacke, Trommeln, Fasser oder Container aus wasserdichten
Werkstoffen.
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3.4
Einzelprobe

Probe, die durch einmalige Entnahme aus dem zu prufen-
den Gut (Prufgut) erhalten wird

3.5
Sammelprobe; Mischprobe

Probe, die durch Vereinigen von Einzelproben des glei-
chen Prufguts entsteht

3.6
Endprobe; Laboratoriumsprobe

Eine Probe flr die Prifung im Laboratorium. Sie kann eine
Einzelprobe, eine Sammelprobe oder ein Teil davon sein

3.7
Standprobe; Riickstellmuster

Eine Sammelprobe, die zu Kontrollzwecken aufbewahrt wird

4 Probenahme

4.1 Probenahme A

Probenahme im Herstellerbetrieb dient dem Zweck, aus
einer Charge beim Hersteller eine reprasentative Durch-
schnittsprobe fiir die Untersuchung zu entnehmen. Ent-
sprechend dem technologischen Ablauf werden mehrere
Einzelproben entnommen, die zu einer Durchschnitts-
probe vereinigt werden. Dabei sollten geeignete Probe-
nahmegerate nach Abschnitt 5 angewendet werden. Die
Probenahme ist zu dokumentieren.

Die Untersuchung kann sich auf alle Qualitatsmerkmale
erstrecken, die in Verbindung mit dem Herstellungsablauf
und mit der spateren Verwendung des Austauschers von
Bedeutung sind.

4.2 Probenahme B

Probenahme aus Lieferungen dient dem Zweck, aus einer
Lieferung eine reprasentative Durchschnittsprobe fir die
Untersuchung zu entnehmen. Bei mehreren Gebinden
sind Einzelproben von mindestens 200 ml zu entnehmen,
die zu einer Durchschnittsprobe vereinigt werden. Die
Anzahl der Einzelproben ergibt sich aus Tabelle 1.

Es sind Probenahmegerate nach Abschnitt 5 zu verwen-
den. Bei der Probenahme aus Gebinden wird eine etwa
10 cm dicke Austauscherschicht entfernt und das Probe-
nahmegerat so weit in die Flllung eingestol3en, dass die
unteren 10 cm nicht erfasst werden.

Bei der Probenahme aus Tankwagen und Containern wer-
den wahrend der Entleerung in regelmaRigen Zeitabstanden
mindestens 10 Einzelproben von je etwa 200 ml entnom-
men. Sie werden nach 6.1 zu einer Sammelprobe vereinigt,
nachdem gegebenenfalls das Splilwasser durch AbgielRen
von den Einzelproben entfernt wurde.

Die Untersuchung gilt dem Nachweis, dass der Aus-
tauscher bestimmte Qualitatsanforderungen erfillt und fur
den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.

4.3 Probenahme C

Probenahme aus lonenaustauschfiltern dient dem Zweck,
aus einem lonenaustauschfilter beim Benutzer eine repra-
sentative Probe flr die Untersuchung zu entnehmen. Ziel
der Untersuchung ist es, die Qualitatsmerkmale des Aus-
tauschers nach einer gewissen Einsatzdauer festzustel-
len, die noch vorhandene Gebrauchsfahigkeit zu prifen
und Rickschlisse auf das Verhalten des Austauschers
wahrend der Benutzung zu gewinnen.

Die Probenahme ist nur dann durchfiihrbar, wenn der
lonenaustauschfilter eine geeignete Offnung zum Einbrin-
gen des Probenahmegerates aufweist (siehe Bild 5).

Tabelle 1 — Anzahl von Einzelproben

Mindestanzahl an
Einzelproben

Anzahl der Gebinde einer
Lieferung

2bis 5
6 bis 12

13 bis 25
26 bis 50
51 bis 80

81 bis 130
Uber 130

o N [N I8 N WN —

Je nach dem Ziel der Untersuchung wird die Probe von
dem nach dem Betrieb belassenen oder gespiilten Aus-
tauscher genommen.

Entsprechend wird die Probe bei Mischbettaustauschern
von durchmischten bzw. entmischten Austauschern ent-
nommen.

Bei Schichtbettaustauschern darf vor/wahrend der Probe-
nahme die Schichtung nicht verandert werden. Vor der
Probenahme wird Wasser so weit abgelassen, dass die
Austauscheroberflache gerade noch bedeckt ist.

Danach wird das Probenahmegerat bis zum Boden ein-
geschoben (siehe Bild 5). Wenn fir besondere Unter-
suchungen Proben aus verschiedenen Schichthéhen ent-
nommen werden sollen, ist das Probenahmegerat nur bis
zu der erwinschten Tiefe einzuschieben.

4.4 Probenahme D

Probenahme aus lonenaustauschfiltern unter eingeschrank-
ten Bedingungen dient dem Zweck, aus einem lonenaus-
tauschfilter bei Benutzern eine Probe fiir die Untersuchung
zu entnehmen.

Die Probenahme erfolgt entsprechend den ortlichen Gege-
benheiten, wenn eine Probenahme C nicht mdglich ist.
Somit wird keine echte Durchschnittsprobe genommen.
Deshalb sind aus einer derartigen Probe genommene
Untersuchungsergebnisse nicht mit Messergebnissen nach
Probenahmen A, B und C vergleichbar.

5 Probenahmegerate

5.1 Allgemeines

Probenahmegerite ') sind Vorrichtungen aus korrosions-
bestdndigem Werkstoff, z. B. Stechheber mit Boden-
klappe nach Bild 1, Klappstechheber nach Bild 2, Probe-
nahmerohr nach Bild 3 oder Probensammler nach Bild 4,
mit denen aus dem zu priifenden Austauscher eine in ihrer
Lage innerhalb der Schiittung definierte Menge entnom-
men werden kann.

Die Wahl des Probenahmegerates ist nach den jeweiligen
Gegebenheiten bei der Probenahme zu treffen. Probe-
nahmegerate missen eine glatte Oberflaiche besitzen.
Ilhre GroRe ist nach der zu enthnehmenden Probemenge
zu wahlen. Zum Gebrauch missen Probenahmegerate
sauber und trocken sein.

5.2 Stechheber mit Bodenklappe

Der Stechheber mit Bodenklappe nach Bild 1 setzt sich
aus folgenden Einzelteilen zusammen:

1) Uber Bezugsquellen gibt Auskunft: Normenausschuss
Materialprifung (NMP) im DIN, Deutsches Institut fur
Normung e.V., 10772 Berlin, Hausanschrift: 10787 Berlin,
Burggrafenstralle 6.
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a) Verldngerungsgestange, bestehend aus zwei Stangen
(2) und (3) mit einem Durchmesser von je etwa 12 mm
und einer Lange von je 1000 mm, die Uber entspre-
chende Gewinde miteinander und mit dem Kopfstiick
(4) der Probenahmehtilse verschraubt werden kénnen.

Zur besseren Handhabung ist die obere Stange (2) mit
einem kreuzférmigen Giriff (1) versehen.

b) Das Kopfstick (4) enthalt vier Entliftungsbohrungen
(5) und stellt durch Verschraubungen die Verbindung
zwischen Gestange und Probenahmehlilse her.

c) Die Probenahmehiilse besteht aus zwei Teilen (6) und
(7) von je 1000 mm L&nge und etwa 40 mm Innen-
durchmesser, die miteinander verschraubt sind.

d) Das Bodenstlick (8) ist mit der Probenahmehilse
ebenfalls verschraubbar und enthélt als Verschluss-
mechanismus zwei halbkreisférmige, um eine Achse
(11) nach oben bewegliche Verschlussklappen (9) und
(10), deren Bewegung durch den Anschlag (12) be-
grenzt ist.

Das Gerat sollte so gebaut sein, dass es je nach
Bedarf (iber eine Lange bzw. Hohe von 1 m bis 4 m
eingesetzt werden kann, wobei als maximale Héhe der
Austauschersdule 2 m zugrunde gelegt sind.

Das Volumen der gezogenen Probe betragt etwa
1000 ml bis 2 000 ml.

5.3 Klappstechheber

Der Klappstechheber nach Bild 2 besteht aus zwei Rohr-
halbschalen (1), die zugeklappt einen Innendurchmesser
von etwa 25 mm ergeben, Wanddicke etwa 2 mm, mit zwei
Handgriffen (2), die an einer Seite durch drei Scharniere (3)
miteinander verbunden und am unteren Ende stark verjingt
sind. Hierdurch wird eine Verwendung in geoffneter und
geschlossener Stellung ermdglicht.

Das Volumen der gezogenen Probe betragt etwa 500 ml.

5.4 Probenahmerohr

Das Probenahmerohr nach Bild 3 ist ein an beiden Enden
offenes Metall- oder Kunststoffrohr (1) von etwa 40 mm
Innendurchmesser und etwa 2 mm Wanddicke. Zur besse-
ren Handhabung besitzt es am oberen Ende einen Hand-
griff (2). Als Zubehér muss ein Stopfen (3) vorhanden sein,
mit dem sich das obere Ende luftdicht verschlielRen lasst.
Die Lange des Probenahmerohres ist dem Verwendungs-
fall anzupassen, wobei sichergestellt sein muss, dass bei
jeder Entnahme mindestens 200 ml Prifgut anfallen.

Das Volumen der gezogenen Probe betragt etwa 500 ml
bis 1000 ml.

5.5 Probensammler

Die Probensammler nach Bild 4 sind Metallstangen mit
Griff und Langen % von 550 mm bzw. 850 mm. Die jeweils
drei eingefrasten Kammern haben ein Volumen von 14 ml
bzw. 17 ml. Ein Probensammler mit Lange /4 von
1500 mm hat fiinf eingefraste Kammern mit je 17 ml
Volumen. Uber die Stangen ist ein Rohr geschoben mit
Offnungen entsprechend den Kammern. Bei der Probe-
nahme wird zunachst das Rohr so gedreht, dass die Kam-
mern verdeckt sind. In diesem Zustand wird der Proben-
sammler in die Austauscherschittung eingeschoben.
Durch Drehen des Rohres werden die Kammern gedffnet,
der Probensammler durch kurze Drehbewegungen mit
Probenmaterial gefillt. Durch erneute Drehung werden
die Kammern geschlossen und der Probensammler her-
ausgezogen. Die Lange des Probensammlers wird nach
der Tiefe der Austauscherschittung und dem Bereich der
Probenahme gewahlt. Durch teilweises Zurlickschieben
des Rohres kann man die Kammern einzeln entleeren und
die Probenanteile getrennt oder gemeinsam auffangen.
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Die Volumina der gezogenen Proben betragen insgesamt
etwa 40 ml bis etwa 50 ml (bei drei Kammern) bzw. etwa
70 ml (bei finf Kammern).

Da die Probenmenge sehr gering ist, misste entweder
durch wiederholtes Probenehmen ihre Menge erhéht wer-
den oder es werden nur bestimmte Prifungen durch-
geflhrt, fur die die kleine Menge ausreichend ist. Der Vor-
teil dieser Probenahme besteht in der Mdglichkeit, gezielt
Proben aus verschiedenen Tiefen zu entnehmen.

Es stehen auch Probensammler mit 850 mm bzw.
1500 mm zur Verfligung, bei denen Uber drei bzw. finf
Offnungen das ganze Rohr (ohne einzelne Kammern) be-
fallt wird und somit eine Probenahme von etwa 850 ml
bzw. 1500 ml méglich wird.

6 Durchfiihrung

6.1 Allgemeines

Uber die Auswahl der Probenahmeverfahren und der
Probenahmegerate ist von Fall zu Fall zu entscheiden. Fir
Schiedsanalysen sind zwischen den beteiligten Parteien
Vereinbarungen uber die Art der Probenahme, das zu ver-
wendende Probenahmegerat und die Person des Probe-
nehmers zu treffen. In Anbetracht der Bedeutung, die der
Probenahme fiir das Prifergebnis zukommt, sollte diese
nach Mdglichkeit von einer in der Probenahme von Aus-
tauschern erfahrenen Person durchgefiihrt werden.

Jedes Austauschergebinde und jeder lonenaustauschfilter
sollte die Mdglichkeit bieten, eine Probenahme mit Probe-
nahmegeraten nach Abschnitt 5 durchzufihren.

Bei Gleichstromionenaustauschfiltern kann das Probe-
nahmegerat durch das gedffnete obere oder seitliche Mann-
loch eingefiihrt werden. Aufstrom- oder Schwebebettionen-
austauschfilter mit einer oder mehreren Kammern sollten mit
Handl6chern am oberen Teil einer jeden Kammer nach
Bild 5 versehen sein, damit das Probenahmegerat diagonal
in das Austauscherbett eingefiihrt werden kann.

Die Gesamtprobenmenge ergibt sich aus dem Bedarf fir
die beabsichtigten Untersuchungen, wobei die Anzahl der
Untersuchungsstellen und der Bedarf an Riickstellproben
zu berucksichtigen sind.

Einzelproben werden gegebenenfalls durch Mischen zu
einer Sammelprobe vereinigt. Sofern eine Verringerung der
Probenmenge erforderlich ist, wird die Sammelprobe kegel-
formig aufgeschittet und symmetrisch gevierteilt. Zwei ge-
gentberliegende Viertel werden verworfen und die brigen
wieder zu einem Kegel aufgeschuttet und gemischt. Dieses
Teilen wird so oft wiederholt, bis ein Restkegel der ge-
wilinschten Probemenge als Endprobe entstanden ist. Diese
wird in Behaltnisse nach 7.1 abgefilllt.

6.2 Probenahme mit dem
Stechheber mit Bodenklappe

Bei Verwendung des Stechhebers mit Bodenklappe nach
Bild 1 6ffnen sich beim Einfuhren des Geréates in den Aus-
tauscher die Verschlussklappen (9) und (10) bis zum An-
schlag (12). Der Austauscher kann in die Probenahme-
hllse eindringen. Wird das Gerat aus dem Austauscher
herausgezogen, so schlieRen sich die Klappen von selbst.
Es wird entleert, indem die Probenahmehilse auseinan-
dergeschraubt wird.

6.3 Probenahme mit dem Klappstechheber

Der Klappstechheber nach Bild 2 wird in gedffneter Stel-
lung in den Austauscher eingefiihrt. Danach klappt man
ihn zu und zieht den geschlossenen Stechheber heraus.
Zum Entleeren kann nach dem Aufklappen die gesamte
Probenmenge in das Aufbewahrungsgefal® uberfihrt
werden oder Teilproben entsprechend der Eintauchtiefe
entnommen werden.
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