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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 027-02-01 AA „Chirurgische Instrumente“ im Normenausschuss 
Feinmechanik und Optik (NAFuO) erarbeitet. 

Die Normen über „Medizinische Instrumente“ werden im Hinblick auf die Übernahme der VG-Normen in das 
Deutsche Normenwerk komplett überarbeitet. 

Zur eindeutigen Festlegung und zur Sicherstellung logistischer Forderungen der Bundeswehr wurden weitere 
Maße, Angaben und Kennzeichnungen aufgenommen (siehe Abschnitte 5 und 6). 

Änderungen 

Gegenüber DIN 58272:1983-02 und VG 58272:1991-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Abschnitte Anwendungsbereich, Allgemeines, Kennzeichnung und Verpackung aufgenommen bzw. 
ergänzt; 

b) Grenzabmaße in Tabelle 1 geändert; 

c) Messmethode Bogenhöhe von Symmetrieachse auf tatsächliche Bogenhöhe geändert; 

d) bei Formen E, G, F und H das Maß am Maulteil von etwa 4,5 mm auf 7 mm ± 1 mm geändert; 

e) Norm redaktionell überarbeitet; 

f) Zusatzkennzeichnung für die Bundeswehr in Abschnitt 5 aufgenommen; 

g) Gewichtsangabe entfällt. 

Frühere Ausgaben 

DIN 58272: 1969-02, 1983-02 
VG 58272: 1969-09, 1985-01, 1991-09 
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