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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 027-02-01 AA „Chirurgische Instrumente“ im Normenausschuss 
Feinmechanik und Optik (NAFuO) erarbeitet. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 58862:1988-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Norm redaktionell überarbeitet; 

b) Prüfung nach DIN 58298 aufgenommen; 

c) Maß Arbeitsende d2 bei Form B geändert; 

d) Gewichtsangabe entfällt; 

e) Normbezeichnung geändert. 

Frühere Ausgaben 

DIN 58862: 1979-06, 1988-07 
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