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Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss 
NA 063-03-05 AA �Hämostaseologie� im DIN-
Normenausschuss Medizin (NAMed) erarbeitet. 

 This document has been prepared by the Working 
Committee NA 063-03-05 AA �Hämostaseologie� of 
the DIN-Normenausschuss Medizin (DIN Standards 
Committee Medicine, NAMed). 

DIN 58909 besteht unter dem allgemeinen Titel 
Hämostaseologie � Bestimmung der 

Faktor VIII-Gerinnungsaktivität (FVIII:C) aus den 
folgenden Teilen: 

 DIN 58909 consists of the following parts, under 
the general title Haemostaseology � Determination 

of factor VIII coagulant activity (FVIII:C): 

� Teil 1: Referenzmessverfahren für die Einstufen-

methode 

 � Part 1: Reference measurement procedure for 

the one-stage method 

� Teil 2: Referenzmessverfahren mit einem synthe-

tischen Peptidsubstrat 

 � Part 2: Reference measurement procedure using 

a synthetic peptide substrate 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass 
einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte 
berühren können. DIN ist nicht dafür 
verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

 Attention is drawn to the possibility that some of 
the elements of this document may be the subject 
of patent rights. DIN shall not be held responsible 
for identifying any or all such patent rights. 

Im Zweifelsfall gilt die deutsche Sprachfassung.  In case of doubt, the German-language version 
should be referred as the authoritative text. 

Änderungen  Amendments 

Gegenüber DIN 58909-1:2000-03 wurden folgende 
Änderungen vorgenommen: 

 Compared to DIN 58909-1:2000-03 the following 
changes have been made: 

a) normative Verweisungen und Literatur-
hinweise wurden aktualisiert; 

b) Definitionen in 3.4 und 3.8 wurden 
überarbeitet; 

c) Angaben in Abschnitt 5 wurden angepasst; 

d) Norm wurde redaktionell überarbeitet. 

 a) normative references and bibliography have 
been updated; 

b) definitions in 3.4 and 3.8 have been revised; 

c) the specifications in clause 5 have been 
adjusted; 

d) the standard has been editorially revised. 

Frühere Ausgaben 

DIN 58909-1: 1987-02, 1991-02, 1994-06, 2000-03 

 Previous editions 

DIN 58909-1: 1987-02, 1991-02, 1994-06, 2000-03 
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