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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 063-03-11 AA ,Patientennahe Sofortdiagnostik (POCT)*
im DIN-Normenausschuss Medizin (NAMed) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berUhren
kdnnen. Das DIN ist nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu identifizieren.

Documents
Document Sharin%l-lub

Full document details: DIN 58964:2015-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-58964-2015-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-58964-2015-09

DIN 58964:2015-09

Einleitung

Unter ,POCT" werden Untersuchungsverfahren unter Verwendung von In-vitro-Diagnostika verstanden, die
direkt am Patientenbett oder in unmittelbarer Nahe des Patienten eingesetzt werden. International hat sich der
Begriff ,Point-of-care-Testing“ durchgesetzt. Eine einheitliche, allgemein akzeptierte Definition fur POCT
existiert nicht. In Ausnahmefallen wird patientennahe Diagnostik auch als POCT bezeichnet, wenn nicht alle,
jedoch die wesentlichen Kriterien erflllt sind, die den typischen Charakter solcher diagnostischer Verfahren
bestimmen. Wichtige Eigenschaften des POCT sind im Folgenden zusammengefasst:

a) Standort des Analysensystems aulBerhalb eines Zentral- oder Satelliten-Laboratoriums;

b) Durchfiihrung von In-vitro-Diagnostik in unmittelbarer Nahe des Patienten;

¢) Untersuchungen vorwiegend aus Blut, ohne Probenvorbereitung;

d) Analytik mit Messgeraten, die vorzugsweise nur fir Einzelprobenmessung vorgesehen sind;
e) Sofort gebrauchsfertige Reagenzien (ready-to-use) fur nur eine Analyse (unit-use);

f)  Einfache Geratefunktionen, die vom POCT-Nutzer ohne eingehende medizinisch-technische Qualifikation
bedient werden kénnen;

g) RegelmaRige automatische Uberwachung der Geratefunktion;

h) Rasche Verfiigbarkeit der Analysenergebnisse fir therapeutische Konsequenzen.

POCT-Diagnostika missen die Mindestanforderungen der europaischen Richtlinie 98/79/EG Uber
In-vitro-Diagnostika (IVD-Richtlinie) an die analytische und diagnostische Qualitdt und Leistung erfillen,
einschlieBlich der Anforderungen an die metrologische Rickfihrbarkeit der Ergebnisse. Darliber hinaus
unterliegt die Verwendung von POCT-Diagnostika in Deutschland Qualitatsanforderungen, die durch eine
Richtlinie der Bundesarztekammer (RiliBAK 2014) verpflichtend vorgeschrieben sind.

Ob ein Analysenverfahren in einem Zentrallabor oder als POCT durchgeflhrt werden muss, ist eine komplexe
Entscheidung mit dem unbestrittenen Leitsatz, dass ein besseres Behandlungsergebnis das entscheidende
Kriterium darstellt. Den Vorteilen der POCT-Diagnostik (kurze Praanalytik und Analysenzeiten) stehen jedoch
auch methodische und analytische Einschrankungen gegenitber. Zu diesen zahlen unter anderem
differierende Resultate der POCT-Gerate untereinander (z. B. verschiedener Hersteller) bzw. im Vergleich mit
Ergebnissen des Zentrallabors.

POCT-Verfahren werden im klinischen Alltag, im ambulanten Bereich und im Bereich der Eigenanwendung
eingesetzt. Dabei kommen zunehmend fiur die gleiche Messgréfe unterschiedliche POCT-Diagnostika mit
zum Teil unterschiedlichen Methodenprinzipien zum Einsatz. Voraussetzung flir die diagnostische Eignung
dieser Verfahren ist eine angemessene analytische Zuverlassigkeit und eine Aquivalenz von
unterschiedlichen Verfahren (POCT untereinander und Nicht-POCT) fur dieselbe Messgrdfie. Die Konkordanz
der Ergebnisse ist fur die routinemaRige Anwendung sicherzustellen. POCT findet z. B. in folgenden
Funktionsbereichen statt:

— Notaufnahme;

— Operationssaal/Aufwachraum;

— Intensivstation;

— Kreilsaal/Neugeborenenstation;

— Stationen mit Diabetikerbetreuung;

— Lungenfunktionsuntersuchungen;

— invasive Radiologie;

— ambulante Einrichtungen wie z. B. niedergelassene Arztpraxen und Dialysezentren;
— Pflegeeinrichtungen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm richtet sich an Hersteller und Anwender. Dieses Dokument legt Verfahren zur Bewertung von
Vergleichsmessungen fest, die der besonderen Situation der gleichzeitigen Anwendung von POCT-Verfahren
und Methoden im Zentrallabor Rechnung tragen.

Dieses Dokument legt Mallnahmen zur analytischen und klinischen Beurteilung einer MessgroRe bei
Verwendung unterschiedlicher diagnostischen Verfahren (POCT untereinander und Nicht-POCT) im
medizinisch-diagnostischen Bereich fest. Die Malnahmen stellen sicher, dass Ergebnisse, die in
unterschiedlichen Probenmaterialien bestimmt werden, konkordant sind. Proben im Sinne dieser Norm sind
Nativblut oder antikoaguliertes Blut, Urin und andere Korperflissigkeiten von in der Einrichtung behandelten
Patienten. Die Anwendung von POCT erfolgt im Rahmen von &rztlichen Handlungen, aber auch auerhalb
der medizinischen Heilkunde. Die hier vorliegende Norm gilt nur fir POCT innerhalb der Heilkunde, jedoch
nicht fir POCT in der Eigenanwendung.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind flr die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

DIN EN ISO 15189:2014-11, Medizinische Laboratorien — Anforderungen an die Qualitdt und Kompetenz
(ISO 15189:2012, korrigierte Fassung 2014-08-15); Deutsche Fassung EN ISO 15189:2012

DIN EN ISO 17511, In-vitro-Diagnostika — Messung von GréBen in Proben biologischen Ursprungs —
Metrologische Riickfiihrbarkeit von Werten, die Kalibriermaterialien und Kontrollmaterialien zugeordnet sind

Richtlinie der Bundesarztekammer zur Qualitatssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen
(RiliIBAK 2014), Deutsches Arzteblatt 2014; Jg.111: S. A 1583 — A 1618

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Kappa Koeffizient

K

Wert, der sich aus der Differenz der Anteile von tatsachlich beobachteter Ubereinstimmung ( po) und aufgrund
von Zufall erwarteter Ubereinstimmung ( p,) dividiert durch 1 — p ergibt

_ (Po — pe)
(1-pe)
Dabei ist
Do Anteile von tatsachlich beobachteter Ubereinstimmung
Pe Anteile von aufgrund von Zufall erwarteter Ubereinstimmung

Do~ Pe Anteil von Ubereinstimmungen, der tiber den Zufall hinausgeht

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Nenner dient der Standardisierung.
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