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Medizinische Rontgen-Technik D | N
Hochspannungssteckverbindung N

MaBe, Anschliisse und Kennzeichnung 6838
fir vierpolige Ausfiihrung Teil 2

Medical x-ray technique; high voltage cable plugs and sockets,
dimensions, connections and marking for tetrapolar typ

Aufgestellt vom NormenausschuB Radiologie im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. in Arbeitsgemeinschaft mit der
Deutschen Réntgengesellschaft.

Zusammenhang mit der von der International Electrotechnical Commission (IEC) in Vorbereitung befindlichen Publikation
siehe Erlduterungen.

Mit Hochspannungssteckverbindungen nach dieser Norm kénnen Hochspannungskabel, unabhidngig vom Fabrikat der
Generatoren oder R6hrenschutzgehduse, untereinander ausgetauscht werden.

Angaben iiber Werkstoffe, elektrische und mechanische Werte sowie Priifbedingungen sind nicht Gegenstand dieser
Norm.

MaBe in mm

Die Steckverbindung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die nicht eingeklammerten MaBe sind
einzuhalten. Die eingeklammerten MaBe sind empfohlene RichtmaBe.
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1) Gewinde nach ISO 263-1973
Toleranzklasse 2A nach American National Standards Institution (ASA) B 1.1-1974

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 2

NormenausschuB Radiologie (NAR) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 6838 Teil 2
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Bezeichnung einer vierpoligen Hochspannungssteckverbindung (4), bestehend aus einem Stecktopf, einem Stecker und

einem Dichtring:

Steckverbindung DIN 6838 — 4

Weitere Normen

DIN 6838 Teil 1
nung fiir dreipolige Ausfiihrung

1) Siehe Seite 1

Medizinische Réntgentechnik; Hochspannungssteckverbindung; Abmessungen, Anschliisse und Bezeich-

Erlduterungen

Diese Norm gilt fir Hochspannungssteckverbindungen,
wie sie z. B. zum Verbinden des Hochspannungserzeugers
einer medizinischen Rontgeneinrichtung mit dem Rontgen-
strahler erforderlich sind. Sie enthéalt verbindlich die MaBe,
die fiir eine Austauschbarkeit unerlaBlich sind, wobei nur
sichergestellt ist, daB die Steckverbindung mechanisch
zusammenpaBt, die Spannungsfestigkeit ist nicht Gegen-
stand dieser Norm. AuBerdem sind in der Norm RichtmaBe
angegeben, die sich bei der Herstellung derartiger Steck-
verbindungen ergeben und bewihrt haben.

Die teilweise ungeraden MaBangaben ergeben sich aus der
Ubertragung von Inch-MaBen ins metrische System, weil
urspriinglich diese Steckverbindung nur in Inch-MaBen
marktgéangig war.

DIN 6838 Teil 2 ist sachlich in Ubereinstimmung mit der
bevorstehenden Erganzung zur IEC-Publikation 526

“High voltage cable plug and socket connections
for medical x-ray equipment”.

Obwohl teilweise Abweichungen der MaBe in beiden Unter-
lagen zu erkennen sind, ist sichergestellt, daB die gew&hl-
ten Toleranzgrenzen so liegen, daB ein Austausch der
nach beiden Normen gefertigten Steckverbindungen ge-
wébhrleistet ist.

Die Abweichungen sind bedingt durch die Verwendung

unterschiedlicher Werkstoffe. Sie betreffen nur solche
MaBe, die auf die Austauschbarkeit keinen EinfluB haben.
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