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Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 080-00-03 AA �Nuklearmedizin� des 
DIN-Normenausschusses Radiologie (NAR) in Arbeitsgemeinschaft mit der Deutschen Röntgengesellschaft 
und in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Physik, der Deutschen Gesellschaft 
für Nuklearmedizin und der Deutschen Gesellschaft für Radioonkologie erarbeitet. 

Das Strahlenschutzrecht in Deutschland wurde gemäß der Richtlinie 2013/59/EURATOM beginnend mit den 
Veröffentlichungen des Strahlenschutzgesetzes am 27. Juni 2017 -StrlSchG- und der 
Strahlenschutzverordnung am 29.  November 2018 � StrlSchV � umfassend modernisiert. Der 
untergesetzliche Regelungsapparat befindet sich aktuell noch im Aufbau. 

Bestehende Regelungen des untergesetzlichen Regelwerks, insbesondere in dieser Norm referenzierte 
weitere Normen dürfen inhaltlich zur Ausfüllung auf das Strahlenschutzgesetz und die 
Strahlenschutzverordnung bis zur Anpassung der Normen an das seit 31.12.2018 geltenden 
Strahlenschutzrecht angewendet werden. 

Definierte Begriffe werden in Übereinstimmung mit dem Verfahren bei IEC in KAPITÄLCHEN geschrieben, 
außer im Inhaltsverzeichnis, in Benennungen und in Überschriften. Ein Stichwortverzeichnis am Ende der 
Norm enthält alle definierten Begriffe, einschließlich Quellenangabe und englischer Übersetzung. 

Das Dokument enthält Regeln für die Planung, Errichtung und Ausstattung von nuklearmedizinischen 
Betrieben zur ambulanten Anwendung von offenen radioaktiven Stoffen zur Diagnostik und Therapie, die 
dem Planer, dem Errichter, dem Betreiber, dem Gutachter und der Behörde als Leitfaden dienen sollen. 
Neben den Regeln dieser Norm sind insbesondere die Bestimmungen der Strahlenschutzverordnung, die 
baupolizeilichen Vorschriften, die Arbeitsstättenverordnung, die Unfallverhütungsvorschriften und die 
speziellen Auflagen der zuständigen Genehmigungsbehörden zu beachten. 

DIN 6844, Nuklearmedizinische Betriebe besteht aus: 

� Teil 1: Regeln für die Errichtung und Ausstattung von Einrichtungen zur ambulanten Anwendung von 
offenen radioaktiven Stoffen zur Diagnostik und Therapie 

� Teil 2: Regeln für die Errichtung und Ausstattung von Betrieben zur therapeutischen Anwendung von 
offenen radioaktiven Stoffen 

� Teil 3: Strahlenschutzberechnungen 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Vorwort 
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Änderungen 

Gegenüber DIN 6844-1:2005-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Anpassung an das Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung 
(Strahlenschutzgesetz - StrlSchG); [13] 

b) Berücksichtigung der räumlichen Anforderungen bei der Anwendung von Positronenstrahlern; 

c) Konkretisierung der baulichen Anforderungen durch Berücksichtigung von neueren Normen und 
sonstigen Vorschriften; 

d) redaktionelle Überarbeitung. 

Frühere Ausgaben 

DIN 6844: 1978-12 
DIN 6844-1: 1989-09, 1996-09, 2005-01 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm ist anwendbar für Räume in Krankenhäusern und ärztlichen Praxen zur Anwendung OFFENER 

RADIOAKTIVER STOFFE in der medizinischen DIAGNOSTIK und in der damit zusammenhängenden Forschung. Den 
diagnostischen Maßnahmen werden therapeutische Anwendungen gleichgestellt, bei denen gleichwertige 
Strahlenschutzmaßnahmen notwendig und zweckmäßig sind, jedoch eine stationäre Unterbringung nicht 
erforderlich ist. 

Diese Norm legt die Errichtung und Ausstattung von oben erwähnten Räumen fest. 

Sofern hierbei aus Strahlenschutzgründen ein stationärer Aufenthalt von PATIENTEN im 
nuklearmedizinischen Bereich erforderlich wird, ist zusätzlich DIN 6844-2 zu beachten. 

Die Anforderungen zum baulichen Strahlenschutz sind in DIN 6844-3 geregelt. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 1946-4, Raumlufttechnik � Teil 4: Raumlufttechnische Anlagen in Gebäuden und Räumen des 
Gesundheitswesens 

DIN 6812, Medizinische Röntgenanlagen bis 300 kV � Regeln für die Auslegung des baulichen Strahlenschutzes 

DIN 6834-1, Strahlenschutztüren für medizinisch genutzte Räume � Teil 1: Anforderungen 

DIN 6843, Strahlenschutzregeln für den Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen in der Medizin 

DIN 6844-3, Nuklearmedizinische Betriebe � Teil 3: Strahlenschutzberechnungen 

DIN 6850, Strahlenschutzbehälter, Strahlenschutztische und Strahlenschutztresore zur Verwendung in 
nuklearmedizinischen Betrieben � Anforderungen und Klassifikation 

DIN EN 12599, Lüftung von Gebäuden � Prüf- und Messverfahren für die Übergabe raumlufttechnischer 
Anlagen 

DIN 25407-1, Abschirmwände gegen ionisierende Strahlung � Bausteine 

DIN 25422, Aufbewahrung und Lagerung radioaktiver Stoffe � Anforderungen an 
Aufbewahrungseinrichtungen und deren Aufstellungsräume zum Strahlen-, Brand- und Diebstahlschutz 

DIN 25425 (ganze Reihe), Radionuklidlaboratorien 

DIN 25430, Sicherheitskennzeichnung im Strahlenschutz 

DIN 25460, Vorbeugender Brandschutz bei Heißen Zellen 

DIN 25466, Radionuklidabzüge � Regeln für die Auslegung und Prüfung 

DIN VDE 0100-560 (VDE 0100-560), Errichten von Niederspannungsanlagen � Teil 560: Auswahl und 
Errichtung elektrischer Betriebsmittel � Einrichtungen für Sicherheitszwecke  
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DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710), Errichten von Niederspannungsanlagen � Teil 7-710: Anforderungen für 
Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art � Medizinisch genutzte Bereiche 

DIN EN 60601-1 (VDE 0750-1), Medizinische elektrische Geräte � Teil 1: Allgemeine Festlegungen für die 
Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale 

Feuerwehr-Dienstvorschrift 500 (FwDV 500), Einheiten im ABC-Einsatz, W. Kohlhammer, Deutscher 
Gemeindeverlag GmbH, Stuttgart, 2012 

Verordnung über die Anwendung der Guten Herstellungspraxis bei der Herstellung von Arzneimitteln und 
Wirkstoffen und über die Anwendung der guten fachlichen Praxis bei der Herstellung von Produkten 
menschlicher Herkunft (Arzneimittel- und Wirkstoffherstellungsverordnung AMWHV) vom 3. November 2006 
(BGBl. I S. 2523), zuletzt geändert durch Art. 3a G v. 9.8.2019 BGBl. I S. 1202 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe im Stichwortverzeichnis und die folgenden 
Begriffe. 

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

� DIN-TERMinologieportal: verfügbar unter https://www.din.de/go/din-term 

� DKE-IEV: verfügbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV 

3.1 
nuklearmedizinischer Betrieb  
Räume und Einrichtungen zum Einsatz OFFENER RADIOAKTIVER STOFFE in der Medizin 

3.2 
aktiver Raum  
Raum, in dem mit OFFENEN RADIOAKTIVEN STOFFEN umgegangen wird, oder innerbetrieblicher Bereich, in dem 
mit Kontaminationen oberhalb der zulässigen Grenzwerte nach dem StrlSchG gerechnet werden muss 

Anmerkung 1 zum Begriff: Darunter werden auch angeschlossene Personal- und Materialschleusen verstanden. 

Anmerkung 2 zum Begriff: Unter AKTIVEN RÄUMEN werden unter anderem verstanden: 

� Warteraum und Patiententoiletten für PATIENTEN mit applizierten RADIOAKTIVEN STOFFEN; 

� Applikationsraum; 

� Patientenmessraum; 

� Labor für in-vitro-Untersuchungen; 

� Probenmessraum; 

� Personalschleuse; 

� Tresor- und Abfüllraum; 

� Lagerraum für RADIOAKTIVE ABFÄLLE zum Zwecke des Abklingens oder bis zur Abgabe an eine Landessammelstelle; 

� Markierungslabor. 
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