DEUTSCHE NORM Marz 2016

DIN 96056

=
Z

ICS 11.040.30 Ersatz fiir
DIN 96056:2009-12

Medizinische Instrumente -
Knochenraspatorium

Medical instruments -
Bone raspatory

Instruments médicaux -
Rugines pour chirurgie osseuse

Gesamtumfang 4 Seiten

DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO)

| gy

UGUINTI

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 96056:2016-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-96056-2016-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-96056-2016-03

DIN 96056:2016-03

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 027-02-01 AA ,Chirurgische Instrumente“ im
DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) erarbeitet.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN 96056:2009-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anderung des Grenzabmafes der Mef3ldnge in Bild 1 von (15 + 0,3) mm auf (15 + 0,5) mm;

b) die zusdtzlichen Angaben fiir die Bundeswehr wurden gestrichen.

Friihere Ausgaben

VG 96056: 1978-09, 1988-10
DIN 96056: 2009-12
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