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Beginn der Gültigkeit 

Diese Norm gilt ab 2009-11-01. 

Daneben darf DIN EN 12470-2:2001-02 noch bis 2010-03-21 angewendet werden. 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 12470-2:2000+A1:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 205 �Nicht aktive 
Medizinprodukte� ausgearbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der NA 027-02-18 AA �Klinische Thermometer� im Normenausschuss 
Feinmechanik und Optik (NAFuO). 

Für die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen 
Normen hingewiesen: 

ISO 2859-2 siehe DIN ISO 2859-2 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 12470-2: 2001-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Normative Verweisungen aktualisiert; 

b) In 8.1 die folgende Anforderung zusätzlich aufgenommen:  
Der Hersteller muss das Datum der Ausgabe oder der letzten Überarbeitung der Gebrauchsanweisung 
angeben; 

c) In 8.2.1 die folgende Anforderung zusätzlich aufgenommen:  
den Namen und die Anschrift des Bevollmächtigten, wenn der Hersteller keinen Firmensitz in der 
Gemeinschaft hat; 

d) In 8.2.2 die folgende Anforderung zusätzlich aufgenommen:  
den Namen und die Anschrift des Bevollmächtigten, wenn der Hersteller keinen Firmensitz in der 
Gemeinschaft hat; 

e) In 8.3 die folgende Anforderung zusätzlich aufgenommen:  
den Namen und die Anschrift des Bevollmächtigten, wenn der Hersteller keinen Firmensitz in der 
Gemeinschaft hat; 

f) Anpassung des Anhang ZA an die einschlägigen Anforderungen der EG-Richtlinie 2007/47/EWG. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 12470-2: 2001-02 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN ISO 2859-2, Annahmestichprobenprüfung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler (Attribut-
prüfung) � Nach der zurückzuweisenden Qualitätsgrenzlage (LQ) geordnete Stichprobenanweisungen für die 
Prüfung einzelner Lose anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten 
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EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 

 
 EN 12470-2:2000+A1 
  

 
 Juni 2009 

ICS 17.200.20 Ersatz für EN 12470-2:2000

Deutsche Fassung 

 Medizinische Thermometer � 
Teil 2: Phasenumschlagthermometer (Punktmatrix) 

 

Clinical thermometers � 
Part 2: Phase change type (dot matrix)  

thermometers 

 Thermomètres médicaux � 
Partie 2: Thermomètres à changement de phase  

(matrice à points) 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 16. September 2000 angenommen und schließt Änderung 1 ein, die am 16. Mai 2009 vom 
CEN angenommen wurde. 
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen 
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf 
Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich
und Zypern. 
 
    
 
 

 

EUR OP ÄIS C HES  KOM ITEE FÜR  NOR M UNG 

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  

C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A LI S A T I O N

 

 

Management-Zentrum:  Avenue Marnix 17,  B-1000 Brüssel 

© 2009 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem 
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 12470-2:2000+A1:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 205 �Nicht-aktive 
Medizinprodukte� erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2009, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis März 2010 zurückgezogen werden. 

Dieses Dokument enthält die am 16. Mai 2009 von CEN genehmigte Änderung A1. 

Dieses Dokument ersetzt EN 12470-2:2000. 

Der Beginn und das Ende des hinzugefügten oder geänderten Textes wird im Text durch die 
Textmarkierungen !" gekennzeichnet. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinien. 

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist. 

Diese Europäische Norm gilt für medizinische Thermometer, die zur Messung der Körpertemperatur des 
Menschen dienen. 

EN 12470 mit dem allgemeinen Titel �Medizinische Thermometer� besteht aus folgenden Teilen: 

 Teil 1: Mit metallischer Flüssigkeit gefüllte Glasthermometer mit Maximumvorrichtung 

 Teil 2: Phasenumschlagthermometer (dot matrix) 

 Teil 3: Anforderungen an elektrische (extrapolierende und nicht extrapolierende) Kompaktthermometer 
mit Maximumvorrichtung 

 Teil 4: Anforderungen an elektrische Thermometer zur kontinuierlichen Messung 

 Teil 5: Anforderungen an Infrarot-Ohrthermometer (mit Maximumvorrichtung) 

Die Anhänge A und ZA sind informativ. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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