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Die Europaische Norm EN 1644-2 : 2000 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
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EUROPAISCHE NORM EN 1644-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 2000

ICS 11.120.20

Deutsche Fassung

Prufungen fur medizinische Vliesstoffkompressen

Teil 2: Kompressen

Test methods for nonwoven compresses for medical use —
Part 2: Finished compresses

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 27. November 1999 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen,
in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne
jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
FranzOsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der
Tschechischen Republik und dem Vereinigten Konigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 2000 CEN — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,

sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. Dﬁeumenw D

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1644-2:2000-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1644-2-2000-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1644-2-2000-03

Seite 2
EN 1644-2 : 2000

Inhalt
Seite Seite
VOrwort .. ... 2 Anhang D (normativ)

_— Prifverfahren zur Bestimmung der Berstfestigkeit
BINleitung . ..o 2 (im trockenen und nassen Zustand) ............. 5
1 Anwendungsbereich .................... ... 3
2 Normative Verweisungen ................... 3 Anhang E (normativ)

— Prufverfahren zur Bestimmung der Verformbarkeit . . 6
3 Definition . ..... ... ... 3
4 Priafbedingungen ........ .. oL 3 Anhang F (normativ)
5 Physikalische Eigenschaften ................ 3 Prifverfahren zur Bestimmung der Partikelabgabe
6 Chemische Eigenschaften ... ... ... ... ... 3 imnassenZustand .. ............ ... ... . 7
Anhang A (normativ) Anhang G (normativ)
Prifverfahren zur Bestimmung des Priifverfahren zur Bestimmung der Partikelabgabe
Flussigkeitsaufnahmevermégens . .............. 4 im trockenen Zustand . . .. .. .. 8
Anhang B (normativ)
Prufverfahren zur Bestimmung der Anhang H (normativ)
Absorptionszeit . . ... ... 4 Prifverfahren zur Bestimmung der klimatischen
Anhang C (normativ) Prifbedingungen . ....... ... ... .. ... ... .. ... 12
Prifverfahren zur Bestimmung der strukturellen
Festigkeit .......... ... . ... ... . .. .. . .. 5 Literaturhinweise ............................ 12
Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 205 ,Nichtaktive Medizinprodukte“ erarbeitet, dessen
Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muf} den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines iden-
tischen Textes oder durch Anerkennung, spatestens bis Juli 2000, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen spatestens bis Juli 2000 zurlickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu ibernehmen:

Belgien, Dé.r_lemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Konigreich.

Die Anhange A, B, C, D, E, F, G und H sind normativ.

Einleitung

Kompressen sollten keine Gefahr fir die Gesundheit darstellen und auch nicht unter den Bedingungen der vorgesehenen
Verwendung Stoffe in Mengen freisetzen, die solch eine Gefahr verursachen, sowohl vor als auch nach ihrer Sterilisation.

Die Kompresse sollte mit oder ohne Zusatze, die tblicherweise bei der Wundversorgung zum Einsatz kommen, einschlief3-
lich Desinfektionsmittel und Reinigungsldsungen, besténdig sein.

Im allgemeinen werden firr die Routine-Qualitatskontrolle nur physikalische und chemische Prifungen erforderlich sein,
nachdem biologische Prifanforderungen einmal erfiillt worden sind. Wird das Produkt verandert, kann eine biologische
Nachprufung erforderlich sein.

ANMERKUNG 1: Spezifische Priifungen fur Vliesstoffe zur Herstellung von Kompressen sind in EN 1644-1 : 1997 erfalit.

ANMERKUNG 2: Aspekte der biologischen Vertraglichkeit (Biokompatibilitat) von Materialien, die bei der Herstellung von
Medizinprodukten verwendet werden, sind durch die Normen der Reihe EN 30993 des CEN/TC 206 abgedeckt.

ANMERKUNG 3: Verfahren der Bestimmung der Biobelastung bei Medizinprodukten sind durch die Arbeiten des CEN/
TC 204 abgedeckt.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der Reihe EN 1644 legt physikalische und
chemische Priifverfahren fur die Bewertung fertiger Vlies-
stoffkompressen fest.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder
undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an
den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikatio-
nen sind nachstehend aufgefihrt. Bei datierten Verwei-
sungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitun-
gen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie
durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der
in Bezug genommenen Publikation.
EN 1644-1:1997
Prifungen fiur medizinische Vliesstoffkompressen —
Teil 1: Vliesstoffe zur Herstellung von Kompressen
EN 29073-3
Textilien; Prifverfahren flr Vliesstoffe — Teil 3: Bestim-
mung der Hoéchstzugkraft und der Hochstzugkraftdeh-
nung
EN ISO 3696 : 1995
Wasser fir analytische Laborzwecke — Spezifikation
und Prifverfahren (1ISO 3696 : 1987)

3 Definition
Fir die Anwendung dieser Norm gilt die folgende Definition:

31
Kompresse

Eine Kompresse besteht aus einem Stiick oder mehreren
Stlicken Material in beliebiger Gestalt, Form oder Grof3e
und wird fir einen oder mehrere der folgenden Zwecke
verwendet:

— zur Reinigung der Haut oder von Wunden;

— zum Aufsaugen von Korperflissigkeiten wahrend chir-
urgischer Eingriffe;

— flOr den Gebrauch mit Substanzen, die Ublicherweise
bei der Wundversorgung verwendet werden;

— zur Abstlitzung von Organen, Korpergewebe usw.
wahrend chirurgischer Eingriffe.

4 Prufbedingungen

Die Konditionierung der Probe und die Prifung erfolgen
nach EN 1644-1: 1997, Anhang A.

Wenn das Produkt in sterilem Zustand verwendet werden
soll, mussen die Proben vor der Priifung nach den Anwei-
sungen des Herstellers sterilisiert werden.

5 Physikalische Eigenschaften

5.1 \Verfahren fur die Bestimmung folgender Eigen-
schaften sind festgelegt:

— Flussigkeitsaufnahmevermoégen: nach Anhang A
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— Absorptionszeit: nach Anhang B
— Strukturelle Festigkeit: nach Anhang C

— Berstfestigkeit (im trockenen und nassen Zustand) fiir
flache Kompressen in Lagen: nach Anhang D

— Verformbarkeit fur flache Kompressen: nach Anhang E
— Partikelabgabe im nassen Zustand: nach Anhang F
Partikelabgabe im trockenen Zustand: nach Anhang G

ANMERKUNG: Um eine wichtige Eigenschaft von Kom-
pressen zu beurteilen, namlich ihre Eignung flr
die Reinigung von Wunden, wurde erwogen, die
~Scheuerbestandigkeit* in diese physikalischen Eigen-
schaften aufzunehmen. Wegen der grof3en Vielfalt der
Gestalten und Formen und wegen der unterschied-
lichen Arten der Anwendung von Kompressen kann
der kinetische Reibungskoeffizient am fertigen Pro-
dukt nicht zuverlassig bestimmt werden; der fir das
Oberflachenmaterial nach der Endbehandlung (falls
eine solche stattfindet) bestimmte Koeffizient kann
einen Hinweis darauf geben. Es war daran gedacht
worden, eine kinetische ,Reibungsprifung” (die in der
Papierindustrie angewendet wird) anzupassen und in
EN 1644-1: 1997 aufzunehmen. Da jedoch keine Vali-
dierung einer solchen Priifung in diesem besonderen
Zusammenhang mdoglich ist, wurde es vorgezogen,
die Veroffentlichung der Norm nicht zu verzdgern,
wahrend weitere Entwicklungsarbeiten erfolgen.

5.2 Die Zugfestigkeit von Kompressen wird nach

EN 29073-3 bestimmt.

ANMERKUNG: Die Zugfestigkeit des Endprodukts ist
ausreichend bestimmbar, wenn sowohl die Zugfestig-
keit des Materials (nach EN 29073-3) als auch die
strukturelle Festigkeit des Endprodukts (nach An-
hang C dieser Europaischen Norm) gepruft werden.

6 Chemische Eigenschaften

Verfahren fir die Bestimmung folgender Eigenschaften

sind in EN 1644-1 : 1997 festgelegt:

— wasserlosliche Substanzen;

— Fluoreszenz;

— Aciditat/Basizitat von wassrigen Extrakten;

— in nichtpolaren Lésungsmitteln |6sliche Substanzen;

— grenzflachenaktive Substanzen.

Diese Eigenschaften der fertigen Kompresse kdnnen aus

den Ergebnissen bestimmt werden, die bei den Vliesen

und anderen in den Kompressen verwendeten Materialien
erhalten wurden, oder durch Anwendung der Verfahren
nach EN 1644-1: 1997 auf fertige Kompressen; in diesem

Fall ist eine Anpassung der dort festgelegten Volumen

und Massen erforderlich.

ANMERKUNG: Wenn eine Bearbeitung der Materialien
die chemischen Eigenschaften dieser Materialien
verandert, sollten die Prufungen der chemischen
Eigenschaften entweder am bearbeiteten Material
oder an den fertigen Kompressen vorgenommen
werden.

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1644-2-2000-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1644-2-2000-03

