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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1865-1:2010+A1:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 239
,Rettungssysteme®, (Sekretariat: DIN, Deutschland) unter Beteiligung deutscher Experten aus dem
Arbeitsausschuss NA 053-01-02 AA ,Krankenkraftwvagen und deren medizinische und technische
Ausstattung” im DIN-Normenausschuss Rettungsdienst und Krankenhaus (NARK) erstellt.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 1865-1:2010-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Normative Verweisungen aktualisiert;

b) Aktualisierung des Zusammenhangs zwischen dieser Norm und den grundlegenden Anforderungen der
EU-Richtlinie 93/42/EWG.
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EUROPAISCHE NORM EN 1865-1:2010+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2015

ICS 11.160 Ersatz fur EN 1865-1:2010

Deutsche Fassung

Krankentransportmittel im Krankenkraftwagen —
Teil 1: Allgemeine Krankentragesysteme und
Krankentransportmittel

Patient handling equipment used in road ambulances — Spécifications d’équipements pour le transport
Part 1: General stretcher systems and de patient dans les ambulances routieres —
patient handling equipment Partie 1: Systémes généraux de brancards et

équipement pour le transport de patients

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 2. Juli 2010 angenommen und schlieRt Anderung 1 ein, die am 26. Marz 2015 vom CEN
angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen

Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der

Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Kdnigreich und Zypern.

. — |
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EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2015 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1865-1:2010+A1:2015 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1865-1:2010+A1:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 239
,Rettungssysteme” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2015, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis November 2015 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument enthalt die Anderung 1, die am 2015-03-26 von CEN angenommen wurde.

Der Beginn und das Ende des durch die Anderung eingefiigten oder geadnderten Textes werden im Text mit
den Markierungen gekennzeichnet.

Dieses Dokument ersetzt EN 1865-1:2010 (1.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Diese Europaische Norm ist ein Teil der EN 1865, Krankentransportmittel im Krankenkraftwagen, welche
aus den folgenden Teilen besteht:

— Teil 1: Allgemeine Krankentragesysteme und Krankentransportmittel [vorliegendes Dokument]

— Teil 2: Kraftunterstiitzte Krankentrage

— Teil 3: Schwerlastkrankentrage

— Teil 4: Klappbare Patiententragesessel

— Teil 5: Festlegungen zur Krankentrageaufnahme

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu tUbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,

Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Europaische Norm enthalt Festlegungen Uber:

Haupttrage — Fahrgestell;
Stuhltrage;

Tragematratze;

Tragetuch;

Schaufeltrage;
Vakuummatratze und Pumpe;
langes Wirbelsaulenbrett;
klappbarer Tragesessel;

nicht klappbarer Tragesessel.

Die Krankentragesysteme und Krankentransportmittel, die diese Norm EN 1865-1 umfasst, sind zur Verwen-
dung in Krankenkraftwagen vorgesehen.

In dieser Norm wird auf [A) EN 1789:2007+A2:2014 (] Bezug genommen, die die Anforderungen an die
Ausfiihrung und an die Priifverfahren fiir Krankenkraftwagen festlegt, die zur Uberpriifung der Anforderungen
an solche Transportmittel wichtig sind.

ANMERKUNG

Die Normungsarbeiten werden mit dem Ziel fortgesetzt, einen sicheren Transport von Patienten und

Ausriistung zu erreichen, ohne die Kontinuitat der Patientenversorgung und die Sicherheit des Personals zu gefahrden.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Mindestanforderungen an die Ausfihrung und Gebrauchstauglichkeit von
Krankentragen und anderen Patiententransportmittel fest, die in Krankenkraftwagen fir die Behandlung und
den Beforderung von Patienten verwendet werden. Es ist das Ziel, fur die Sicherheit des Patienten zu sorgen
und die korperliche Anstrengung des Personals, das dieses Transportmittel bedient, zu minimieren.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 597-1:1994 ¢, Mbbel — Bewertung der Entziindbarkeit von Matratzen und gepolsterten Bettbéden —
Teil 1: Ziindquelle: Glimmende Zigarette

gestrichener Text

EN 1021-1:2014 ¢, Mébel — Bewertung der Entziindbarkeit von Polstermébeln — Teil 1: Glimmende
Zigarette als Ziindquelle

EN 1041:2008+A1:2013 (1, Bereitstellung von Informationen durch den Hersteller von Medizinprodukten
EN 1789:2007+A2:2014 (i, Rettungsdienstfahrzeuge und deren Ausriistung — Krankenkraftwagen

EN ISO 14971:2012 ®l, Medizinprodukte — Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte
(ISO 14971:2007, korrigierte Fassung vom 2007-10-01)

EN ISO 15223-1:2012, Medizinprodukte — Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende
Symbole, Kennzeichnung und zu liefernde Informationen —Teil 1:  Allgemeine  Anforderungen
(ISO 15223-1:2012)

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Haupttrage

Hauptrettungsmittel fir die Beférderung einer kranken und/oder verletzten Person oder einer in Wehen
Liegenden, mit dem Ziel die Patienten sicher und bequem zur Erleichterung der Behandlung zu befordern

3.2

Stuhltrage

Rettungsmittel zur Beférderung und zum Tragen eines Patienten in sitzender oder liegender Position,
einschlieBlich zur Beférderung eines Patienten in Fahrzeugen

3.3
Tragematratze
Rettungsmittel, um das Umlagern eines Patienten von einer Krankentrage auf eine andere zu erleichtern

3.4

Tragetuch
besonderes Tuch zur Beférderung und zum Tragen eines Patienten in sitzender oder liegender Position
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3.5
Schaufeltrage
Rettungshebemittel, das dazu dient, Schwerverletzte auf ein anderes Transportmittel umzulagern

3.6
Vakuummatratze
Rettungsmittel, das in erster Linie zur Ruhigstellung des Patienten wahrend der Beforderung dient

3.7
langes Wirbelsédulenbrett
Rettungsmittel zum Heben und Ruhigstellen von Patienten

3.8

klappbarer Tragesessel

Rettungsmittel zur Beférderung und zum Tragen eines sitzenden Patienten zum Krankenkraftwagen, jedoch
nicht zur Beférderung innerhalb des Krankenkraftwagens

3.9
nicht klappbarer Tragesessel

Rettungsmittel zur Beférderung und zum Tragen eines sitzenden Patienten zum Krankenkraftwagen und zur
Beférderung innerhalb des Krankenkraftwagens

4 Anforderungen

4.1 Allgemeines

Rettungsmittel zum Heben und Tragen dirfen keine hohen Sicherheitsrisiken aufweisen, wenn sie
entsprechend den Anweisungen des Herstellers betatigt und gewartet werden. Jedes festgestellte
Sicherheitsrisiko muss, unter Anwendung des Risikomanagements fir Medizinprodukte nach
I2) EN ISO 14971:2012 &1 im Normal- und Einzelfehlerzustand, auf ein annehmbares Niveau verringert
werden.

Griffe des Beférderungsgerates missen in ausgezogener Stellung festgestellt werden kénnen.

Alle Einrichtungen zur Befdérderung von Patienten missen frei von scharfen Kanten sein. Der Mindestradius
sollte 0,5 mm betragen.

Alle Patientenriickhaltesysteme mussen uber ein Schnellverschlusssystem verfligen.
Die Liege-/Sitzfliche muss aus strapazierfahigem Material hergestellt sein, das gegen Bakterien, Pilze, Flecke

und Faulnis besténdig, leicht zu reinigen und zu desinfizieren, abwaschbar, wasserfest und
mineraldlbestandig ist.

4.2 Haupttrage

4.21 Allgemeines

Die Haupttrage muss aus einer Krankentrage bestehen, die entweder allein oder mit einem eingebauten oder
abnehmbaren Fahrgestell verwendet werden kann.

Sie muss so ausgefiihrt sein, dass das volle Gewicht des Patienten und der Krankentrage nur fiir einen
Mindestzeitraum vom Personal gehoben/getragen wird.
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4.2.2 Male
Die Male sind von den aufRersten Kanten zu messen.
— Krankentrage:  Lange: (1950 t%% ) mm;

Breite: (550 + 20) mm;

Hoéhe: hoéchstens 300 mm von der Tragenaufnahme bis zur unbelasteten
Liegeflache. Diese Hohe gilt nicht fir Krankentragen mit einem einteiligen
Fahrgestell. Ist eine einteilige Ausfliihrung nicht verfligbar, muss die
Krankentrage so ausgefiihrt sein, dass sie vom Fahrgestell abgenommen
werden kann. Wenn eine Krankentrageaufnahme verwendet wird, muss die
Hohe von der Oberseite der Krankentrageaufnahme bis zur Liegeflache der
Krankentrage gemessen werden.

— Fahrgestell: Lange und Breite des Rahmens vom Fahrgestell durfen bei Anordnung im
Rettungsdienstfahrzeug die Lange und Breite der Krankentrage nicht tberschreiten.

4.2.3 Masse

Die Masse, ausgenommen der Matratze und Patientenriickhaltesystems, darf folgendes nicht Uberschreiten:
— Krankentrage: 23 kg;

— Fahrgestell einschliellich Krankentrage: héchstens 51 kg (Gesamtgewicht);

— Krankentrage mit eingebautem Fahrgestell: einteilig 45 kg.

ANMERKUNG In allen Féllen sollte das Gewicht mdglichst gering sein.

4.2.4 Belastbarkeit

Die Belastbarkeit muss mindestens 150 kg betragen.
4.2.5 Rahmen

4.2.5.1 Allgemeines

Der Rahmen muss in verbiegungsfreier, robuster Leichtbauweise gefertigt sein, die Herz-Lungen-Wieder-
belebung ermdglicht. Zur erhéhten Sicherheit missen die Ecken des Rahmens abgerundet sein.

Es muss moglich sein, die Krankentrage und das Fahrgestell gegen seitliche, in Langsrichtung verlaufende,
und senkrechte Bewegungen zu verriegeln und zu sichern.

Alle Einrichtungen missen so ausgefuhrt sein, dass Anwender und Patienten sich nicht verletzen kénnen.
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