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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 455-3:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 205 ,Nicht aktive
Medizinprodukte® (Sekretariat: DIN, Deutschland) des Europaischen Komitees fur Normung (CEN) unter
Beteiligung der Experten des deutschen Spiegelgremiums NA 063-01-05 AA  ,Medizinische
Einmalhandschuhe® erarbeitet.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 455-3:2007-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Norm wurde an die entsprechenden Teile von ENISO 10993 zur biologischen Beurteilung von
Medizinprodukten angepasst;

b) normative Verweisungen wurden Uberarbeitet;
c) EN 980 wurde durch EN ISO 15223-1 ersetzt;
d) Abschnitt 4.2 ,Chemikalien“ wurde angepasst;
e) Abschnitt 4.4 wurde in ,Puderfreie Handschuhe® umbenannt;

f) die Angabe ,so gering wie verninftigerweise praktikabel® (ALARP = as low as reasonably practicable)
wurde im gesamten Dokument entfernt;

g) Abschnitt 4.6 ,Kennzeichnung® wurde angepasst;
h) Symbol fur Produkte, die Naturkautschuklatex enthalten (Bild 1) wurde entfernt;
i) die Verweisungen in Anhang B wurden Uberarbeitet;

j)  Zusammenhang zwischen dieser Europaischen Norm und der Richtlinie 89/686/EWG Uber personliche
Schutzausristung (siehe Anhang ZA) wurde hergestellt.

Friilhere Ausgaben

DIN EN 455-3: 2000-02, 2007-03
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EUROPAISCHE NORM EN 455-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2015

ICS 11.140 Ersatz flr EN 455-3:2006

Deutsche Fassung

Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch —
Teil 3: Anforderungen und Prufung fur die biologische Bewertung

Medical gloves for single use — Gants médicaux non réutilisables —
Part 3: Requirements and testing for biological evaluation Partie 3 : Exigences et essais pour évaluation biologique

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 24. Januar 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 455-3:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 205 ,Nicht aktive
Medizinprodukte® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2015, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Oktober 2015 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt DIN EN 455-3:2006.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Gegeniiber EN 455-3:2006 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Norm wurde an die entsprechenden Teile von EN ISO 10993 zur biologischen Beurteilung von
Medizinprodukten angepasst;

b) normative Verweisungen wurden Uberarbeitet;
c) EN 980 wurde durch EN ISO 15223-1 ersetzt;
d) Abschnitt 4.2 ,Chemikalien“ wurde angepasst;
e) Abschnitt 4.4 wurde in ,Puderfreie Handschuhe“ umbenannt;

f) die Angabe ,so gering wie verniunftigerweise praktikabel® (ALARP = as low as reasonably practicable)
wurde im gesamten Dokument entfernt;

g) Abschnitt 4.6 ,Kennzeichnung® wurde angepasst;
h) Symbol fur Produkte, die Naturkautschuklatex enthalten (Bild 1) wurde entfernt;
i) die Verweisungen in Anhang B wurden Uberarbeitet;

j)  Zusammenhang zwischen dieser Europdischen Norm und der Richtlinie 89/686/EWG Uber persdnliche
Schutzausristung (siehe Anhang ZA) wurde hergestellt.
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EN 455 besteht aus folgenden Teilen mit dem Haupttitel Medizinische Handschuhe zum einmaligen
Gebrauch:

— Teil 1: Anforderungen und Priifung auf Dichtheit

— Teil 2: Anforderungen und Priifung der physikalischen Eigenschaften

— Teil 3: Anforderungen und Priifung fiir die biologische Bewertung

— Teil 4: Anforderungen und Priifung zur Bestimmung der Mindesthaltbarkeit

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,

Rumaénien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Documents
Document SharingsHub

Full document details: DIN EN 455-3:2015-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-455-3-2015-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-455-3-2015-07

DIN EN 455-3:2015-07
EN 455-3:2015 (D)

Einleitung

Seit Jahren wird Uber unerwiinschte Reaktionen auf Proteine in Latexprodukten mit unterschiedlichen
Pravalenzen in der wissenschaftlichen Literatur berichtet, ebenso wie Uber Reaktionen auf Chemikalien,
Gleitmittel, Sterilisationsrickstande, Pyrogene oder andere Ruckstdnde. Am haufigsten wird Uber
unerwiinschte Reaktionen berichtet, die durch Handschuhe aus Naturkautschuklatex ausgelést werden.
Einige dieser Reaktionen kdénnen aber auch bei Handschuhen aus synthetischen Polymeren beobachtet
werden.

EN ISO 10993 legt Anforderungen und Prifverfahren fir die biologische Bewertung von Medizinprodukten
fest. Dort werden jedoch die unerwiinschten Reaktionen, die beim Gebrauch von medizinischen
Handschuhen ausgelost werden kénnen (wie spontane allergische Reaktionen), nicht speziell erwahnt. Diese
unerwiinschten Reaktionen werden durch spezifische Allergene hervorgerufen, die in Handschuhen
vorhanden sein kdnnen. Mehrere Faktoren beeinflussen das Risiko, solche Reaktionen auszuldsen:

a) Dauer und Haufigkeit des Hautkontaktes mit Handschuhen;

b) Allergenexpositionen durch direkten Kontakt zu Haut und Schleimhaduten (insbesondere wenn diese
vorgeschadigt sind) sowie durch Einatmen von Partikeln;

c) der okklusive Charakter der Wechselwirkung zwischen Handschuh und Haut wahrend der Benutzung des
Handschuhs.

Dieser Teil der EN 455 beschreibt Anforderungen und Prifverfahren fir die Bewertung der biologischen

Sicherheit von medizinischen Einmalhandschuhen als Teil des Risikomanagements in Ubereinstimmung mit
EN ISO 10993.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von EN 455 legt Anforderungen flr die Bewertung der biologischen Sicherheit von medizinischen
Einmalhandschuhen fest. Er enthalt Anforderungen an die Kennzeichnung und die Informationsangaben
entsprechend der angewendeten Prifmethoden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind flr die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 1041:2008+A1:2013, Bereitstellung von Informationen durch den Hersteller eines Medizinprodukts

EN ISO 10993-1:2009, Biologische Beurteilung von Medizinprodukten — Teil 1: Beurteilung und Priifung im
Rahmen eines Risikomanagementverfahrens (ISO 10993-1:2009)

EN ISO 10993-5:2009, Biologische Beurteilung von Medizinprodukten — Teil 5: Priifungen auf In-vitro-
Zytotoxizitét (ISO 10993-5:2009)

EN I1SO 10993-10:2013, Biologische Beurteilung von Medizinprodukten — Teil 10: Priifung auf Irritation und
Hautsensibilisierung (ISO 10993-10:2010)

EN ISO 14971:2012, Medizinprodukte — Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte
(ISO 14971:2007, korrigierte Fassung von 2007-10-01)

EN ISO 15223-1:2012, Medizinprodukte — Bei Aufschriften von Medizinprodukten zu verwendende Symbole,
Kennzeichnung und zu liefernde Informationen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen (ISO 15223-1:2012)

EN ISO 21171:2006, Medizinische Handschuhe — Bestimmung des entfernbaren QOberfldchenpuders
(ISO 21171:2006)

Européische Pharmakopd, General chapter 2.6.14 Bacterial Endotoxins: zu beziehen durch EDQM — Council
of Europe; 7 allée Kastner, CS 30026, F-67081 StralBburg; Frankreich http://www.edgm.eu

3 Begriffe
Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Chemikalien

zu irgendeinem Zeitpunkt wahrend der Produktion oder Lagerung zugesetzte oder entstandene Substanzen,
die im Endprodukt vorhanden sein kénnen

Anmerkung 1 zum Begriff: Das kann Gleitmittel, chemische Beschichtungen und Sterilisationsmittel beinhalten.
Verschiedene chemische Inhaltsstoffe, von denen einige als Ausloser von Typ-IV-Allergien gelten, werden haufig wahrend
der Handschuhherstellung verwendet. Art und Menge der zugesetzten und verbleibenden Chemikalien sind
unterschiedlich.

3.2
Endotoxine
Lipopolysaccharide, die aus der duf3eren Zellmembran von Gram-negativen Bakterien stammen

Anmerkung 1 zum Begriff: Endotoxine gehéren zu den Pyrogenen. Endotoxine kdénnen durch bakterielle
Verunreinigungen der Ausgangsmaterialien, speziell durch das wahrend der Herstellung benutzte Prozesswasser und
durch manuelle Bearbeitung der Handschuhe auftreten.
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3.3

Puder

jegliches nicht wasserldsliche Material auf der Oberflache eines Handschuhs, das durch Waschen unter den
Prifbedingungen entfernt wird

[QUELLE: EN ISO 21171:2006, 3.1]

Anmerkung 1 zum Begriff: Dazu gehéren sowohl beabsichtigt hinzugefligter Puder und andere Herstellungszusatze als
auch unbeabsichtigt vorhandene Materialien, die sich leicht von der Oberflache des Handschuhs entfernen lassen. Fir die
Anwendung dieser Norm gilt jeder Handschuh, der 2 mg oder weniger Puder enthalt, als puderfrei und Handschuhe mit
mehr als 2 mg als gepuderte Handschuhe (Anforderungen siehe 4.4).

3.4
Verfahrensgrenzwert
hdchster Wert, der bei einem validierten Herstellungsprozesses wahrscheinlich erzielt wird

3.5
allergene Proteine
Proteine, die allergische Reaktionen des Typs | auslésen kdnnen

3.6
extrahierbare Proteine
aus dem Endprodukt extrahierbare wasserl6sliche Proteine und Peptide

3.7

Pyrogene

Substanzen, die bei Kaninchen Fieber verursachen und ebenfalls beim Menschen Fieber und andere
unerwtlinschte Reaktionen hervorrufen kénnten

4 Anforderungen
4.1 Allgemeines

EN ISO 10993-1:2009 beschreibt allgemeine Prinzipien der biologischen Bewertung von Medizinprodukten
und muss zur Auswahl der entsprechenden Prifverfahren in den anderen Teilen der Reihe herangezogen
werden. Basierend auf EN ISO 10993-1:2009 werden medizinische Handschuhe als Hilfsmittel mit limitierter
Kontaktdauer eingestuft und erfordern die Einhaltung der EN ISO 10993-5:2009 und EN ISO 10993-10:2013.

Die Klassifizierung medizinischer Handschuhe entsprechend EN ISO 10993-1:2009 sollte nicht mit den
Definitionen der Richtlinie Giber Medizinprodukte verwechselt werden.

Ein Risikomanagementprozess nach EN ISO 14971:2012 muss eingeflhrt sein.
4.2 Chemikalien
Handschuhe diirfen nicht mit Talkum (Magnesiumsilikat) gepudert sein.

Der Hersteller muss auf Anfrage eine Liste von chemischen Inhaltsstoffen zur Verfligung stellen, die im
Herstellungsprozess zugesetzt wurden oder bekanntermalen im Produkt enthalten sind wie z. B.
Akzeleratoren, Antioxidantien, Biozide und von denen aufgrund von aktuellen Daten bekannt ist, dass sie
unerwiinschte gesundheitliche Folgen hervorrufen konnen.

Der Hersteller muss auf Anfrage den Nachweis erbringen, welche Schritte unternommen wurden, um das
Risiko der Endverbraucher gegeniiber der Exposition chemischer Stoffe, die im Herstellungsprozess
verwendet werden und die basierend auf den aktuellsten Daten gesundheitsschadlich sind, zu minimieren.

Die Hersteller dirfen das Nichtvorhandensein einer Substanz nur erklaren, wenn diese Substanz an keiner
Stelle des Herstellungsprozesses verwendet wurde. Zudem durfen keine Verbindungen bei der Herstellung
verwendet werden, die eine Substanz bilden, Gber die eine solche Erklarung abgegeben wurde.

Documents
8 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 455-3:2015-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-455-3-2015-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-455-3-2015-07

DIN EN 455-3:2015-07
EN 455-3:2015 (D)

4.3 Endotoxine

Wenn der Hersteller seine Handschuhe mit ,niedriger Endotoxingehalt“ kennzeichnet, muss die Endotoxin-
Kontamination der sterilen Handschuhe unter Verwendung des Prifverfahrens in 5.1 Gberwacht werden.
Solchermalien gekennzeichnete Handschuhe dirfen nicht mehr als 20 Endotoxin-Einheiten (E.U.) je
Handschuhpaar enthalten.

4.4 Puderfreie Handschuhe

Die gesamte Menge Puderriickstand, die nach dem in 5.2 beschriebenen Prifverfahren zu bestimmen ist, darf
fur puderfreie Handschuhe nicht mehr als 2 mg je Handschuh betragen. Jeder Handschuh, der mehr als 2 mg
Puder enthalt, ist ein gepuderter Handschuh.

4.5 Extrahierbare Proteine
Der Hersteller muss versuchen, die Menge der extrahierbaren Proteine zu verringern.

Der Hersteller muss den Verfahrensgrenzwert fiir extrahierbare Proteine in den Handschuhen, die
Naturkautschuklatex enthalten, nach dem in 5.3 festgelegten und Anhang A beschriebenen Prifverfahren
Uberwachen. Die Dokumentation dieser Daten muss aufbewahrt werden. Die Resultate der Prifungen und
Angaben zum verwendeten Priifverfahren missen auf Anfrage zur Verfligung gestellt werden.

ANMERKUNG Allergene Proteine: Diese Norm beschreibt ein Messverfahren, das in grober Anndherung den
Allergengehalt bestimmt, z. B. extrahierbare Proteine. Es besteht keine direkte Korrelation zwischen extrahierbare
Proteinen und dem Allergengehalt. Quantitative Prifverfahren fir allergene Proteine sind im informativen Anhang B
beschrieben.

4.6 Kennzeichnung

Zu den in EN 1041:2008+A1:2013 beschriebenen Kennzeichnungen und den in EN ISO 15223-1:2012
aufgeflihrten relevanten Symbolen gelten zusatzlich folgende Anforderungen:

a) Medizinische Handschuhe, die Naturkautschuklatex enthalten, missen auf der Verpackung mindestens
der kleinsten Verpackungseinheit mit dem Symbol entsprechend EN ISO 15223-1:2012 fir Latex
gekennzeichnet sein (Verweis siehe 5.4.5).

Die Kennzeichnung muss den folgenden oder einen entsprechenden Warnhinweis zusammen mit dem
Symbol enthalten: ,(Produkt) enthalt Naturkautschuklatex, das allergische Reaktionen einschliel3lich
anaphylaktischer Reaktionen ausldsen kann.*

b) Die Kennzeichnung muss einen deutlichen Hinweis enthalten, ob der Handschuh gepudert oder puderfrei
ist.

c) Sterile gepuderte Handschuhe missen wie folgt oder gleichwertig gekennzeichnet sein:
+ACHTUNG Oberflachenpuder muss vor dem operativen Eingriff unter aseptischen Bedingungen entfernt
werden, um das Risiko von unerwiinschten Gewebereaktionen zu minimieren.*

ANMERKUNG 1 Dieser Warnhinweis kann auf der inneren Einschlagverpackung angebracht werden.

d) Medizinische Handschuhe, die Naturkautschuklatex enthalten, dirfen folgende Produktkennzeichnungen
nicht aufweisen:

— Angaben, die eine relative Sicherheit vorgeben, wie geringe Allergenitat, hypoallergen oder niedriger
Proteingehalt;

— jede ungerechtfertigte Angabe Uber das Vorhandensein von Allergenen.

e) Wenn der Hersteller die Handschuhe mit dem Proteingehalt kennzeichnet, muss der Verfahrensgrenz-
wert angegeben werden, der entsprechend 5.3 gemessen wurde.

ANMERKUNG 2 Die Angabe von Proteinwerten, die niedriger als 50 pg/g sind, ist nicht erlaubt. Niedrigere Angaben
kénnen nicht als verlassliche Werte wegen der zu erwartenden Prozessvariation in der Herstellung und in Ringversuchen
angesehen werden.
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5 Prufverfahren

5.1 Endotoxine

Wenn keine nicht-entfernbaren Interferenzen mit dem Limulus-Amobozyten-Lysat-Test (LAL-Test) vorhanden
sind, missen Auswahl, Validierung und Ausfihrung, wie in der Europaischen Pharmakopde, Monograph
2.6.14 ,Bakterielle Endotoxine“ beschrieben, durchgefuhrt werden. Die Ergebnisse mussen in Endotoxin-
Einheiten (E.U.) je Handschuhpaar angegeben werden.

ANMERKUNG 1 Wenn nicht-entfernbare Interferenzen mit dem LAL-Test vorhanden sind, kann der Gehalt an
bakteriellem Endotoxin nicht exakt bestimmt werden.

Die Mindestanzahl der zu prifenden Handschuhpaare wird abhangig von der Chargengrofle wie folgt
empfohlen: zwei Paar Handschuhe bei ChargengréRe unter 30, 3 Paar bei 30 bis 100 Stiick je Charge sowie
3 % einer Charge mit mehr als 100 Handschuhen und bis héchstens 10 Paar Handschuhe je Charge.

Die Aulienseite eines Handschuhpaares wird mit 40 ml endotoxinfreiem Wasser (Wasser-LAL, Europaische
Pharmakopde) fur mindestens 40 min und héchstens 60 min bei 37 °C bis 40 °C extrahiert. Dabei muss
sichergestellt sein, dass die gesamte Oberflache mit dem Extraktionsmedium Kontakt hat. Wenn nétig, wird
dieser Extrakt fir 15 min bei 2 000 g zentrifugiert, um Partikel zu entfernen. Der Uberstand wird dekantiert und
sofort flr die Messung von Endotoxinen eingesetzt.

ANMERKUNG 2 Es sind auch andere Methoden zur Bestimmung von Endotoxinen verflgbar. Diese kénnen fir die
Routinequalitdtskontrolle verwendet werden, wenn sie validiert wurden und eine Korrelation zur Referenzmethode in
dieser Europaischen Norm nachgewiesen wurde.

5.2 Puder

Zur Bestimmung der Puderrickstande ist das in EN ISO 21171:2006, Abschnitte 7 und 9, beschriebene
Prafverfahren anzuwenden.

5.3 Extrahierbare Proteine
Als Prufverfahren zur analytischen Bestimmung der extrahierbaren Proteine muss entweder die modifizierte

Lowry-Methode nach Anhang A oder eine andere auf geeignete Weise validierte Methode, die mit der
modifizierten Lowry-Methode korreliert, angewendet werden.

ANMERKUNG 1 Ein Beispiel einer validierten analytischen Methode wird in Anhang C angegeben.

ANMERKUNG 2 Die immunologischen Methoden in Anhang B sind zurzeit nicht gegen die modifizierte Lowry-Methode
validiert, konnen aber mit klinischen Daten korrelieren.

6 Prufbericht

Der Prifbericht muss mindestens folgende Angaben enthalten:

— Verweisung auf diesen Teil der EN 455;

— den Handschuhtyp und die Chargennummer des Herstellers;

— Name und Adresse des Herstellers oder des Vertreibers und des Priflabors, wenn unterschiedlich;
— Datum der durchgefiihrten Priifung;

— Beschreibung der angewendeten Prifverfahren;

— Prifergebnisse.
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