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Deskriptoren: Medizinisches Gerat, Alarmsignal, akustisches Signal, medizinische Ausstattung

Medical devices — Electrically-generated alarm signals;
German version EN 475 : 1995

Dispositifs médicaux — Signaux d’alarme électriques;
Version allemande EN 475 : 1995

Die Europdische Norm EN 475 : 1995 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 259 erarbeitet. Im
DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. war hierfiir der Normenausschu3 Rettungsdienst
und Krankenhaus (NARK) zusténdig.

Fir die im Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm wird im folgenden auf die entspre-
chende Deutsche Norm hingewiesen:

ISO 3744 siehe DIN I1SO 3744

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise in nationalen Zusétzen

DIN ISO 3744  Akustik — Bestimmung der Schalleistungspegel von Gerduschquellen —
Hullfichenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 fur im wesentlichen
Freifeldbedingungen uber einer reflektierenden Ebene;
Identisch mit ISO/DIS 3744 : 1990

Fortsetzung 8 Seiten EN

NormenausschuB Rettungsdienst und Krankenhaus (NARK) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
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EUROPAISCHE NORM EN 475
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 1995

ICS 11.040.10

Deskriptoren: Medizinische Ausstattung, Warneinrichtung, elektrische Maschine, akustische Signale, Kennsignal, Begriffe,
Eigenschaften, Tabelle

Deutsche Fassung

Medizinische Gerate
Elektrisch erzeugte Alarmsignale

Medical devices — Electrically-generated  Dispositifs médicaux — Signaux d’alarme
alarm signals électriques

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1995-02-10 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederiande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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