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Messmikrofone DIN
Teil 5: Verfahren zur Druckkammer-Kalibrierung von —_—
Gebrauchs-Normalmikrofonen nach der Vergleichsmethode
(IEC 61094-5:2001) Deutsche Fassung EN 61094-5:2001 EN 61094-5

ICS 17.140.50; 33.160.50

Measurement microphones — Part 5: Methods for pressure calibration of
working standard microphones by comparison (IEC 61094-5:2001);
German version EN 61094-5:2001

Microphones de mesure — Partie 5: Méthodes pour I'étalonnage en

pression par comparaison des microphones étalons de travail
(CEI 61094-5:2001); Version allemande EN 61094-5:2001

Die Europaische Norm EN 61094-5:2001 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Norm beinhaltet die Deutsche Fassung der Europaischen Norm EN 61094-5:2001. Die dieser
Europaischen Norm zugrunde liegende Internationale Norm ist in der Arbeitsgruppe 5 ,Messmikrofone® des
IEC/TC 29 ,Elektroakustik“ unter deutscher Mitarbeit erstellt worden. Fir die deutsche Mitarbeit ist der
Gemeinschaftsausschuss NALS/DKE A 3 ,Schallmessgerate® unter Federfihrung des NALS verantwortlich.

Zu dieser Norm war der Entwurf DIN |IEC 29/454/CDV:2000-08 veroffentlicht.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

IEC 61094-1 siehe DIN EN 61094-1
IEC 61094-2 siehe DIN EN 61094-2
IEC 61094-4 siehe DIN EN 61094-4

ISO Publication:1995 (GUM)  siehe DIN V ENV 13005

Fortsetzung Seite 2
und 18 Seiten EN

Normenausschuss Akustik, Larmminderung und Schwingungstechnik (NALS) im DIN und VDI
DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
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Nationaler Anhang NA
(informativ)
Literaturhinweise

DIN EN 61094-1, Messmikrofone — Teil 1: Anforderungen an Laboratoriums-Normalmikrofone
(IEC 61094-1:2000); Deutsche Fassung EN 61094-1:2000.

DIN EN 61094-2, Messmikrofone — Teil 2: Primdrverfahren zur Druckkammer-Kalibrierung von
Laboratoriums-Normalmikrofonen nach der Reziprozitdtsmethode (IEC 61094-2:1992); Deutsche Fassung
EN 61094-2:1993.

DIN EN 61094-4, Messmikrofone — Teil 4: Anforderungen an Gebrauchs-Normalmikrofone (IEC 61094-4:1995);
Deutsche Fassung EN 61094-4:1995.

DIN V ENV 13005, Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen; Deutsche Fassung
ENV 13005:1999.
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EUROPAISCHE NORM EN 61094-5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2001

ICS 17.140.50

Deutsche Fassung

Messmikrofone
Teil 5: Verfahren zur Druckkammer-Kalibrierung von
Gebrauchs-Normalmikrofonen nach der Vergleichsmethode
(IEC 61094-5:2001)

Measurement microphones — Part 5: Methods for  Microphones de mesure — Partie 5: Méthodes pour

pressure calibration of working standard I’étalonnage en pression par comparaison des
microphones by comparison microphones étalons de travail
(IEC 61094-5:2001) (CEI 61094-5:2001)

Diese Europaische Norm wurde vom CENELEC am 2001-12-04 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und dem
Vereinigten Konigreich.

CENELECG

EUROPAISCHES KOMITEE FUR ELEKTROTECHNISCHE NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR ELECTROTECHNICAL STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2001 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CENELEC vorbehalten. Ref. Nr. EN 61094-5:2001 D
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EN 61094-5:2001 (D)

Vorwort

Der Text des Schriftstlicks IEC 29/495/FDIS, zukunftige 1. Ausgabe von IEC 61094-5, ausgearbeitet vom
IEC/TC 29 ,Electroacoustics” wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von
CENELEC am 2001-12-04 als EN 61094-5 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Verdffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung Ubernommen werden muss (dop) 2002-09-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN
entgegenstehen, zurlickgezogen werden missen (dow) 2004-12-01

Anhénge, die als ,normativ* bezeichnet sind, gehdren zum Norminhalt.
Anhénge, die als ,informativ“ bezeichnet sind, enthalten nur Informationen.
In dieser Norm ist Anhang ZA normativ und sind die Anhange A, B, C und D informativ.

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefigt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61094-5:2001 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung
als Europaische Norm angenommen.

Aus dem IEC-Vorwort

Das Technische Komitee IEC/TC 29 hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2006
unverandert bleibt. Zu diesem Zeitpunkt wird die Publikation entweder

— bestatigt,
— zurlickgezogen,
— durch eine Uberarbeitete Ausgabe ersetzt oder

— geéandert.
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EN 61094-5:2001 (D)

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von IEC 61094 gilt fir Gebrauchs-Normalmikrofone mit abnehmbarem Schutzgitter, die die
Anforderungen nach |EC 61094-4 erfiillen, sowie flr Laboratoriums-Normalmikrofone, die die
Anforderungen nach IEC 61094-1 erflllen.

Dieser Teil von IEC 61094 beschreibt auch Verfahren zur Bestimmung des Druck-Ubertragungs-
koeffizienten durch Vergleich entweder mit einem Laboratoriums-Normalmikrofon, das nach IEC 61094-2
kalibriert worden ist, oder mit einem weiteren Gebrauchs-Normalmikrofon, das nach dem vorliegenden Teil
von IEC 61094 kalibriert worden ist.

Andere Vergleichsmethoden, die auf den in Teil 2 beschriebenen Grundlagen beruhen, sind mdglich, fallen
jedoch nicht unter den Anwendungsbereich dieses Teils von IEC 61094.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden normativen Dokumente enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text
Bestandteil dieses Teils von IEC 61094 sind. Bei datierten Verweisungen gelten spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nicht. Anwender dieses Teils von IEC 61094 werden jedoch gebeten,
die Moglichkeit zu prifen, die jeweils neuesten Ausgaben der nachfolgend angegebenen normativen
Dokumente anzuwenden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen
normativen Dokuments. Mitglieder von ISO und IEC fiihren Verzeichnisse der glltigen Internationalen
Normen.

IEC 61094-1:2000, Measurement microphones — Part 1: Specifications for laboratory standard
microphones.

IEC 61094-2:1992, Measurement microphones — Part 2: Primary method for pressure calibration of
laboratory standard microphones by the reciprocity technique.

IEC 61094-4:1995, Measurement microphones — Part 4: Specifications for working standard microphones.

ISO/IEC GUIDE:1995, Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM).

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Teils von IEC 61094 gelten neben den in IEC 61094-1 festgelegten die
folgenden Begriffe.

3.1

Referenzmikrofon )
Laboratoriums-Normalmikrofon oder Gebrauchs-Normalmikrofon, dessen Druck-Ubertragungskoeffizient
bekannt ist

3.2

untersuchtes Mikrofon

Laboratoriums-Normalmikrofon oder Gebrauchs-Normalmikrofon, das durch Vergleich mit einem
Referenzmikrofon kalibriert wird

3.3
Kontrolimikrofon
Mikrofon zur Messung von Schalldruckdnderungen im Kuppler

3.4

Kuppler

Einrichtung, die, wenn Mikrofone mit ihr verbunden werden, einen gasgefillten Hohlraum vorbestimmter
Form und Abmessungen bildet und damit ein akustisches Verbindungselement zwischen den Mikrofonen
sowie zwischen den Mikrofonen und der Schallquelle darstellt
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