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Medical electrica! equipment - Characteristics of electro-optical X-ray image intensifiers -

Part 6: Determination of the contrast ratio and veiling glare index

(lEC 1262-6 : 1994);

German version EN 61262-6 : 1994
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Partie 6: Determination du rapport de contraste et du voile lumineux
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Die Europäische Norm EN 61262-6 : 1994 liat den Status einer Deutsctien Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm wrurde im Komitee IECSC62BWG 16 erarbeitet. Das Spiegelgremium hierfür im

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. ist der Normenausschuß Radiologie NAR/AA 4 "Radiologische

Diagnostik".

Weitere Normen dieser Reihe sind:
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Deutsche Fassung

Medizinische elektrische Geräte

Merkmale von elektronenoptischen Röntgenbildverstärkern
Teil 6: Bestimmung des Kontrastverhältnisses

und des Untergrundkoeffizienten
(lEC 1262-6:1994)

Medical electrical equipment — Charac-
teristics of electro-optical X-ray image
intensifiers — Part 6: Determination of
the contrast ratio and veiling glare index
(lEC 1262-6 : 1994)

Appareils electromedicaux — Caracteristi-
ques des intensificateurs §lectro-optiques
d'image radiologique — Partie 6: Determina¬
tion du rapport de contraste et du volle
lumineux (CEI 1262-6 : 1994)

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 1994-07-05 angenommen.

Die CENELEC-MItgliedersind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen,
in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede
Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra¬
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf
Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht In drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran¬
zösisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eige¬
ner Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral¬
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxem¬
burg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem
Vereinigten Königreich.
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