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Pressure gauges — Part 2: Selection and installation recommendations for pressure gauges;

German version EN 837-2 : 1997

Mamometres — Partie 2: Récommandation sur le choix et I'installation des mamometres;
Version allemande EN 837-2 : 1997

Die Européische Norm EN 837-2 : 1997 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die vorliegende Européische Norm fir den Einbau von DruckmeBgeraten ersetzt DIN 16255. Die Beratungs-
ergebnisse im CEN/TC 141, dargestellt in dieser Europaischen Norm, kénnen als zufriedenstellend ange-
sehen werden. Obwohl der Inhalt von DIN 16255 nicht zu allen Teilen in DIN EN 837-2 eingebracht werden
konnte, durfte diese Europaische Norm als allgemeine Grundlage, die Auswahl- und Einbauempfehlungen
ausreichend beschreiben.
Anderungen
Gegeniber DIN 16255 :1984-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Grundlegende Teile Ubernommen.
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EUROPAISCHE NORM EN 837-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Marz 1997

ICS 17.100

Deskriptoren: MeBtechnik, MeBgerat, DruckmeBgerat, Anforderung, Auswabhl, Aufbewahrung, Installierung, Instandhaltung

Deutsche Fassung

DruckmeBgerate
Teil 2: Auswahl und Einbauempfehlungen fir DruckmeBgeréate

Pressure gauges — Part 2: Selection and Mamométres — Partie 2: Récommandation
installation recommendations for pressure  sur le choix et l'installation des mamométres
gauges

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1997-01-31 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die
Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der
Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen
Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch).
Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung
durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland,
Ifinnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
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