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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 10101-3:2022) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 193 �Natural gas� in 
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 238 �Prüfgase, Prüfdrücke, Gerätekategorien und 
Gasgerätearten� erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-05-73 AA �Gasanalyse und 
Gasbeschaffenheit� im DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP). 

Für die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen 
Dokumente hingewiesen: 

ISO 5725-2 siehe DIN ISO 5725-2 
ISO 10101-1:2022 siehe DIN EN ISO 10101-1:2022-12 
ISO 14532 siehe DIN EN ISO 14532 

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch 
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 10101-3:1998-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) �Einleitung� aufgenommen; 

b) Abschnitt 1 �Anwendungsbereich� erweitert; 

c) Abschnitt 2 �Normative Verweisungen� aktualisiert; 

d) Abschnitt 3 �Begriffe� aufgenommen;  

e) Abschnitt 5 �Chemikalien� überarbeitet; 

f) Abschnitt 7 �Probenahme� erweitert; 

g) Unterabschnitt 9.2 �Messung der Unsicherheit� hinzugefügt. 

h) Abschnitt 10 �Prüfbericht� überarbeitet; 

i) �Literaturhinweise� aufgenommen. 

Frühere Ausgaben 

DIN 51869: 1986-05 
DIN EN ISO 10101-3: 1998-07 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 10101-1:2022-12, Erdgas � Bestimmung des Wassergehaltes nach Karl Fischer � Teil 1: 

Einführung (ISO 10101-1:2022); Deutsche Fassung EN ISO 10101-1:2022 

DIN EN ISO 14532, Erdgas � Begriffe 

DIN ISO 5725-2, Genauigkeit (Richtigkeit und Präzision) von Messverfahren und Messergebnissen � Teil 2: 

Grundlegende Methode für die Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichpräzision eines vereinheitlichten 

Messverfahrens 

 

Full document details: DIN EN ISO 10101-3:2022-12

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-10101-3-2022-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-10101-3-2022-12


DIN EN ISO 10101-3:2022-12 

4 

� Leerseite � 

Full document details: DIN EN ISO 10101-3:2022-12

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-10101-3-2022-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-10101-3-2022-12


 

 

 
EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 

 

 EN ISO 10101-3 
  

 
 Oktober 2022 

ICS 75.060 Ersetzt EN ISO 10101-3:1998 

Deutsche Fassung 

 Erdgas �  
Bestimmung des Wassergehaltes nach Karl Fischer �  

Teil 3: Coulometrisches Verfahren (ISO 10101-3:2022) 

 

Natural gas �  
Determination of water by the Karl Fischer method �  

Part 3: Coulometric procedure (ISO 10101-3:2022) 

 Gaz naturel �  
Dosage de l'eau par la méthode de Karl Fischer �  

Partie 3: Méthode coulométrique (ISO 10101-3:2022) 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 26. August 2022 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter 
denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand 
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen 
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem 
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, 
Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern. 
 
 
 

 
E U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G  
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O N 
 

 

CEN-CENELEC Management-Zentrum:  Rue de la Science 23,  B-1040 Brüssel 
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