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Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom CEN/TC 206 ,Biologische Beurteilung von Medizinprodukten®
(Sekretariat: NEN, Niederlande) aus der Arbeit des ISO/TC 194 ,Biological evaluation of medical devices"
Ubernommen.

Im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist im Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO)
hierflr der NA 027-02-12 AA ,Biologische Beurteilung von Medizinprodukten® zustandig.

ISO 10993 besteht unter dem allgemeinen Titel Biologische Beurteilung von Medizinprodukten aus folgenden
Teilen:

— Teil 1: Beurteilung und Priifungen im Rahmen eines Risikomanagementsystems

— Teil 2: Tierschutzbestimmungen

— Teil 3: Priifungen auf Genotoxizitat, Karzinogenitédt und Reproduktionstoxizitat

— Teil 4: Auswahl von Priifungen zur Wechselwirkung mit Blut

— Teil 5: Priifungen auf in-vitro-Zytotoxizitét

— Teill 6: Priifungen auf lokale Effekte nach Implantation

— Teil 7: Ethylenoxid-Sterilisationsrticksténde

— Teil 9: Rahmen zur Identifizierung und Quantifizierung von méglichen Abbauprodukten

— Teil 10: Priifungen auf Irritation und Allergien vom verzdgerten Typ

— Teil 11: Priifungen auf systemische Toxizitét

— Teil 12: Probenvorbereitung und Referenzmaterialien

— Teil 13: Qualitativer und quantitativer Nachweis von Abbauprodukten in Medizinprodukten aus Polymeren
— Teil 14: Qualitativer und quantitativer Nachweis von keramischen Abbauprodukten

— Teil 15: Qualitativer und quantitativer Nachweis von Abbauprodukten aus Metallen und Legierungen

— Teil 16: Entwurf und Auslegung toxikokinetischer Untersuchungen hinsichtlich Abbauprodukten und
herausl6sbaren Bestandteilen

— Teil 17: Nachweis zuldssiger Grenzwerte flir herauslésbare Bestandteile
— Teil 18: Chemische Charakterisierung von Werkstoffen

— Teil 19: Physikalisch/chemische, mechanische und morphologische Charakterisierung [Technische
Spezifikation]

— Teil 20: Prinzipien und Verfahren fiir die Immuntoxikologische Priifung von Medizinprodukten [Technische
Spezifikation]
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Fur die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 10993-1
ISO 10993-2
ISO 10993-9
ISO 10993-12
ISO 10993-13
ISO 10993-14
ISO 10993-15
ISO 10993-18
ISO 14155-1
ISO 14155-2

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1SO 10993-10:2009-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

siehe DIN EN ISO 10993-1
siehe DIN EN ISO 10993-2
siehe DIN EN ISO 10993-9
siehe DIN EN ISO 10993-12
siehe DIN EN ISO 10993-13
siehe DIN EN ISO 10993-14
siehe DIN EN ISO 10993-15
siehe DIN EN ISO 10993-18
siehe DIN EN ISO 14155-1
siehe DIN EN ISO 14155-2

a) Titel der Norm geandert in ,Biologische Beurteilung von Medizinprodukten — Prifungen auf Irritation und
Hautsensibilisierung®;

b) Aufnahme von Prifungen auf Hautsensibilisierung,
1) lokaler Lymphknoten-Test (LLNA) an der Maus,

2) Maximierungstest am Meerschweinchen (GPMT);

c) Aufnahme eines normativen Anhangs zur ,lIrritationsprifung an der menschlichen Haut*;

d) Aufnahme eines informativen Anhangs zur ,In vitro-Prifungen auf Hautirritation®;

e) Aufnahme eines informativen Anhangs zum ,Verfahren zur Herstellung von Extrakten aus polymeren
Prifmaterialien®.

Friilhere Ausgaben

DIN EN ISO 10993-10: 1996-02, 2003-02, 2007-06, 2009-08

Full document details: DIN EN ISO 10993-10:2010-12
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 10993-1, Biologische Beurteilung von Medizinprodukten — Teil 1: Beurteilung und Priifungen im
Rahmen eines Risikomanagementsystems

DIN EN ISO 10993-2, Biologische Beurteilung von Medizinprodukten — Teil 2: Tierschutzbestimmungen

DIN EN ISO 10993-9, Biologische Beurteilung von Medizinprodukten — Teil 9: Rahmen zur Identifizierung
und Quantifizierung von méglichen Abbauprodukten

DIN EN ISO 10993-12, Biologische Beurteilung von Medizinprodukten — Teil 12: Probenvorbereitung und
Referenzmaterialien

DIN EN ISO 10993-13, Biologische Beurteilung von Medizinprodukten — Teil 13: Qualitativer und quantita-
tiver Nachweis von Abbauprodukten in Medizinprodukten aus Polymeren

DIN EN ISO 10993-14, Biologische Beurteilung von Medizinprodukten — Teil 14: Qualitativer und quantita-
tiver Nachweis von keramischen Abbauprodukten

DIN EN ISO 10993-15, Biologische Beurteilung von Medizinprodukten — Teil 15: Qualitativer und quantita-
tiver Nachweis von Abbauprodukten aus Metallen und Legierungen

DIN EN ISO 10993-18, Biologische Beurteilung von Medizinprodukten — Teil 18: Chemische Charakteri-
sierung von Werkstoffen

DIN EN ISO 14155-1, Klinische Priifung von Medizinprodukten an Menschen — Teil 1: Allgemeine Anforde-
rungen

DIN EN ISO 14155-2, Klinische Prtifung von Medizinprodukten an Menschen — Teil 2: Klinische Prtifpléne
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ICS 11.100.20 Ersatz far EN ISO 10993-10:2009

Deutsche Fassung

Biologische Beurteilung von Medizinprodukten —
Teil 10: Prufung auf Irritation und Hautsensibilisierung
(1ISO 10993-10:2010)

Biological evaluation of medical devices — Evaluation biologique des dispositifs médicaux —
Part 10: Tests for irritation and skin sensitization Partie 10: Essais d'irritation et de sensibilisation cutanée
(ISO 10993-10:2010) (ISO 10993-10:2010)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 23. Juli 2010 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 10993-10:2010) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 194 ,Biological
evaluation of medical devices” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 206 ,Biologische
Beurteilung von Medizinprodukten® erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Monat Jahr (DOP), und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis Monat Jahr (DOW) zurtickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 10993-10:2009.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, B, C oder D, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Koénigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 10993-10:2010 wurde vom CEN als EN ISO 10993-10:2010 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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Einleitung

Dieser Teil der 1ISO 10993 dient zur Einschatzung maoglicher Gefahrdungen durch den Kontakt mit aus
Medizinprodukten austretenden chemischen Substanzen, die eine Reizung der Haut, der Schleimhaute und
der Augen oder eine Sensibilisierung der Haut hervorrufen kénnen.

Einige in Medizinprodukten verwendete Materialien sind Uberprift worden, und ihr Irritations- oder Sensi-
bilisierungspotential fir Haut oder Schleimhaute wurde dokumentiert. Andere Materialien und ihre chemischen
Bestandteile sind nicht geprift worden und kénnen bei Kontakt mit menschlichem Gewebe eine nachteilige
Wirkung hervorrufen. Der Hersteller ist daher verpflichtet, jedes Produkt vor der Marktfreigabe auf seine
mogliche nachteilige Wirkung (Nebenwirkung) zu beurteilen.

Traditionell werden Versuche an Kleintieren als Hilfsmittel zur Vorhersagbarkeit der Reaktion des Menschen
durchgefihrt, bevor am Menschen gepriift wird. In letzter Zeit wurde dieses Schema sowohl durch In-vitro-
Versuche als auch durch Prifungen am Menschen als Alternativen erganzt. Trotz der Fortschritte und
betrachtlicher Anstrengungen in dieser Hinsicht zeigt eine Ubersicht der erhaltenen Befunde, dass bis jetzt
keine zufriedenstellende In-vitro-Prifung erarbeitet wurde, durch die die Notwendigkeit von In-vivo-Versuchen
entfallen kdnnte. In geeigneten Fallen wird die vorherige Anwendung von In-vitro-Verfahren als Screening vor
dem Tierversuch empfohlen. Um die Anzahl der verwendeten Tiere zu verringern, zeigt dieser Teil der
ISO 10993 einen stufenweisen Prifungsablauf mit Zusammenfassung und Analyse der Prifergebnisse in
jedem Versuchsstadium auf. Vor der Priifung am Menschen ist normalerweise ein Tierversuch erforderlich.

Es ist vorgesehen, dass diese Untersuchungen unter Anwendung der Guten Laborpraxis durchgefihrt werden
und den Bestimmungen uber den Tierschutz entsprechen. Die statistische Analyse der Daten wird empfohlen
und sollte, wenn angebracht, durchgefuhrt werden.

Dieser Teil von ISO 10993 ist fir die Anwendung durch Experten vorgesehen, die durch Schulung und Erfah-
rung entsprechend qualifiziert und in der Lage sind, dessen Anforderungen zu interpretieren und die Ergeb-
nisse der Beurteilung fur jedes Medizinprodukt unter Berlcksichtigung aller Faktoren, die fir das Medizin-
produkt relevant sind, seines bestimmungsgemalen Gebrauchs und des aktuellen Kenntnisstandes Uber das
Medizinprodukt aus der wissenschaftlichen Literatur und bisheriger klinischer Erfahrung, zu bewerten.

Die in diesem Teil der ISO 10993 aufgefiihrten Priifungen sind wichtige Hilfsmittel fir die Entwicklung von
sicheren Produkten, vorausgesetzt, sie werden von ausgebildetem Personal durchgefihrt und bewertet.

Dieser Teil von ISO 10993 beruht auf einer Vielzahl von Normen und Leitfaden, einschlief3lich OECD-
Leitfaden, Pharmakopde der USA und der Europaischen Pharmakopde. Er ist als Basisdokument fir die Wahl
und Durchfihrung von Prifungen vorgesehen, die die Beurteilung von Reaktionen in Form von Irritationen
und Hautsensibilisierung in Bezug auf die Sicherheit von medizinischen Materialien und Medizinprodukten
ermoglichen.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der 1ISO 10993 beschreibt das Verfahren fir die Beurteilung von Medizinprodukten und ihren
Bestandteilen hinsichtlich ihres Potentials, eine Irritation und eine Hautsensibilisierung hervorzurufen.

Dieser Teil der ISO 10993 enthalt:

a) vor der Priifung durchzufiihrende Uberlegungen hinsichtlich einer Irritation, einschlieRlich In-silico- und In-
vitro-Verfahren zur dermalen Exposition;

b) Einzelheiten zur Durchfuhrung von In-vivo-Prifungen (Irritation und Sensibilisierung);
c) Schlisselfaktoren fur die Interpretation der Ergebnisse.
Anhang A enthalt Anweisungen fur die spezielle Vorbereitung von Materialien im Zusammenhang mit den

vorstehend angefiihrten Prifungen. In Anhang B sind mehrere spezielle Prifungen auf Irritation bei der
Anwendung von Medizinprodukten in anderen Bereichen als der Haut beschrieben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie8lich aller Anderungen).

ISO 10993-1:2009, Biological evaluation of medical devices — Part 1: Evaluation and testing within a risk
management system

ISO 10993-2, Biological evaluation of medical devices — Part 2: Animal welfare requirements

ISO 10993-9, Biological evaluation of medical devices— Part9: Framework for identification and
quantification of potential degradation products

ISO 10993-12, Biological evaluation of medical devices — Part 12: Sample preparation and reference
materials

ISO 10993-13, Biological evaluation of medical devices — Part 13: Identification and quantification of
degradation products from polymeric medical devices

ISO 10993-14, Biological evaluation of medical devices — Part 14: Identification and quantification of
degradation products from ceramics

ISO 10993-15, Biological evaluation of medical devices — Part 15: Identification and quantification of
degradation products from metals and alloys

ISO 10993-18, Biological evaluation of medical devices — Part 18: Chemical characterization of materials
ISO 14155-1, Clinical investigation of medical devices for human subjects — Part 1: General requirements

ISO 14155-2, Clinical investigation of medical devices for human subjects — Part 2: Clinical investigation
plans
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3 Begriffe
Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 10993-1 und die folgenden Begriffe.

31

Allergen

sensibilisierende Substanz

Substanz oder Material, die/das eine spezifische Hypersensibilitdt (Uberempfindlichkeit) nach wiederholtem
Kontakt mit der Substanz oder dem Material auslésen kann

3.2

Blindprobe

Extraktionsmedium ohne Prifmuster, das in einem Gefall aufbewahrt wird, das mit dem Gefald identisch ist, in
dem sich das Prifmuster befindet, und das den gleichen Bedingungen ausgesetzt ist wie das Prifmuster
wahrend der Extraktion

ANMERKUNG Die Blindprobe dient der Bewertung einer moglichen Beeinflussung der Ergebnisse durch das
Extraktionsgefaly, die Tragersubstanz und den Extraktionsprozess.

3.3

Provokation

Auslésen einer Reaktion

Prozess nach der Induktionsphase, bei dem die immunologischen Auswirkungen nachfolgender Expositionen
eines einzelnen Lebewesens gegenliber der induzierten Substanz untersucht werden

3.4

Dosis

Dosierung

verabreichte Menge des Prifmusters (z. B. Masse, Volumen), angegeben je Einheit Kdrpergewicht oder
Korperoberflache

ANMERKUNG Die Begriffe werden oft synonym angewendet.

3.5
Erythem
Roétung der Haut oder Schleimhaut

3.6
Schorf
Borke bzw. verfarbte Kruste

3.7

Extrakt

Flissigkeit oder Suspension, die aus dem Aussetzen eines Prif- oder Kontrollmaterial einem Lésungsmittel
unter kontrollierten Bedingungen resultiert

3.8

Induktion

Prozess, der zur Erzeugung eines neuen, verbesserten Zustands der immunologischen Aktivitat eines
einzelnen Lebewesens gegeniber einem spezifischen Materials fihrt

3.9
reizende Substanz
Wirkstoff, der eine Reizung (lIrritation) hervorruft

3.10

Irritation

ortliche unspezifische entziindliche Reaktion auf eine einmalige, wiederholte oder andauernde Einwirkung
einer Substanz/eines Materials

ANMERKUNG  Hautirritation ist eine reversible Reaktion und wird hauptsachlich durch ein ortliches Erythem (Roétung)
der Haut charakterisiert.
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3.1

Nekrose

Zelltod als direktes Ergebnis irreversibler Veranderungen, die durch eine Verletzung oder Krankheit bewirkt
werden

ANMERKUNG Es sollte beachtet werden, dass eine Rekonstruktion des Gewebes erfolgt, die entweder zur voll-
standigen funktionellen Wiederherstellung oder zur Bildung einer Narbe fihrt.

3.12

Negativkontrolle

beliebige(s) gut beschriebene(s) Material oder Substanz, das, wenn nach einem bestimmten Verfahren
gepruft, die Eignung des Verfahrens zur Erzielung einer reproduzierbaren, in geeignetem Malie negativen,
nicht reaktiven oder minimalen Reaktion im Prifsystem nachweist

ANMERKUNG In der Praxis umfassen Negativkontrollen Blindproben, Tragersubstanzen/Ldsungsmittel und Referenz-
materialien.

3.13
Odem
Schwellung infolge anomaler Flissigkeitsinfiltration in die Gewebe

3.14

Positivkontrolle

beliebige(s) gut beschriebene(s) Material oder Substanz, das, wenn nach einem bestimmten Verfahren
bewertet, die Eignung des Prifsystems zur Erzielung einer reproduzierbaren, in geeignetem Male positiven
oder reaktiven Ruckantwort im Prifsystem nachweist

3.15

Hautkorrosion

Ausldsen einer irreversiblen Hautschadigung, die sich als sichtbare, bis in das Corium reichende Nekrose der
Epidermis nach Applikation eines Prifmusters aulRert

ANMERKUNG  Die Wirkung einer (eines) Verbindung/Chemikalie/Prifmusters, die zu einem Hautgeschwir (siehe 3.19)
flhrt.

3.16

Sensibilisierung der Haut

allergische Kontaktdermatitis

immunologisch vermittelte Hautreaktion auf eine Substanz

ANMERKUNG  Beim Menschen kénnen die Reaktionen durch Juckreiz, Erytheme, Odeme, Kndtchen, Blaschen, Haut-
blasen oder eine Kombination davon gekennzeichnet sein. Bei anderen Spezies konnen sich die Reaktionen unter-
scheiden und es kénnen nur Erytheme und Odeme zu sehen sein.

3.17

Priifmaterial

Material, Produkt, Anteil oder Bestandteil eines Produkts, das/der als Probe flr die biologische oder
chemische Prifung enthommen wird

3.18

Priifmuster

Material, Produkt, Anteil oder Bestandteil eines Produkts, Extrakt oder Anteil davon, das/der der biologischen
oder chemischen Priifung oder Beurteilung unterzogen wird

3.19
Ulzeration
offene Wunde durch Verlust oberflachlicher Gewebsschichten

3.20
Tragersubstanz
Flussigkeit zum Befeuchten, Verdinnen, Suspendieren, Extrahieren oder Lésen der Prufsubstanz/des Prif-
materials
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4 Allgemeine Grundsatze — Stufenweises Vorgehen

Die zur Verfligung stehenden Verfahren zur Priifung auf Irritation und Sensibilisierung wurden spezifisch ent-
wickelt, um das Potential einer Substanz zur Irritation der Haut und Schleimhaut und zur Sensibilisierung der
Haut nachzuweisen. Eine Voraussage fir sonstige Typen unerwinschter Wirkungen ist durch diese
Prifungen im Allgemeinen nicht mdglich. Bei Medizinprodukten, die als Implantate oder als von auRen mit
dem Korperinneren in Kontakt kommende Produkte verwendet werden, ist eine intrakutane Priifung bei der
Naherung an die Applikation geeigneter, und deshalb ist zum Nachweis einer Irritationswirkung die in 6.4
beschriebene intrakutane Prifung anzuwenden.

Dieser Teil der ISO 10993 fordert ein stufenweises Vorgehen, das einen oder mehrere der folgenden Schritte
enthalt:

a) Charakterisierung des Prufmaterials, die eine chemische Charakterisierung und Analyse des Prifmusters
nach den allgemeinen Grundsatzen, wie in ISO 10993-9, 1ISO 10993-13, ISO 10993-14, 1SO 10993-15
und ISO 10993-18 beschrieben, einschliel3t;

b) Literaturstudie, die eine Bewertung der chemischen und physikalischen Eigenschaften und die
Gewinnung von Informationen Uber das Irritations- und Sensibilisierungspotential aller Bestandteile des
Produkts sowie Uber strukturell nahe stehende Chemikalien und Materialien umfasst;

c) nach ISO 10993-2 muss die Bevorzugung von In-vitro-Prifungen gegeniber In-vivo-Prifungen beachtet
werden und das Ersetzen letzterer, wenn neue In-vitro-Verfahren wissenschaftlich validiert und in ver-
ninftiger Weise und praktisch verfligbar sind. Fir die Bewertung von Hautirritation und -veratzung stehen
fir Chemikalien alternative In-vitro-Verfahren zur Verfligung, wahrend es zurzeit keine international
validierten und anerkannten In-vitro-Priifungen zum Nachweis sensibilisierender Substanzen gibt;

d) In-vivo-Tierversuche: um die Wiederholbarkeit und Sensibilitdt sicherzustellen, muss eine Priifung einer
Positiv-Kontrollsubstanz fir die Irritation und die Sensibilisierung der Haut vom Priflaboratorium in jeden
Versuch einbezogen werden, um das Prifsystem zu validieren und eine Positivreaktion nachzuweisen.
Fir Versuche auf Sensibilisierung der Haut von Meerschweinchen muss jedoch, wenn Uber einen
Zeitraum von sechs Monaten oder langer die Bestandigkeit nachgewiesen wurde, nicht in jeden Versuch
eine Positivkontrolle einbezogen werden, sondern sie darf in regelmafiigen Abstanden, die nicht mehr als
sechs Monate betragen durfen, gepruft werden;

ANMERKUNG 1 Die Sensibilisierung kann derzeit nur durch einen In-vivo-Versuch bestimmt werden. Das kann unter
Anwendung des Lokalen Lymphknotentests (LLNA) an Mausen, des Okklusivlidppchen-Tests an Meerschweinchen oder
des Meerschweinchen-Maximierungstests (GPMT) erfolgen. Bei einzelnen Chemikalien ist der LLNA jetzt das bevorzugte
Verfahren zur Bestimmung des Sensibilisierungspotentials. Siehe Verweisungen [69] [88] [90].

ANMERKUNG 2 In-vivo-Tierversuche sind geeignet, wenn es nicht moglich ist, unter Nutzung der nach den in a), b)
und c) dargelegten Verfahrensweisen erhaltenen Informationen die Prifmaterialien zu charakterisieren und eine Risiko-
beurteilung vorzunehmen.

ANMERKUNG 3 Bei Sensibilisierungsversuchen an Meerschweinchen werden Ublicherweise alle sechs Monate zehn
Tiere fur die Positivkontrolle verwendet. Es kénnen weniger Meerschweinchen verwendet werden, wenn ein Versuch mit
einer Positiv-Kontrollsubstanz haufiger als alle sechs Monate durchgefiihrt wird. Mindestens funf Versuchstiere mit einer
positiven Substanz und finf Kontrolltiere sollten verwendet werden.

e) nicht invasive Prifungen am Menschen/klinische Versuche. Wenn fiir das Material nachgewiesen wurde,
dass es bei Tieren nicht reizend, sensibilisierend oder toxisch wirkt, diirfen Studien zur Hautirritation beim
Menschen erwogen werden.

Klinische Studien in Ubereinstimmung mit 1ISO 14155-1, ISO 14155-2 und den ethischen Prinzipien diirfen
nicht durchgefiihrt werden, bevor die Ergebnisse der anderen Bewertungen in a) bis d) bekannt sind.
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5 Uberlegungen vor der Priifung

5.1 Allgemeines

Es ist wichtig zu betonen, das Uberlegungen vor der Priifung zu dem Schluss fiihren kénnen, das die Priifung
auf Irritation und/oder Sensibilisierung nicht notwendig ist.

Es gelten die Anforderungen von Abschnitt 5 von ISO 10993-1:2009 und die Folgenden.

Nicht sterile Proben durfen nur durch topische Untersuchung untersucht werden, da die Mdglichkeit einer
mikrobiellen Kontamination des Priufmusters die abschlieBende Versuchsauswertung stéren kénnte. In Fallen,
bei denen die Sterilitét eines Prifmusters nicht gewahrleistet werden kann, die Probe jedoch noch als nicht
kontaminiert angesehen wird, kann eine intrakutane Verabreichung gerechtfertigt sein.

5.2 Arten von Materialien

5.2.1 Erste Uberlegungen

Es muss in Betracht gezogen werden, dass wahrend der Herstellung und der Montage von Medizinprodukten
zusatzliche chemische Bestandteile als Verarbeitungshilfsmittel verwendet werden kénnen, z. B. Schmier-
mittel oder Formtrennmittel. Zusatzlich zu den chemischen Bestandteilen des Ausgangsmaterials und den
Verarbeitungshilfsmitteln kdnnen in einem Endprodukt auch Riickstande von Klebstoffen oder Losungsmitteln
aus dem Zusammenbau wie auch Rickstande von Sterilisationsmitteln oder beim Sterilisationsverfahren ent-
stehende Reaktionsprodukte vorhanden sein. Ob diese Bestandteile eine Gefahrdung oder ein Risiko fur die
Gesundheit darstellen, hangt von den Merkmalen der Endprodukte hinsichtlich Substanzaustritten oder Ab-
bauvorgangen ab. Diese Bestandteile missen jedoch hinsichtlich ihrer moglichen Irritations-/Sensibilisie-
rungswirkung bertcksichtigt werden.

5.2.2 Keramik, Metalle und Legierungen

Diese Werkstoffe sind normalerweise im Hinblick auf die Anzahl chemischer Bestandteile weniger komplex als
Polymere und Materialien biologischer Herkunft.

5.2.3 Polymere
Diese Werkstoffe sind im Hinblick auf ihre chemische Zusammensetzung normalerweise komplexer als die in

5.2.2 angegebenen. Es kann eine Anzahl von Reaktionsprodukten/Verunreinigungen/Zusatzstoffen vorhan-
den sein, und der Grad der Vollstandigkeit der Polymerisation unterschiedlich sein.

5.2.4 Materialien biologischer Herkunft
Diese Materialien sind von sich aus in ihrer Zusammensetzung komplex. Sie enthalten oft auch Rickstande
aus der Verarbeitung, z. B. Vernetzer und antimikrobiell wirkende Substanzen. Biologische Materialien kon-
nen von Probe zu Probe uneinheitlich sein.
Die Verfahren in diesem Teil der ISO 10993 sind nicht fir die Prifung von Materialien biologischer Herkunft

ausgelegt und kénnen deshalb weniger geeignet sein. Zum Beispiel beriicksichtigen die Prifungen in diesem
Teil der ISO 10993 nicht die Kreuzsensibilisierung zwischen einzelnen Spezies.

5.3 Informationen liber die chemische Zusammensetzung

5.3.1 Allgemeines
Es sind samtliche qualitative Daten Uber die chemischen Bestandteile des Materials zu ermitteln. Wo es flr

die biologische Sicherheit von Bedeutung ist, sind auch quantitative Daten zu erfassen. Falls quantitative
Daten nicht erfasst werden, muss die Begrindung gerechtfertigt und dokumentiert werden.
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5.3.2 Vorhandene Datenquellen

Qualitative und quantitative Informationen Uber die Zusammensetzung missen, falls moglich, Gber den
Lieferanten des Ausgangsmaterials beschafft werden.

Bei Polymeren ist oft der Zugang zu firmeneigenen Angaben erforderlich; Regelungen zur Ubermittlung und
Verwendung solcher vertraulicher Informationen sollten getroffen werden.

Die qualitativen Angaben Uber alle weiteren Zusatzstoffe bei der Verarbeitung (z. B. Formtrennmittel) missen
ebenfalls von den entsprechenden Gliedern der Herstellungskette erhalten werden, einschliel3lich der Firmen,
die Materialien weiterverarbeiten und Herstellern einzelner Bestandteile.

Wenn keinerlei Daten Uber die Zusammensetzung vorliegen, wird empfohlen, eine Literaturrecherche Uber die
wahrscheinliche Beschaffenheit des Ausgangsmaterials und jeglicher Additive durchzufiihren, um dadurch die
Auswahl des geeignetsten Verfahrens fiir die Analyse des betreffenden Materials zu erleichtern.

Die chemische Zusammensetzung von Endprodukten muss nach ISO 10993-18 bestimmt werden.

ANMERKUNG Die Zusammensetzung von Keramik, Metallen und Legierungen kann mit ISO- oder ASTM-Werkstoff-
normen Ubereinstimmen und/oder kann vom Anwender bestimmt werden. Um jedoch vollstdndige qualitative und
quantitative Einzelheiten tUber die Zusammensetzung zu gewinnen, kann es erforderlich sein, diese beim Lieferanten oder
Hersteller des Ausgangsmaterials und auch bei Herstellern von Bestandteilen anzufordern, um sicherzustellen, dass auch
die Identitat von Verarbeitungshilfsmitteln festgestellt wird. Eine weitere Datenquelle sind Materialstammdateien, die bei
den Aufsichtsbehérden vorliegen, wo sie zuganglich sind.

6 Priifungen auf Irritation

6.1 In-vitro-Irritationsprifungen

In-vitro-Prufverfahren, der TER-Test (TER = Transcutaneous Electrical Resistance) an Rattenhaut und die
Prifungen an einem Modell der menschlichen Haut, wurden international als alternative Prafungen validiert
und angenommen, um die hautgewebezerstorende (hautatzende) Wirkung von Chemikalien zu bewerten
(OECD-Prufrichtlinien 430 [9] und 431 [10]). Parallel zur Suche nach alternativen Verfahren haben nationale
und internationale Organisationen weiter an der Entwicklung und Validierung von In-vitro-Prifungen auf Haut-
irritation gearbeitet; andere haben Verfahren zur Quantifizierung der Reaktionen von Tieren und des
Menschen entwickelt, um durch Anwendung nicht invasiver Techniken Endpunkte besser definieren zu
kdnnen (siehe F.1).

ANMERKUNG 2007 hat der Wissenschaftliche Beirat (en: Scientific Advisory Committee, ESAC) des ECVAM
(Europaischen Zentrums zur Validierung von Alternativmethoden) den Validierungsprozess einer In-vitro-Priifung an
einem Modell der menschlichen Haut zur Bestimmung der Hautirritation durch Chemikalien bewertet. Siehe Verweisung
[101]. Die Verwendung von In-vitro-Modellen der menschlichen Haut fiir die Beurteilung des Potentials von Chemikalien,
eine Hautirritation hervorzurufen, ist in Anhang D beschrieben.

Die In-vitro-Prifung auf Hautirritation wurde bisher nur fir reine Chemikalien und nicht fir Extrakte von

Medizinprodukten validiert. Um diese Versuche bei der Prifung des Irritationspotentials von Medizinprodukten
anwenden zu kdnnen, ist eine weitere Validierung fir dieses spezifische Gebiet unumganglich.

6.2 In-vivo-irritationsprifungen — Bei Planung und Auswahl von In-vivo-Priifungen zu
beriicksichtigende Faktoren

Die Prifung von Medizinprodukten auf Irritation kann mit dem Endprodukt und/oder mit Extrakten aus diesem
erfolgen.
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Zu den Faktoren, die die Ergebnisse der Untersuchungen auf Irritation beeinflussen, zahlen die folgenden:
a) die Beschaffenheit des im Patchtest verwendeten Produkits;

b) die Dosis des Prifmaterials;

c) das Verfahren der Applikation des Prifmaterials;

d) der Grad des Luftabschlusses (der Okklusion);

e) die Applikationsstelle;

f) die Dauer und Anzahl der Expositionen und

g) die bei der Beurteilung der Prifung angewendeten Techniken.

Zusatzliche Hintergrundinformationen gibt Anhang F.

Wahrend eine gesteigerte Flexibilitdt hinsichtlich der Befolgung des prazisen Protokolls es dem Untersucher
ermoglicht, die Empfindlichkeit der Prifung zu erhéhen, um sie den Anwendungsbedingungen und der
Einwirkung auf die Prifpopulation anzupassen, tragt die einheitliche Verfahrensdurchfliihrung zur Vergleich-
barkeit der Prifergebnisse mit unterschiedlichen Materialien und aus unterschiedlichen Laboratorien bei.

In die Prufverfahren zur Bewertung von Medizinprodukten und Materialien zur wiederholten und/oder Lang-
zeitanwendung wurden besondere Malinahmen eingearbeitet. Die Studie muss so geplant werden, dass der
fur die klinische Anwendung vorgesehene Kontakt (Dauer und/oder Konzentration) Gberhoht wird. Das muss
bei der Beurteilung des Ergebnisses bertcksichtigt werden.

Wenn der pH-Wert des Priufmusters <2 oder > 11,5 ist, muss das Material als reizerzeugend angesehen
werden, und eine weitere Prifung ist nicht erforderlich. Die experimentellen Beweise weisen jedoch darauf
hin, dass die Aziditat oder Alkalitat des Prifmaterials nicht die einzigen Faktoren sind, die im Zusammenhang
mit der Fahigkeit eines Materials zur Erzeugung schwerer Schaden in Betracht gezogen werden muissen. Die
Konzentration des Prifmaterials, seine Kontaktdauer und viele andere physikalische und chemische Eigen-
schaften sind ebenso wichtig.

In Ausnahmefallen, in denen eine weitere Risikocharakterisierung/-beurteilung notwendig ist, kann es erfor-
derlich sein, Materialien zu prifen, die entweder reizende Substanzen sind oder deren pH-Wert aul3erhalb
des vorstehend angeflihrten Bereichs liegt. Diese Falle sind zu begriinden und zu dokumentieren.

6.3 Irritationspriifung an der Haut

6.3.1 Kurzbeschreibung

Eine Beurteilung Uber die Fahigkeit des gepruften Materials, eine Irritation der Haut hervorzurufen, erfolgt in
einem relevanten Tiermodell.

Das Kaninchen ist das bevorzugte Versuchstier.
6.3.2 Prufmaterial

Ist das Prifmaterial ein fester Stoff oder eine Flussigkeit, ist es nach den Festlegungen in Anhang A vorzu-
bereiten.

Die Empfindlichkeit des Versuchs muss nachgewiesen werden. Das kann durch Einbeziehen einer Positiv-
kontrolle in den Versuch erfolgen. Die Verwendung einer Positivkontrolle zur Bestatigung der Empfindlichkeit
ist jedoch nur gerechtfertigt, wenn das Priflaboratorium innerhalb der vorangegangenen 6 Monate mit dem
Prifverfahren keine positiven Ergebnisse erhalten hat.

ANMERKUNG  Eine geeignete Positivkontrolle ist Natriumlaurylsulfat (SLS).
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6.3.3 Tiere und Haltung

Es sind drei gesunde junge erwachsene Albinokaninchen beiderlei Geschlechts aus einem einzigen Stamm,
mit einem Gewicht nicht unter 2 kg, zu verwenden. Falls eine Irritation erwartet wird, muss in Erwagung
gezogen werden, die Prifung zunachst nur an einem Tier durchzufihren. Wenn keine deutlich ausgepragte
positive Reaktion [Punktwert héher als 2 fiir Erythem oder Odem (siehe Tabelle 1)] beobachtet wird, sind
mindestens zwei weitere Tiere zu prifen. Falls die Reaktion bei Prifung von mindestens drei Tieren
doppeldeutig ist, muss eine zusatzliche Prifung in Betracht gezogen werden.

Die Tiere missen nach den Festlegungen in ISO 10993-2 eingewéhnt und gepflegt werden.

Tabelle 1 — Bewertungssystem fiir die Hautreaktionen

o

Erythem- und Schorfbildung

Kein Erythem 0

Sehr leichtes Erythem (kaum wahrnehmbar) 1

Gut ausgepragtes Erythem 2

MaRiges Erythem 3

Schweres Erythem (tiefrot, Farbe ,Rote Riiben*) bis zu einer Schorfbildung, die die

Beurteilung des Erythems verhindert 4
Odembildung

Kein Odem 0

Sehr leichtes Odem (kaum wahrnehmbar) 1

Gut ausgepragtes Odem (durch deutliche Erhabenheit gut ausgepragte Rander) 2

MaRiges Odem (etwa 1 mm erhdht) 3

Schweres Odem (iiber 1 mm erhéht und Uber das Expositionsgebiet hinausgehend) 4
Méoglicher Hochstpunktwert fiir die Irritation 8
Andere nachteilige Veranderungen an den Hautstellen mussen aufgezeichnet und im Prufbericht angegeben
werden.

6.3.4 Priifverfahren

6.3.4.1  Vorbereitung der Tiere

Der Zustand der Haut ist ein kritischer Faktor. Es sind nur Tiere mit gesunder unversehrter Haut zu ver-
wenden. 24 h bis 4 h vor der Prufung wird im Allgemeinen das Fell am Ricken der Tiere in genigendem
Abstand beiderseits der Wirbelsdule zur Substanzaufbringung und Beobachtung an allen Prifstellen kurz
geschoren (Flache von etwa 10 cm x 15 cm. Das Fell darf nachgeschnitten werden, um die Beobachtung zu
erleichtern und/oder wiederholte Exposition zu ermdéglichen. Geschultes Personal darf Enthaarungsmittel ver-
wenden, sofern das Verfahren im Priflabor validiert wurde. Bei Erfordernis einer wiederholten Exposition sind,
bei Wiederholung Uber héchstens 21 Tage, die Arbeitsgange nach 6.3.4.2.1, 6.3.4.2.2 oder 6.3.4..2.3 durch-
zufuhren.

6.3.4.2 Aufbringen des Prifmusters

6.3.4.21 Aufbringen eines pulverformigen oder fliissigen Priifmusters

Auf jede Prifstelle der Haut sind, entsprechend Bild 1, 0,5 g oder 0,5 ml Prifmaterial direkt aufzubringen. Far
feste und hydrophobe Materialien besteht nicht die Notwendigkeit der Befeuchtung. Eine pulverférmige
Substanz sollte vor der Aufbringung leicht mit Wasser oder einer anderen geeigneten Tragersubstanz
angefeuchtet werden (siehe Anhang A).
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Die Aufbringungsstellen sind mit einem nicht okklusiven Verband (z. B. einem Verbandmulllappchen) von
2,5cm x 2,5 cm GroBe zu bedecken, und die Applikationsstelle ist fir mindestens 4 h mit einem (semi-
okklusiven oder okklusiven) Verband zu umwickeln. Am Ende der Einwirkzeit werden die Verbande entfernt
und die Lage der Stellen wird mit dauerhafter (wasserfester) Tinte markiert. Riickstdnde des Priifmaterials
sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen, wie z. B. durch Waschen mit lauwarmem Wasser oder einem
anderen geeigneten nicht reizenden Lésungsmittel, danach wird sorgfaltig abgetrocknet.

1
| 4
2\ /3
\\o 0//
3 |2
\\o //
5
Legende
1 kraniale Seite
2  Prifstelle
3 Kontrollstelle
4  geschorener Bereich des Rickens
5 kaudale Seite

Bild 1 — Lage der Applikationsstellen auf der Haut
6.3.4.2.2 Aufbringen von Extrakten und Extraktionsfliissigkeiten

Der (Die) geeignete(n) Extrakt(e) ist (sind) auf die Verbandmulllappchen von 2,5 cm x 2,5 cm GroRe aufzu-
bringen. Ein ausreichendes Volumen, um den Mull zu tranken ist, zu verwenden, normalerweise 0,5 ml je
Mulllappchen. Auf jede Seite des Tieres wird ein Lappchen entsprechend Bild 1 aufgelegt. Ein Kontroll-
ldppchen aus Mull, das mit der Extraktionsflissigkeit befeuchtet ist, wird wie in Bild 1 gezeigt aufgelegt.

Die Applikationsstellen sind fir mindestens 4 h mit einem (semi-okklusiven oder okklusiven) Verband zu
bedecken. Am Ende der Einwirkzeit werden die Verbande entfernt und die Lage der Stellen mit dauerhafter
Tinte markiert. Ricksténde des Prifmaterials sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen, wie z. B. durch
Waschen mit lauwarmem Wasser oder einem anderen geeigneten nicht reizenden Losungsmittel, danach
wird sorgfaltig abgetrocknet.

6.3.4.2.3 Aufbringen von festem Probenmaterial

Die Proben des Prifmaterials werden direkt auf die Haut der beiden Korperseiten jedes Kaninchens
entsprechend Bild 1 aufbracht. Auf ahnliche Weise werden bei jedem Kaninchen die Kontrollproben
aufgebracht. Bei Prufung von Feststoffen (die pulverisiert werden kénnen, wenn es fir notwendig erachtet
wird) muss das Prifmaterial ausreichend mit Wasser oder erforderlichenfalls einem alternativen Lésungsmittel
befeuchtet werden, um einen guten Kontakt mit der Haut sicherzustellen (siehe Anhang A). Bei Verwendung
von Ld&sungsmitteln muss der Einfluss des Lo&sungsmittels auf die Hautreizung durch das Prifmaterial
berucksichtigt werden.

Die Applikationsstellen sind mit nicht okklusiven Verbanden (z. B. einem Mulllappchen) von 2,5 cm x 2,5 cm

Grole zu bedecken, und die Applikationsstellen sind fir mindestens 4 h mit einem (semi-okklusiven oder
okklusiven) Verband zu umwickeln. Am Ende der Einwirkzeit werden die Verbande entfernt und die Lage der
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Stellen wird mit dauerhafter Tinte markiert. Rickstande des Prifmaterials sind mit geeigneten Mitteln zu
entfernen, wie z. B. durch Waschen mit lauwarmem Wasser oder einem anderen geeigneten nicht reizenden
Lésungsmittel, danach wird sorgfaltig abgetrocknet.

6.3.5 Beobachtung der Tiere

6.3.5.1 Allgemeines

Die Verwendung von natirlichem oder vollspektralem Licht wird stark empfohlen, um Hautreaktionen sichtbar
zu machen. Die Hautreaktionen hinsichtlich Erythem und Odem sind nach dem in Tabelle 1 angegebenen
Bewertungssystem zu beschreiben und einzustufen; dies erfolgt fir jede Applikationsstelle und jeden
Zeitabstand der Untersuchung, die Ergebnisse sind flir den Priifbericht aufzuzeichnen.

ANMERKUNG In bestimmten Fallen kénnen histologische oder nicht invasive Untersuchungstechniken zur Bewertung
der Hautreaktion(en) zur Unterstltzung herangezogen werden.

6.3.5.2  Priifung mit einfacher Exposition

Bei Prufungen mit einfacher Exposition wird das Erscheinungsbild jeder Applikationsstelle (1 +0,1) h,
(24 £2) h, (48 + 2) h und (72 + 2) h nach Entfernung der Lappchen aufgezeichnet. Eine weiter ausgedehnte
Beobachtung Uber einen Zeitraum, der 14 Tage nicht Uberschreiten darf, kann im Falle bleibender
Hautschaden erforderlich sein, um die Reversibilitat oder Irreversibilitat der Schaden zu beurteilen.

6.3.5.3  Prifung mit wiederholter Exposition

Eine wiederholte Exposition darf nur nach dem Abschluss einer Prifung mit einmaliger akuter Exposition
durchgefuhrt werden [nach mindestens (72 £ 2) h Beobachtungszeit].

Bei Prifungen mit wiederholter Exposition wird das Erscheinungsbild der Applikationsstelle (1 +0,1) h nach
Entfernung der Lappchen und unmittelbar vor der nachsten Substanzaufbringung aufgezeichnet. Die Anzahl
der Expositionen kann unterschiedlich sein.

Nach dem letzten Versuch wird das Erscheinungsbild jeder Applikationsstelle (1 + 0,1) h, (24 +2) h, (48 +2) h
und (72 £+ 2) h nach Entfernung der Lappchen aufgezeichnet. Eine weiter ausgedehnte Beobachtung kann im
Falle bleibender Hautschaden erforderlich sein, um die Reversibilitdt oder Irreversibilitit der Schaden zu
beurteilen. Dies darf einen Zeitraum von 14 Tagen nicht Uberschreiten.

6.3.6 Beurteilung der Ergebnisse
Far Prifungen mit einmaliger Exposition wird der Priméare Irritationsindex (PIl) wie folgt bestimmt.

Zur Berechnung werden nur die Beobachtungen nach (24 +2)h, (48+2)h und (72+2)h verwendet.
Beobachtungen vor der Substanzaufbringung oder spater als 72 h zur Uberwachung eines Heilungsprozesses
werden nicht fir die Bestimmung verwendet.

Nach der Bewertung Uber einen Zeitraum von 72 h werden samtliche Punktwerte fiir Erythem- und Odem-
bildung nach (24 + 2) h, (48 + 2) h und (72 + 2) h getrennt fir jedes Prifmuster und jede Blindprobe fir jedes
Tier addiert. Der Priméare Irritations-Punktwert fir ein Tier wird berechnet, indem die Summe aller Punktwerte
durch 6 dividiert wird (2 Pruf-/Beobachtungsstellen, 3 Zeitpunkte).

Um den Primaren Irritationsindex fur das Prifmuster zu erhalten, werden samtliche Primaren Irritations-Punkt-
werte der einzelnen Tiere addiert und durch die Anzahl der Tiere dividiert (im Allgemeinen 3).

Werden Blindproben oder Negativkontrollen verwendet, ist der Primare Irritations-Punktwert fiir die Kontrollen

zu berechnen und dieser Punktwert ist von dem Punktwert des Priifmaterials abzuziehen, um den Primaren
Irritations-Punktwert zu erhalten.
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Bei Versuchen mit mehrfacher Exposition muss der Priméare Irritationspunktwert fir jedes Tier unter Berlick-
sichtigung samtlicher Bewertungspunkte nach dem vorstehend angeflihrten Prinzip berechnet werden. Bei
mehrfacher Exposition wird der Kumulative Irritationsindex wie folgt bestimmt.

Die Irritations-Punktwerte samtlicher Tiere werden addiert, und die Summe wird durch die Gesamtzahl der
Tiere dividiert. Dieser Wert ist der Kumulative Irritationsindex.

Der Kumulative Irritationsindex wird mit den in Tabelle 2 angefluhrten Kategorien fur die Irritationsreaktion
verglichen, und die entsprechende Reaktionskategorie wird im Prifbericht angegeben.

ANMERKUNG  Grundlage der Kategorien fiur den Kumulativen Irritationsindex sind die Daten, die den Primaren
Irritationsindex (PIl) fir Chemikalien bei Kaninchen mit der primaren Irritationsreaktion beim Menschen in Beziehung
setzen; dies bezieht sich auf eine Anzahl chemischer Substanzen, die bei beiden Arten gepruft wurden.

Fir jede Reaktion sind der maximale Primare Irritations-Punktwert aus Tabelle 1 fur jedes Tier, der Zeitpunkt
des Einsetzens der Reaktion und die Dauer bis zur maximalen Reaktion aufzuzeichnen.

Der Primare bzw. der Kumulative Irritationsindex wird durch eine in Tabelle 2 angeflihrte Zahl (Punktwert) und
Beschreibung (Reaktionskategorie) charakterisiert. Bei Prufung unterschiedlicher Extrakte bestimmt der
Extrakt mit dem héchsten PlI die Reaktionskategorie.

Tabelle 2 — Kategorien von Primdren oder Kumulativen
Irritationsindex beim Kaninchen

Mittlerer Punktwert Reaktionskategorie
0 bis 0,4 Vernachlassigbar
0,5 bis 1,9 Leicht
2 bis 4,9 MaRig
5 bis 8 Schwer

6.3.7 Priifbericht
Der Prifbericht muss enthalten:

a) eine Beschreibung des Prifmaterials (der Prifmaterialien) oder Produkts;
b) den Verwendungszweck des Prifmaterials (der Prifmaterialien) oder des Produkts;

c) eine detaillierte Beschreibung des zur Vorbereitung des Prifmusters oder -materials angewandten
Verfahrens;

d) eine Beschreibung der Versuchstiere;

e) das Verfahren der Aufbringung auf die Prufstellen und Typ des (semi-okklusiven oder okklusiven)
Verbandmaterials;

f)  die Art und Weise der Markierung der Prifstellen und der Durchfiihrung der Befundablesungen;
g) eine Aufzeichnung der Beobachtungen;

h) die Anzahl der Expositionen und die Abstande zwischen diesen, wenn wiederholte Expositionen durchge-
fUhrt wurden;

i) eine Beurteilung der Ergebnisse.
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6.4 Priufung auf intrakutane (intradermale) Reaktivitat bei Tieren

6.4.1 Einleitung

Bei Medizinprodukten, die als Implantat verwendet werden, ist die Anwendung einer Prifung auf intrakutane
(intradermale) Reaktivitat angezeigt. Es erfolgt eine Beurteilung der Fahigkeit des gepruften Materials, eine
Irritation nach intrakutaner Injektion der Extrakte der Materialien hervorzurufen.

6.4.2 Ausschluss von der Priifung

Jedes Material, das eine Irritation der Haut, des Auges oder des Schleimhautgewebes hervorruft oder das
einen pH-Wert von <2 oder > 11,5 aufweist, darf nicht intrakutan geprift werden. In Ausnahmefallen, in
denen eine weitere Risikocharakterisierung/-beurteilung notwendig ist, kann es erforderlich sein, Materialien
zu prifen, die entweder reizende Substanzen sind oder deren pH-Wert au3erhalb des vorstehend ange-
fuhrten Bereichs liegt. Diese Falle sind zu begriinden und zu dokumentieren.

6.4.3 Prifmuster

Das Prifmuster ist in Form eines Extrakts zu prifen, das nach den Festlegungen in Anhang A hergestellt
wurde. Da es auf jedem Tier mehrere Prifstellen gibt, kdnnen verschiedene Prifmuster gleichzeitig mit den
entsprechenden Negativkontrollen oder Blindproben geprift werden.

6.4.4 Tiere und Haltung

Es sind gesunde junge erwachsene Albinokaninchen beiderlei Geschlechts aus einem einzigen Stamm, mit
einem Gewicht nicht unter 2 kg, zu verwenden. Die Tiere missen nach den Festlegungen in ISO 10993-2
eingewohnt und gepflegt werden. Zunachst missen mindestens drei Tiere zur Beurteilung des Priifmaterials
verwendet werden. Falls eine Irritation erwartet wird, muss in Erwdgung gezogen werden, die Prifung
zunachst nur an einem Tier durchzufiihren. Wenn keine deutlich ausgepragte positive Reaktion [Punktwert
héher als 2 fir Erythem oder Odem (siehe Tabelle 1)] beobachtet wird, sind mindestens zwei weitere Tiere zu
prifen. Bei doppeldeutiger Reaktion bei der Priifung an mindestens drei Tieren ist eine zusatzliche Prifung in
Betracht zu ziehen.

6.4.5 Priifverfahren

4 h bis 18 h vor der Prifung wird das Fell am Ricken der Tiere kurzgeschoren, so dass ein genlgender
Abstand beiderseits der Wirbelsdule zur Injektion der Extrakte zur Verfligung steht.

Je 0,2 ml des mit dem polaren oder nicht-polaren Losungsmittel gewonnenen Extrakts werden intrakutan an
funf Stellen an einer Seite jedes Kaninchens injiziert. Die kleinste fur die Viskositadt des Prifmaterials
geeignete Kandile ist fiir die intrakutanen Injektionen zu verwenden.

Ein Beispiel zur Anordnung der Injektionsstellen ist in Bild 2 angegeben.

Auf ahnliche Weise werden je 0,2 ml des polaren Lésungsmittels (Kontrollreagens) an finf Stellen des
Ruckens auf der gleichen Seite jedes Kaninchens (als Beispiel siehe Bild 2) injiziert.

Falls andere Losungsmittel verwendet werden, werden die vorstehend genannten Arbeitsschritte mit dem
mittels des anderen Lésungsmittels gewonnenen Extrakt und den Lésungsmittelkontrollen wiederholt.
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1
1 X a1
2 X a 2
2 3 X 3 >4
4 o 4
5x o 5
6 X a6
7 X X7
3- 8 X o 8 > 5
9 X a9
10X x 10
6
Legende
1 kraniale Seite
2 Injektionen von je 0,2 ml des polaren Extrakts
3 Injektionen von je 0,2 ml des nicht-polaren Extrakts
4  Injektionen von je 0,2 ml des polaren Kontrollreagens
5 Injektionen von je 0,2 ml des nicht-polaren Kontrollreagens
6 kaudale Seite

Bild 2 — Anordnung der Injektionsstellen
6.4.6 Beobachtung der Tiere

Das Erscheinungsbild jeder Injektionsstelle ist unmittelbar nach der Injektion sowie (24 £ 2) h, (48 £2) h und
(72 £ 2) h danach zu vermerken.

Die Gewebsreaktion hinsichtlich Erythem und Odem wird nach dem in Tabelle 3 angegebenen Gradein-
teilungssystem fur jede Injektionsstelle und jeden Zeitabstand der Untersuchung eingestuft, und die Ergeb-
nisse werden aufgezeichnet.

ANMERKUNG Die intrakutane Injektion einer 6ligen Substanz ruft haufig eine entziindliche Reaktion hervor.

Die intravendse Injektion eines geeigneten Vitalfarbstoffs wie Trypanblau oder Evans-Blau kann bei der
(72 £ 2)-h-Ablesung erfolgen, um durch Abgrenzung des Irritationsgebiets die Auswertung der Reaktion zu

unterstitzen.

Falls verfigbar, kdnnen nicht invasive Untersuchungstechniken zur Unterstlitzung herangezogen werden.
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Tabelle 3 — Gradeinteilungssystem fiir intrakutane (intradermale) Reaktionen

. Numerisch
Reaktion Graude?nt:ﬁu?lg

Erythem- und Schorfbildung

Kein Erythem 0

Sehr leichtes Erythem (kaum wahrnehmbar) 1

Gut ausgepragtes Erythem 2

MaRiges Erythem 3

Schweres Erythem (tiefrot, Farbe ,Rote Riiben) bis zu einer Schorfbildung, die die 4

Beurteilung des Erythems verhindert
Odembildung

Kein Odem 0

Sehr leichtes Odem (kaum wahrnehmbar) 1

Gut ausgepragtes Odem (durch deutliche Erhabenheit gut ausgepragte Rander) 2

MaRiges Odem (etwa 1 mm erhdht) 3

Schweres Odem (iiber 1 mm erhdht und liber das Expositionsgebiet hinausgehend) 4
Médglicher Héchstpunktwert fiir die Irritation 8
Andere nachteilige Veranderungen an den Injektionsstellen missen aufgezeichnet und im Prifbericht
angegeben werden.

6.4.7 Beurteilung der Ergebnisse

Nach der Gradeinteilung nach (72 + 2) h werden alle Erythem-Punktwerte und alle Odem-Punktwerte nach
(24 £2) h, (48 +2) h und (72 + 2) h, getrennt fur jedes Prifmuster und die Blindprobe, fir jedes individuelle
Tier summiert. Um den Gesamtpunktwert des Prifmusters oder der Blindprobe fir jedes individuelle Tier zu
berechnen, dividiere jede der Summen durch 15 (3 Bewertungszeitpunkte x 5 Injektionsstellen des Prif- oder
Blindprobenmusters) Um den mittleren Gesamtpunktwert fir jedes Prifmuster und jede korrespondierende
Blindprobe zu bestimmen, werden die Punktwerte flr die drei Tiere summiert und durch drei dividiert. Der
abschliefiende Punktwert des Priufmusters kann erhalten werden, indem der Punktwert der Blindprobe vom
Punktwert des Prifmusters subtrahiert wird. Die Anforderungen der Priifung sind erflllt, wenn der endgultige
Punktwert des Prifmusters 1,0 oder weniger betragt. Wenn es zu einem beliebigen Beobachtungszeitpunkt
unklar ist, ob die mittlere Reaktion auf die Untersuchungsprobe gréRer ist als die mittlere Reaktion auf die
Blindprobe, ist die Prifung an drei zusatzlichen Kaninchen zu wiederholen. Die Anforderungen der Prifung
sind erflllt, wenn der endgiiltige Punktwert des Priifmusters 1,0 oder weniger betragt.

ANMERKUNG Das Blindprobenkontrolimuster ist entweder ein polares oder nicht-polares Kontrollreagens wie in Bild 2
angefiihrt.

6.4.8 Priifbericht
Der Prifbericht muss enthalten:

a) eine Beschreibung des Prifmaterials (der Prifmaterialien) oder Produkts;

O

den Verwendungszweck des Prifmaterials (der Prifmaterialien) oder des Produkts;

o

o

)
)
) eine detaillierte Beschreibung des zur Vorbereitung der Prifmuster angewandten Verfahrens;
) eine Beschreibung der Versuchstiere;

)

e) das Injektionsverfahren;
f)  die Art und Weise der Durchfiihrung der Befundablesungen;
g) eine Aufzeichnung der Beobachtungen;

h) eine Beurteilung der Ergebnisse.
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