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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 11979-10:2006 + A1:2014) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 172 ,Optics
and photonics® der ,International Organization for Standardization® (ISO) in Zusammenarbeit mit dem
Technischen Komitee CEN/TC 170 ,,Augenoptik® erarbeitet (beide Sekretariate: DIN, Deutschland).

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 027-01-20 AA ,Intraokulare
Medizinprodukte“ im DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO).

Das vorliegende Dokument vereinigt die Ausgabe EN ISO 11979-10:2006 und die hierzu im Jahr 2014
herausgegebene Anderung (EN ISO 11979-10:2006/A1:2014) in einer konsolidierten Fassung. Anfang und
Ende der durch das Anderungsdokument eingefliigten oder geadnderten Texte sind jeweils durch die
Anderungsmarken kenntlich gemacht.

DIN EN ISO 11979-10 ist Teil einer Normenreihe unter dem Haupttitel Ophthalmische Implantate —
Intraokularlinsen, die aus folgenden Teilen besteht:

— Teil 1: Vokabular

— Teil 2: Optische Eigenschaften und Priifverfahren

— Teil 3: Mechanische Eigenschaften und Priifverfahren
— Teil 4: Etikettierung und Information

— Teil 5: Biokompatibilitat

— Teil 6: Haltbarkeits- und Transportpriifungen

— Teil 7: Klinische Prtifungen

— Teil 8: Grundlegende Anforderungen

— Teil 9: Multifokale Intraokularlinsen

— Teil 10: Phake Intraokularlinsen

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 11979-1 siehe DIN EN I1SO 11979-1

ISO 11979-2 siehe DIN EN ISO 11979-2

ISO 11979-3 siehe DIN EN ISO 11979-3

ISO 11979-4 siehe DIN EN ISO 11979-4

ISO 14155 siehe DIN EN ISO 14155

Es wird darauf hingewiesen, dass flr die in der vorliegenden Norm verwendete Einheit ,Dioptrie* (SI-Einheit:
m~1) in Deutschland das Symbol ,dpt‘ gesetzlich festgelegt und daher anstelle dem in anderen Landern
vielfach Ublichen Symbol ,D* zu verwenden ist.
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Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 11979-10:2006-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anderung des Anwendungsbereichs: auch phake Intraokularlinsen, die multifokale oder sonstige Optiken
fur das Simultansehen zum Ausgleich eines presbyopen Akkomodationsverlustes einsetzen, sowie phake

Intraokularlinsen zur Korrektion von Astigmatismus, sind nun eingeschlossen;

b) Ersatz der bisherigen Festlegungen des Abschnitt 4 ,,Optische Anforderungen® durch Verweisung auf die
Neuausgabe von ISO 11979-2;

c) Ersatz der bisherigen Festlegungen des Abschnitt 5 ,Mechanische Anforderungen® durch Verweisung auf
die Neuausgabe von ISO 11979-3;

d) Ersatz der bisherigen Festlegungen des Abschnitt 7 ,Herstellerangaben® durch Verweisung auf
ISO 11979-4 einschlieBlich der zugehérigen Anderung 1ISO 11979-4:2008/Amd.1:2012;

e) Aktualisierung der normativen Verweisungen, insbesondere auf ISO 14155 betreffend klinische
Prifungen;

f)  Einarbeitung der Anderung ISO 11979-10:2006/Amd.1:2014 (EN ISO 11979-10:2006/A1:2014).
Frithere Ausgaben

DIN EN ISO 11979-10: 2006-11
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 11979-1, Ophthalmische Implantate — Intraokularlinsen — Teil 1: Vokabular

DIN EN ISO 11979-2, Ophthalmische Implantate — Intraokularlinsen — Teil 2: Optische Eigenschaften und
Priifverfahren

DIN EN ISO 11979-3, Ophthalmische Implantate — Intraokularlinsen — Teil 3: Mechanische Eigenschaften
und Priifverfahren

DIN EN ISO 11979-4, Ophthalmische Implantate — Intraokularlinsen — Teil 4: Etikettierung und Information

DIN EN ISO 14155, Klinische Priifung von Medizinprodukten an Menschen — Gute klinische Praxis
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 11979-10

August 2006
EUROPEAN STANDARD
+ A1

NORME EUROPEENNE August 2014

ICS 11.040.70

Deutsche Fassung

Ophthalmische Implantate —
Intraokularlinsen —
Teil 10: Phake Intraokularlinsen
(ISO 11979-10:2006 + Amd 1:2014)

Ophthalmic implants — Implants ophtalmiques —
Intraocular lenses — Lentilles intraoculaires —
Part 10: Phakic intraocular lenses Partie 10: Lentilles intraoculaires phaques
(ISO 11979-10:2006 + Amd 1:2014) (ISO 11979-10:2006 + Amd 1:2014)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 7. August 2006 angenommen.
Diese Anderung A1 modifiziert die Européische Norm EN ISO 11979-10:2006. Sie wurde vom CEN am 18. Juli 2014 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
diese Anderung in der betreffenden nationalen Norm, ohne jede Anderung, einzufiigen ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser
nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Anderung besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franztsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von
einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum des
CEN-CENELEC mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2014 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 11979-10:2006 + A1:2014 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN ISO 11979-10:2006 + A1:2014 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 11979-10:2006) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 172 ,Optics and
photonics® in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 170 ,Augenoptik® erarbeitet, dessen
Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2007, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis Februar 2007 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN ist nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von I1ISO 11979-10:2006 wurde vom CEN als EN ISO 11979-10:2006 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.

Vorwort zur Anderung 1

Dieses Dokument (EN ISO 11979-10:2006/A1:2014) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 172 ,Optics
and photonics® in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 170 ,Augenoptik® erarbeitet,
dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Anderung zur Europaischen Norm EN ISO 11979-10:2006 muss den Status einer nationalen Norm
erhalten, entweder durch Veroffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar
2015, und etwaige entgegenstehende nationale Normen missen bis Februar 2015 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berlhren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von 1SO 11979-10:2006 /Amd.1:2014 wurde vom CEN als EN ISO 11979-10:2006/A1:2014 ohne
irgendeine Abanderung genehmigt.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von ISO 11979 qilt fur Intraokularlinsen (IOL), deren priméare Indikation die Modifikation der Brech-
kraft eines phaken Auges ist. gestrichener Text

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

ISO 11979-1, Ophthalmic implants — Intraocular lenses — Part 1: Vocabulary

ISO 11979-2, Ophthalmic implants — Intraocular lenses — Part 2: Optical properties and test methods

ISO 11979-3, Ophthalmic implants — Intraocular lenses — Part 3: Mechanical properties and test methods

ISO 11979-4, Ophthalmic implants — Intraocular lenses — Part 4: Labelling and information

ISO 14155, Clinical investigation of medical devices for human subjects — Good clinical practice

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach 1ISO 11979-1 und ISO 14155 @i.

4 Optische Anforderungen

Es gelten die Anforderungen nach ISO 11979-2.

5 Mechanische Anforderungen

Es gelten die Anforderungen nach ISO 11979-3.

6 Klinische Prifung

6.1 Allgemeines

Es gelten die in ISO 14155 angegebenen allgemeinen Anforderungen an klinische Prifungen und die
in ISO 14155 enthaltenen Anforderungen an den klinischen Prifplan. In 6.2 und 6.3 sind zusatzliche,
weitere Anforderungen festgelegt.

ANMERKUNG  Anhang A von diesem Teil von ISO 11979 enthalt detaillierte Vorschlage fiir die klinische Priifung.

6.2 Klinische Priifparameter

Die folgenden Untersuchungen muissen im klinischen Prufplan betrachtet werden:

a) Sehscharfe (VA);
b) Refraktion;

c) Kontrastempfindlichkeit;
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