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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (ENISO 11979-10:2018) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 172 ,Optics and
photonics“ der ,International Organization for Standardization” (ISO) in Zusammenarbeit mit dem
Technischen Komitee CEN/TC 170 ,Augenoptik” erarbeitet (beide Sekretariate: DIN, Deutschland).

Das zustindige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 027-01-20 AA ,Intraokulare
Medizinprodukte“ im DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO).

Fliir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 11979-1 siehe  DINENISO 11979-1
ISO 11979-2 siehe  DINENISO 11979-2
ISO 11979-3 siehe  DINENISO 11979-3
ISO 11979-4 siehe  DIN ENISO 11979-4
ISO 11979-5 siehe  DINENISO 11979-5
ISO 11979-6 siehe  DINENISO 11979-6
ISO 11979-7 siehe  DINENISO 11979-7
[SO 11979-8 siehe  DINENISO 11979-8
ISO 14155 siehe  DIN EN ISO 14155

ISO 14971 siche  DINEN ISO 14971

Es wird darauf hingewiesen, dass fiir die in der vorliegenden Norm verwendete Einheit ,Dioptrie”
(SI-Einheit: m~1) in Deutschland das Symbol ,dpt" gesetzlich festgelegt und daher anstelle dem in anderen
Landern vielfach tiblichen Symbol ,,D“ zu verwenden ist.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN ISO 11979-10:2014-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anderung des Titels zu ,,Ophthalmische Implantate — Intraokularlinsen — Teil 10: Klinische Priifungen

von Intraokularlinsen zur Korrektion der Ametropie in phaken Augen®;

b) Anderung des Anwendungsbereichs und stirkere Betonung von Anforderungen fiir die klinische
Priifung fiir phake Intraokularlinsen, multifokale und torische phake Intraokularlinsen;

c) Aktualisierung der normativen Verweisungen;
d) Erginzung von Abkiirzungen fiir Begriffe in Abschnitt 3;

e) Ergdanzung von Verweisungen auf ISO 11979-5 fiir Anforderungen an die Biokompatibilitdit und auf
[SO 11979-7 fiir Anforderungen an Haltbarkeit und Transport;

f) Verschieben der bisher informativen Informationen zur klinischen Priifung aus Anhang A nach
Abschnitt 10, sowie Ergianzung grundlegender Kklinischer Anforderungen und zusatzlicher
Anforderungen fiir PIOL, PTIOL und PMIOL in Abschnitt 10;

g) Streichung von Informationen zu den Untersuchungsverfahren in Anhang B, stattdessen Verweisung auf
ISO 11979-7;

h) Neuaufnahme eines Anhangs A zu den Elementen einer klinischen Priifung von phaken IOL;

i) Uberarbeitung und Kiirzung der statistischen Verfahren zur Berechnung der Stichprobengrofe in
Anhang B.

Friihere Ausgaben

DIN EN ISO 11979-10: 2006-11, 2014-12
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 11979-1, Ophthalmische Implantate — Intraokularlinsen — Teil 1: Vokabular

DIN EN ISO 11979-2, Ophthalmische Implantate — Intraokularlinsen — Teil 2: Optische Eigenschaften und
Priifverfahren

DIN EN ISO 11979-3, Ophthalmische Implantate — Intraokularlinsen — Teil 3: Mechanische Eigenschaften
und Priifverfahren

DIN EN ISO 11979-4, Ophthalmische Implantate — Intraokularlinsen — Teil 4: Etikettierung und Information
DIN EN ISO 11979-5, Ophthalmische Implantate — Intraokularlinsen — Teil 5: Biokompatibilitdit

DIN ENISO 11979-6, Ophthalmische Implantate —  Intraokularlinsen —Teil 6:  Haltbarkeits-  und
Transportpriifungen

DIN EN ISO 11979-7, Ophthalmische Implantate — Intraokularlinsen — Teil 7: Klinische Priifungen von
Intraokularlinsen fiir die Korrektion von Aphakie

DIN EN ISO 11979-8, Ophthalmische Implantate — Intraokularlinsen — Teil 8: Grundlegende Anforderungen
DIN EN ISO 14155, Klinische Priifung von Medizinprodukten an Menschen — Gute klinische Praxis

DIN EN ISO 14971, Medizinprodukte — Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte
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EUROPAISCHE NORM ENISO 11979-10
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2018

ICS 11.040.70 Ersatz fiir EN ISO 11979-10:2006

Deutsche Fassung

Ophthalmische Implantate —
Intraokularlinsen —
Teil 10: Klinische Priifungen von Intraokularlinsen zur
Korrektion der Ametropie in phaken Augen
(ISO 11979-10:2018)

Ophthalmic implants — Implants ophtalmiques —
Intraocular lenses — Lentilles intraoculaires —
Part 10: Clinical investigations of intraocular lenses Partie 10: Investigations cliniques de lentilles
for correction of ametropia in phakic eyes intraoculaires pour la correction de I'amétropie des
(IS0 11979-10:2018) yeux phaques

(IS0 11979-10:2018)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 28. Februar 2018 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschiaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und
Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 11979-10:2018) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 172 ,Optics and
photonics” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 170 ,Augenoptik” erarbeitet, dessen
Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2018, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis November 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 11979-10:2006.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 11979-10:2018 wurde von CEN als EN ISO 11979-10:2018 ohne irgendeine Abdnderung
genehmigt.

Documents
Document Sharinq;Hub

Full document details: DIN EN ISO 11979-10:2018-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-11979-10-2018-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-11979-10-2018-08

DIN EN ISO 11979-10:2018-08
ENISO 11979-10:2018 (D)

Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
tiblicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die
unterschiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen I1SO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses
Dokument wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der I1SO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet
(siehe www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und
bedeutet keine Anerkennung.

Eine Erlauterung zum freiwilligen Charakter von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und
Ausdricke in Bezug auf Konformitatsbewertungen sowie Informationen dariiber, wie ISO die Grundsatze der
Welthandelsorganisation (WTO) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse (TBT) beriicksichtigt, enthalt
der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 172, Optics and photonics, Unterkomitee SC 7,
Ophthalmic optics and instruments, erarbeitet.

Diese zweite Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe (ISO11979-10:2006) und seine Anderung
ISO 11979-10:2006/AMD 1:2014, die technisch iiberarbeitet wurden.

Die wesentlichen Anderungen im Vergleich zur Vorgiangerausgabe sind folgende:

— Anderung des Anwendungsbereich, um phake multifokale und phake torische Intraokularlinsen mit
einzuschlieflen;

— Ergdnzung von Verweisungen auf Anforderungen in ISO 11979-6, 1SO 11979-7 und ISO 11979-8;

— Anderung der klinischen Anforderungen, um Anforderungen fiir phake multifokale und phake torische
Intraokularlinsen mit einzuschlief3en; und

— Anderung des informativen Anhangs A, um Elemente im Hinblick auf die klinische Priifung von phaken
multifokalen und phaken torischen Intraokularlinsen mit einzuschliefden.

Eine Auflistung aller Teile der Normenreihe ISO 11979 ist auf der ISO-Internetseite abrufbar.
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Einleitung

Phake Intraokularlinsen (PIOL) werden verwendet, um Refraktionsfehler bei Patienten mit einer Linse ohne
Katarakt zu korrigieren. Sie werden typischerweise fiir Patienten mit stirkerer Kurzsichtigkeit oder
Weitsichtigkeit verwendet. Urspriinglich enthielten sie eine sphérische monofokale Optik zur Korrektur von
sphéarischen Fehlern, aber spatere Varianten verwendeten eine torische Optik, um auch Astigmatismus zu
korrigieren. Phake Intraokularlinsen mit einer multifokalen Optik kénnen verwendet werden, um
Alterssichtigkeit (Presbyopie) bei Patienten zu korrigieren, die ihre Fahigkeit zur Akkommodation verloren
haben.

Die Anforderungen und Empfehlungen in der ISO-Reihe fiir aphake Intraokularlinsen gelten in den meisten
Fallen auch fiir phake Intraokularlinsen. Diese Standards sollten als Leitfaden ebenfalls fiir phake IOL
herangezogen werden (z. B. Haltbarkeitspriifung, Biokompatibilitatspriifung, usw.).

Dieses Dokument stellt Anforderungen und Empfehlungen fiir Untersuchungen von neuen Modellen von
phaken Intraokularlinsen zur Verfiigung. Fiir Modelle die Modifikationen von vorhergehenden phaken
Modellen darstellen, sollte eine Risikoanalyse durchgefiihrt werden, um das Studiendesign festzulegen. Fiir
Modifikationen von vorhergehenden phaken Modellen wird auf ISO/TR 22979 verwiesen.
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