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Nationales Vorwort 

Diese Europäische Norm wurde von CEN/TC 55 �Zahnheilkunde� (Sekretariat: Deutschland) aus der Arbeit 
des ISO/TC 106 �Zahnheilkunde� übernommen. 

Im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. ist im Normenausschuss Dental hierfür der Arbeitsaus- 
schuss D 9 �Gipse, Wachse, Einbettmassen� zuständig. 

Für die im Abschnitt 2 angegebenen Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 3336  siehe DIN EN ISO 3336 
ISO 4824  siehe DIN EN ISO 4824 
ISO 6873  siehe DIN EN ISO 6873 
ISO 8601  siehe E DIN EN ISO 8601 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 1561:1998-01 und DIN EN ISO 12163:2000-11 wurden folgende Änderungen 
vorgenommen: 

a) Zusammenfassung beider Produktnormen in einer Norm; 

b) neue Einteilung in zwei Typen (Typ 1: Gusswachs; Typ 2: Basisplattenwachs) und Unterteilung in zwei 
bzw. drei Klassen entsprechend der Härte; 

c) ausführlichere Beschreibung der Prüfverfahren; 

d) überarbeitete Anforderungen an die Kennzeichnung, z. B. Angabe der Losnummer. 

Frühere Ausgaben 

DIN 13908: 1984-03 
DIN EN 21561: 1992-04 
DIN EN ISO 1561: 1998-01 
DIN EN ISO 12163: 2000-11 

 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 3336, Zahnheilkunde � Kunststoffzähne 

DIN EN ISO 4824, Zahnheilkunde � Keramikzähne 

DIN EN ISO 6873, Dentalgipse 

E DIN EN ISO 8601, Datenelement und Austauschformate � Informationsaustausch � Darstellung von 
Datum und Uhrzeit 
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Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 15854:2005) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 106 �Dentistry� in 
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 55 �Zahnheilkunde� erarbeitet, dessen Sekretariat 
vom DIN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2006, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Januar 2006 zurückgezogen werden. 

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 12163:2000 und EN ISO 1561:1997. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, 
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 15854:2005 wurde vom CEN als EN ISO 15854:2005 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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Einleitung 

In dieser Internationalen Norm werden keine besonderen qualitativen und quantitativen Anforderungen zum 
Ausschluss biologischer Risiken gestellt. Zur Beurteilung möglicher biologischer oder toxikologischer Risiken 
wird empfohlen, ISO 10993-1 und ISO 7405 heranzuziehen (siehe Literaturhinweise). 
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