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DIN EN ISO 3819:2016-05

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 3819:2015) wurde vom CEN/TC 332 ,Laborausriistung aus der Internationalen
Normenorganisation ISO iibernommen. Die Norm wurde im ISO/TC 48 ,Laboratory equipment”, erarbeitet.
Alle genannten Gremien stehen unter dem Sekretariat des DIN (Deutschland).

Das zustidndige deutsche Spiegelgremium ist der Arbeitsausschuss NA 055-01-03 AA ,Glasgerdte und
Apparate” im DIN-Normenausschuss ,Laborgerdte und Laboreinrichtungen®. Er war federfiihrend an der
Erarbeitung dieses Dokuments beteiligt.

Fir die im Abschnitt 2 genannten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 718 sieche  DINISO 718
ISO 3585 sieche  DINISO 3585

Anderungen
Gegeniiber DIN 12331:1988-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) eine zusatzliche Baureihe mit dickwandigen Bechern wurde aufgenommen;

b) Mafde und Toleranzen wurden an die Herstellungspraxis angepasst;

c) Becher mit Nennvolumen von 500 ml, 5 000 ml und 10 000 ml wurden neu aufgenommen;
d) Anforderung an die Temperaturwechselbestdndigkeit wurde erganzt.

Frithere Ausgaben

DIN DENOG 1:1927-07

DIN DENOG 331:1937-04

DIN DENOG 332:1937-04

DIN 12331:1949-07, 1971-04, 1988-10
DIN 12332:1949-07, 1971-04

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DINISO 718, Laborgerite aus Glas — Temperaturschock und Temperaturwechselbestindigkeit —
Priifverfahren

DIN ISO 3585, Borosilicatglas 3.3 — Eigenschaften
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EUROPAISCHE NORM ENISO 3819
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2015

ICS 17.060

Deutsche Fassung

Laborgerate aus Glas —
Becher (ISO 3819:2015)

Laboratory glassware — Verrerie de laboratoire —
Beakers (ISO 3819:2015) Béchers (ISO 3819:2015)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 5. Dezember 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
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