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Bodenbeschaffenheit
Laboratoriumsinkubationssysteme zur Bestimmung DIN

der Mineralisierung von organischen Chemikaliken im Boden

unter aeroben Bedingungen ISO 14239

(ISO 14239:1997)

ICS 13.080.10

Soil quality —
Laboratory incubation systems for measuring the mineralization of organic chemicals in soil under aerobic conditions
(1SO 14239 :1997)

Qualité du sol —
Méthodes de mesure de la minéralisation de produits chimiques organiques dans le sol sous conditions aérobies,
au moyen de systémes d’incubation de laboratoire (ISO 14239 : 1997)

Die Internationale Norm SO 14239 :1997-06-01 ,Soil quality —
Laboratory incubation systems for measuring the mineralization of
organic chemicals in soil under aerobic conditions” ist unverandert
in diese Deutsche Norm iibernommen worden.

Nationales Vorwort

Diese Norm wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 190 ,Bodenbeschaffenheit”
aufgestellt. Fir Deutschland war der NAW | B 4 ,Boden — Biologische Bodenunter-
suchungsverfahren® an der Bearbeitung beteiligt.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die
entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 10381-6 siehe DIN ISO 10381-6
ISO 11266 siehe DIN ISO 11266
ISO 11274 siehe E DIN ISO 11274

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 10381-6
Bodenbeschaffenheit — Probenahme — Teil 6: Anleitung zur Entnahme, Behandlung
und Lagerung von Boden flur die Bestimmung aerober mikrobieller Prozesse unter
Laboratoriumsbedingungen (ISO 10381-6 : 1993)

DIN ISO 11266
Bodenbeschaffenheit — Anleitung fur Laboratoriumsuntersuchungen zur biolo-
gischen Abbaubarkeit von organischen Chemikalien im Boden unter aeroben
Bedingungen (ISO 11266 : 1994)

E DIN ISO 11274
Bodenbeschaffenheit — Bestimmung des Wasserrlckhaltevermdégens — Labor-
verfahren (ISO/DIS 11274 : 1992)
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Deutsche Ubersetzung
Laboratoriumsinkubationssysteme zur Bestimmung

der Mineralisierung von organischen Chemikalien im Boden
unter aeroben Bedingungen
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Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation flir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute
(1ISO-Mitgliedskdrperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede
Mitgliedskdrperschaft, die sich fur ein Thema interessiert, fur das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt,
in diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbin-
dung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt. Die ISO arbeitet bei allen Angelegenheiten der elektrotechnischen
Normung eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten internationalen Norm-Entwirfe werden den Mitgliedskdrperschaften
zur Abstimmung vorgelegt. Die Verdéffentlichung als Internationale Norm erfordert Zustimmung von mindestens 75% der
abstimmenden Mitgliedskdrperschaften.

Die Internationale Norm ISO 14239 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 190 ,Bodenbeschaffenheit”, Unterkomitee 4
~Biologische Verfahren®, erarbeitet.

Anhang A ist normativer Bestandteil dieser Internationalen Norm. Anhang B ist nur zur Information.

Einleitung

Diese Internationale Norm beschreibt Inkubationssysteme fur die Bestimmung der Mineralisierung von organischen
Verbindungen im Boden unter aeroben Bedingungen.

Die Mineralisierung ist nur einer der Parameter, die fiir die Einschatzung des biologischen Abbaus von organischen
Verbindungen im Boden verwendet werden kdnnen. Ist die Mineralisierung nicht sehr groB, bedeutet das nicht zwingend,
daB das Prufmaterial nicht biologisch abbaubar ist. Materialbilanzuntersuchungen fir die Einschatzung der Erzeugung
von Stoffwechselprodukten in Ergdnzung zu Mineralisierungsuntersuchungen ermdglichen eine umfassende Einschét-
zung des biologischen Abbaus.

Es ist erforderlich, diese Internationale Norm in Verbindung mit ISO 11266 anzuwenden. Diese enthalt allgemeine Hinweise
zur Bestimmung der Abbaubarkeit organischer Chemikalien in Béden.

In Abhéangigkeit vom Untersuchungsziel kdnnen unterschiedliche Inkubationsbedingungen, wie im folgenden beschrieben,
und verschiedene Analysenverfahren eingesetzt werden.

ANMERKUNG: Verschiedene Handelsnamen von Produkten sind, als Beispiele genannt, aufgefiihrt. Diese Informationen

sind zum Nutzen des Anwenders dieser Internationalen Norm enthalten, stellen aber keine Bevorzugung dieser
Produkte durch die ISO dar.
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm beschreibt drei Inkubations-
systeme fur die Bestimmung der Geschwindigkeit und
des Umfangs der Mineralisierung organischer Verbindun-
gen im Boden durch Messung der Kohlenstoffdioxid-
entwicklung. Alle drei Inkubationssysteme sind fur 10s-
liche oder unlésliche Verbindungen verwendbar. Die Wahl
des Systems hangt vom Zweck der Untersuchung ab.
Diese Internationale Norm gilt nicht fir die Anwendung
solcher Systeme fir Materialbilanzuntersuchungen, die
oft prifsubstanzspezifisch sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden normativen Dokumente enthalten Fest-
legungen, die durch Verweisung in diesem Text Bestand-
teil der vorliegenden Internationalen Norm sind. Zum Zeit-
punkt der Veroffentlichung waren die angegebenen
Ausgaben gultig. Alle normativen Dokumente unterliegen
der Uberarbeitung. Vertragspartner, deren Vereinbarun-
gen auf dieser Internationalen Norm basieren, sind
gehalten, nach Mdglichkeit die neuesten Ausgaben der
nachfolgend aufgefiihrten Normen anzuwenden. IEC- und
ISO-Mitglieder verfugen Uber Verzeichnisse der gegen-
wartig gultigen Internationalen Normen.
ISO 10381-6 : 1993
Soil quality — Sampling — Part 6: Guidance on the
collection, handling and storage of soil for the
assessment of aerobic microbial processes in the
laboratory
ISO 11266 : 1994
Soil quality — Guidance on laboratory testing for bio-
degradation of organic chemicals in soil under aerobic
conditions
ISO 11274

Soil quality — Determination of the water retention
characteristic — Laboratory methods

3 Verfahren
31 Allgemeine Anforderungen

Unabhéangig von der Wahl des Inkubationssystems sind
folgende Arbeitsablaufe einzuhalten.

3.11 Probenahme und Beschreibung von Boden
Boden ist nach ISO 10381-6 zu entnehmen und zu behan-
deln. Der Boden ist nach 5.1.1 von ISO 11266 : 1994 zu
beschreiben.

3.1.2 Priifsubstanz

Die Prifsubstanz ist nach 5.2 von ISO 11266 :1994 zu
beschreiben.

3.1.3 Inkubationsbedingungen

Folgende Bedingungen sind einzuhalten, falls es nicht

einen besonderen Grund fir davon abweichende Bedin-

gungen gibt:

Temperatur: (20 £ 2)°C

Porenwasserdruck

des Bodens: —0,01 MPa bis —0,03 MPa (gemessen auf
1+ 5%), bestimmt nach 1SO 11274 [oder
zwischen 40% und 60% der maximalen
Wasserhaltekapazitat (gemessen auf = 5%)
nach Anhang A]

Inkubation:  im Dunkeln
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Die Inkubationsbedingungen sollten im Prufbericht ange-
geben werden. Wenn sie von den oben beschriebenen
Bedingungen abweichen, sollten auch die Grinde fur
diese Abweichungen im Prufbericht angegeben werden.

Eine Temperatur von (20 £ 2)°C wurde als Standard fur
Vergleichszwecke und weil diese verhaltnisméaBig schnell
zu Ergebnissen fuhrt, gewéhlt. Temperaturen auBerhalb
des angegebenen Bereichs kénnen verwendet werden,
wenn sie besser geeignet sind (zum Beispiel aufgrund
drtlicher Bedingungen, Fehlens von Kuhleinrichtungen).

3.2 Auswahl der Inkubationssysteme

Es ist eines der drei in dieser Internationalen Norm
beschriebenen Systeme, das DurchfluBsystem (siehe 3.3),
das Natronkalk-Saulensystem (siehe 3.4) oder das Bio-
metersystem (siehe 3.5), zu verwenden.

Daten Uber die Mineralisierung von organischen Chemi-
kalien kénnen am besten aus Prifungen mit radioaktiv
markierten Verbindungen erhalten werden. Falls nicht-
markierte organische Chemikalien verwendet werden, ist
eine Anzahl von Kontrollproben erforderlich, und Daten
zur Kohlenstoffdioxidentwicklung sollten statisch unter-
sucht werden.

Die Wiederfindungsrate von Kohlenstoffdioxid (CO,) in
den drei Systemen kann durch Zufligen bekannter Men-
gen von nichtmarkiertem oder '*C-markiertem Calcium-
carbonat und ausreichend Salzsdure zum vollstandigen
Ldésen des Calciumcarbonats bestimmt werden.

Warnhinweis: Die Verfahren dieser Internationalen Norm
erfordern einige geféhrliche Materialien. Vorsicht im
Umgang und bei der Beseitigung dieser Materialien ist
erforderlich. Insbesondere sollten alle einschlagigen
nationalen Regeln eingehalten werden.

Die hauptséachlichen Vor- und Nachteile dieser Systeme

sind:

a) DurchfluBsystem:
Vorteile: ausreichende Sauerstoffversorgung fiir aerobe
Langzeitabbauuntersuchungen; verwendet Ubliche
Laborgerate aus Glas; ermdglicht die Messung von
nichtmarkiertem CO, (Titration), '*CO,, (Szintillations-
zéhlung) und/oder "C-markierten fliichtigen Produk-
ten (Szintillationsz&hlung).

Nachteile: Schwierigkeiten mit vollstandiger Wieder-
findung bei der Untersuchung von fliichtigen '#C-Ver-
bindungen; Empfindlichkeit gegenlber Undichtigkei-
ten im System.

b) Natronkalk-Saulensystem:

Vorteile: freier Zutritt von Sauerstoff fir Langzeit-
abbauuntersuchungen; verwendet Ubliche Labor-
gerate aus Glas; bendtigt wenig Raum; ohne Ande-
rungen fir die Verwendung mit aeroben Ruhe- oder
Schittelsedimenten, Reinkulturen von Mikroorganis-
men, Algen oder Pflanzenzellkulturen adaptierbar;
problemlose Inkubation unter verschiedenen Umwelt-
bedingungen; vollstdndige Erholung von angewende-
ter Radioaktivitdt in Kurz- oder Langzeit-Material-
bilanzuntersuchungen.

Nachteile: '*CO,-EinschluB in Natronkalk muB fiir die
Szintillationszahlung freigesetzt und in FlUssigkeit
absorbiert werden; der Wassergehalt von Bé6den muf
mindestens einmal monatlich eingestellt werden.

c) Biometersystem:

Vorteile: benétigt wenig Raum; ohne Anderungen fiir
die Verwendung mit Ruhekulturen aerober Sedimente,
Reinkulturen von Mikroorganismen oder Algen adap-
tierbar; problemlose Inkubation unter verschiedenen

) Wird veroffentlicht
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