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Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2019-06-21 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

Anwendungswarnvermerk

� vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm-
Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

� oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Technische Grundlagen (NATG), 10772 Berlin, Saatwinkler
Damm 42/43, 13627 Berlin.

�Entwurf�

DIN 16281

Halter für Messgeräte und Armaturen

Support for measuring instruments and fittings

Dispositif de serrage pour appareil des mesure et robinets

Einsprüche bis 2019-08-21
Vorgesehen als Ersatz für
DIN 16281:2004-07

Gesamtumfang 11 Seiten

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

� oder als Datei per E-Mail an natg@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für Stellungnahmen zu Norm-
Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
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Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 152-04-01 AA �Mechanische Druck- und 
Temperaturmessgeräte� im DIN-Normenausschuss Technische Grundlagen (NATG) erarbeitet. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 16281:2004-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) für die Formen A und H wurden jeweils Schweißkonstruktionen ergänzt; 

b) Bilder wurden aktualisiert; 

c) Normbezeichnungen wurden aktualisiert; 

d) Literaturhinweise wurden aufgenommen; 

e) weitere Gewinde wurden aufgenommen; 

f) bei den Werkstoffbezeichnungen wurden die Kurzbezeichnungen entfernt; 

g) Abschnitt 3 wurde eingefügt; 

h) redaktionelle Anpassungen wurden vorgenommen. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für Halter zum Befestigen von Messgeräten und deren Armaturen samt Zubehör an Wänden, 
Rohren und Gestellen. 

Diese Norm legt keine Flachdichtringe fest. Für diese gilt DIN EN 837�1. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN EN 837�1:1997-02, Druckmessgeräte � Teil 1: Druckmessgeräte mit Rohrfedern; Maße, Messtechnik, 

Anforderungen und Prüfung; Deutsche Fassung EN 837-1:1996 

DIN EN 12164, Kupfer und Kupferlegierungen � Stangen für die spanende Bearbeitung 

DIN EN 10272, Stäbe aus nichtrostendem Stahl für Druckbehälter 

DIN EN ISO 4762, Zylinderschrauben mit Innensechskant 

DIN ISO 2768�1, Allgemeintoleranzen; Toleranzen für Längen- und Winkelmaße ohne einzelne 

Toleranzeintragung 

3 Begriffe 

In diesem Dokument werden keine Begriffe aufgeführt. 

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

� DIN-TERMinologieportal: verfügbar unter https://www.din.de/go/din-term 

� DKE-IEV: verfügbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV 

4 Maße, Bezeichnung 

4.1 Messgerätehalter 

4.1.1 Allgemeines 

Die Messgerätehalter brauchen der bildlichen Darstellung in den Bildern 1, 2, 3 und 4 nicht zu entsprechen; 
nur die angegebenen Maße sind einzuhalten. Die Ausladung ist in Tabelle 1 angegeben. 

Allgemeintoleranzen: ISO 2768 � g 
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