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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DIVISEURS DE TENSION A RESISTANCES EN COURANT CONTINU
A RAPPORTS FIXES

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes ou
sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant 4 ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord

international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager l'unification internationale, la CEI exprime le veeu que tous les Comités nationaux adoptent dans
leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure ol les conditions nationales le permettent. Toute
divergence entre la recommandation de la CEI et la régle nationale correspondante doit, dans le mesure du possible, &tre

indiquée en termes clairs dans cette derniére.

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 13B: Appareils de mesure indicateurs, du Comité

d’Etudes N° 13 de la CEI: Appareils de mesure.

Des projets furent discutés lors des réunions tenues a Toronto en 1972 et & Copenhague en 1973. A la suite de
cette derniére réunion, le projet, document 13B(Bureau Central)45, fut soumis & P'approbation des Comités

nationaux suivant la Régle des Six Mois en juin 1974.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Afrique du Sud
(République d’)

Allemagne

Argentine

Autriche

Belgique

Brésil

Canada

Danemark

Etats-Unis d’Amérique

Finlande

France

Hongrie

Isragl
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Italie

Japon

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Roumanie

Royaume-Uni

Suéde

Suisse

Turquie

Union des Républiques
Socialistes Soviétiques

Yougoslavie

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60524-1975
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60524-1975

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

DIRECT-CURRENT RESISTIVE VOLT RATIO BOXES

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National
Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion
on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of
the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC
recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE
This standard has been prepared by Sub-Committee 13B, Indicating Instruments, of IEC Technical Committee
No. 13, Measuring Instruments.

Drafts were discussed at the meetings held in Toronto in 1972 and in Copenhagen in 1973. As a result of this
latter meeting, the draft, document 13B(Central Office)45, was submitted to the National Committees for approval
under the Six Months’ Rule in June 1974.

The following countries voted explicitly in favour of publication:

Argentina Netherlands

Austria Poland

Belgium Portugal

Brazil Romania

Canada South Africa (Republic of)
Denmark Sweden

Finland Switzerland

France Turkey

Germany Union of Soviet Socialist Republics
Hungary United Kingdom

Israel United States of America
Italy Yugoslavia

Japan '
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DIVISEURS DE TENSION A RESISTANCES EN COURANT CONTINU
A RAPPORTS FIXES

1. Domaine d’application

La présente norme s’applique aux diviseurs de tension & résistances en courant continu et a rapports fixes a.yant
une tension d’entrée maximale de 1,5 kV et dont Pindice de classe est de 0,1 [1 000 ppM (parties par million)]
ou meilleur.

La présente norme s’applique a tout équipement qui est incorporé aux diviseurs de tension ou qui est fournt
par le constructeur (ou par le fournisseur responsable) comme élément essentiel au fonctionnement correct du
diviseur de tension.

La présente norme ne s’applique pas aux équipements auxiliaires.

2. Terminologie

Pour la présente norme, les définitions ci-aprés sont applicables:

N

2.1 Diviseur de tension a résistances en courant continu a rapports fixes (en abrégé dans la suite du texte:
« diviseur de tension » ) '

Dispositif constitué d’un téseau de résistances a rapports fixes fournissant entre deux bornes de sortie une tension
égale & une fraction déterminée d’une tension appliquée entre deux bornes d’entrée.

Un diviseur de tension peut avoir un seul rapport ou des rapports multiples. Dans ce dernier cas, il peut étre
a entrées multiples (figure 1a) ou a sorties multiples (figure 1b).

Note. — Le diviseur de tension est souvent destiné 4 multiplier 'étendue de mesure d’un potentiométre a courant continu.

Entrées Entrée ———
Sorties

Sortie

381175 382(75
FIGURE la FIGURE 1b

2.2 Tension(s) nominale(s)

Tension(s) qui figure(nt) dans la désignation du diviseur de tension.

2.3 Rapport nominal des tensions

Rapport entre la tension nominale d’entrée et la tension nominale de sortie.

2.4 Rapport vrai

Rapport entre la tension d’entrée, sous laquelle le diviseur de tension est alimenté, et la tension de sortie & vide.

2.5 Tension nominale d’isolement

Tension la plus élevée par rapport  la terre 4 laquelle peut (peuvent) étre porté(s) le(s) circuit(s) du diviseur
de tension, sans que le diviseur de tension risque de devenir dangereux au toucher.

C’est la tension pour laquelle I'appareil a été construit du point de vue de son isolation.

Note. — Les circuits auxiliaires éventuels peuvent avoir une autre valeur de tension nominale d’isolement. D ocum ents
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DIRECT-CURRENT RESISTIVE VOLT RATIO BOXES

1. Scope

~ This standard applies to d.c. resistive volt ratio boxes with fixed ratios and having a rated input voltage up to
1.5 kV and having a class index of 0.1 [1 000 ppM (parts per million)] or better.

This standard applies to all equipment which is built-in or is supplied by the manufacturer (or responsible
supplier) as an essential part of the volt ratio box.

This standard does not apply to auxiliary equipment.

2. Terms and definitions
For the purposes of this standard, the following definitions apply:

2.1 D.C. resistive volt ratio box (hereinafter designated “VRB”)

A device consisting of a tesistive network with fixed ratios providing an output voltage equal to a predetermined
fraction of an input voltage. Both input and output voltages are each between a pair of terminals.

A VRB may have one or several ratios. In the latter case, there can be several inputs (Figure la) or several
outputs (Figure 1b).

Note. — 1t is often used to act as a range multiplier for a d.c. potentiometer.

Inputs Input
P P OQutputs

Output

381175 382175
FiGURE la FIGURE 1b

2.2 Rated voltage(s)
The value(s) of voltage which occur in the designation of the VRB.

2.3 Nominal voltage ratio

The ratio between the rated input voltage and the rated output voltage.

2.4 True voltage ratio

The ratio of the voltage applied to the input to the open circuit output voltage.

2.5 Circuit insulation voltage (nominal circuit voltage)

The highest voltage with respect to earth which may be applied to a circuit(s) of the VRB so that the VRB is
unlikely to become dangerous to touch.

This is the voltage for which the VRB has been constructed from the point of view of insulation.

Note. — Auxiliary circuits (if any) may have a different value of circuit insulation voltage (nominal circuit voltage).
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