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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien
I’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux mises 4 jour peuvent étre
obtenus aupres des Comités nationaux de la CEI et en consul-
tant les documents ci-dessous:

@® Bulletindela CEI

® Rapport d’activité de la CEI

Publié annuellement

® Catalogue des publications de la CEX

Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera 4 la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (V.E.L), qui est établie sous forme de
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, I'Index
général étant publié séparément. Des détails comple]
V.E.I. peuvent étre obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente publica-
tion ont été soit repris du V.E.L, soit spécifiquement ap
aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéra

Pour les symboles grap es
d’usage général approuvés par Jd

— la Publication 27 de la CE
en électrotechnique;

— la Publication 117, de
mandés.

Autres publications de la CEI établies par le méme
Comité d’Etudes

L’attention du lecteur est attirée sur la page 3 de la couver-
ture, qui énumeére les autres publications de la CEI préparées
par le Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.
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Revision of this publication

The technical content of I EC publications is kept under con-
stant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects
current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following I EC sources:

® IECBulletin

Report on I EC Activities
Published yearly

® Catalogue of IEC Puk S

Published yearly

exsare referred to I EC Publica-
otechnical Vocabulary (I.LE.V.),
6f separate chapters each dealing
e General Index being published as a

amd”definitions contained in the present publica-
either been taken from the I.E.V. or have been specif-

raphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved
by the IEC for general use, readers are referred to:

— TEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— IECPublication 117: Recommended graphical symbols.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from 1EC Publications 27 or 117, or
have been specifically approved for the purpose of this publica-

" tion.

Other IE C publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back

cover, which lists other IEC publications issued by the Techni-
cal Committee which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CARACTERISTIQUES DES SIGNAUX ET CONNECTEURS
UTILISES EN INSTRUMENTATION DE MEDECINE NUCLEAIRE
UTILISANT DES DETECTEURS A SCINTILLATIONS

A CRISTAL D’IODURE DE SODIUM

PREAMBULE
1) Les décisions ou accords officiels de la CET en ce qui concerne les questions fechnique epared dgs Comités d’Etu-
des ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces guesti ent ¥ aplus grande mesure

possible un accord international sur les sujets examinés.

ments électriques dan
Un premicQ :

réunion, un proje

ud (République d’) Espagne

France

Italie
Belglque . Pays-bas
Canada Royaume-Uni
Danemark Suisse
Egypte Turquie

Autres publications de la CEI citées dans la présente norme:

Publications n° 313:  Connecteurs coaxiaux utilisés en instrumentation nucléaire.

323:  Domaines de tension analogique et niveaux logiques pour appareils nucléaires alimentés par
le réseau.

498:  Connecteurs coaxiaux de haute tension utilisés en instrumentation nucléaire.

516:  Systéme modulaire d’instrumentation pour le traitement de I'information; syst¢éme CAMAC.

625-1: Un systéme d’initerface pour instruments de mesurage programmables (bits parall¢les, octets
série), Premiére partie: Spécifications fonctionnelles, spécifications électriques, spécifications
mécaniques, application du systéme et régles pour le constructeur et I'utilisateur.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SIGNAL CHARACTERISTICS AND CONNECTORS
USED IN NUCLEAR MEDICINE INSTRUMENTATION
INCORPORATING SODIUM IODIDE CRYSTAL SCINTILLATION
DETECTORS

FOREWORD

consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and thg
sense.

“ommittees should adopt the

3) In order to promote international unification, the IEC expresse 2
ittgns will permit. Any divergence

text of theIEC recommendat1on for their nationa

the latter.

and Equipment for Nucle ici echnical Comm1ttee No. 62: Electrical Equipment

in Medical Practice
A first draft wa@& A w¢ megting.held in Zurich in 1976. As a result of this meeting, a
draft, Document 62 S yas submitted to the National Commlttees for approval

under the Six Mont]

The Nation ollowing countries voted explicitly in favour of publication
Italy
Netherlands
: South Africa (Republic of)

Denmark Spain

Egypt Switzerland

France Turkey

Germany United Kingdom

Other 1EC publications quoted in this standard:

Publications Nos. 313:  Coaxial Cable Connectors used in Nuclear Instrumentation.
323:  Analogue Voltage Ranges and Logic Levels for Mains Operated Nuclear Instruments.

498:  High-voltage Coaxial Connectors used in Nuclear Instrumentation.

516: A Modular Instrumentation System for Data Handling; CAMAC System.

625-1: An Interface System for Programmable Measuring Instruments (Byte Serial, Bit Parallel),
Part 1: Functional Specifications, Electrical Specifications, Mechanical Spec1ﬁcat10ns Sys-
tem Applications and Requirements for the Designer and User.
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CARACTERISTIQUES DES SIGNAUX ET CONNECTEURS
UTILISES EN INSTRUMENTATION DE MEDECINE NUCLEAIRE
UTILISANT DES DETECTEURS A SCINTILLATIONS
A CRISTAL D’IODURE DE SODIUM

1. Généralités

1.1 Domaine d’application

La présente norme s’applique a I'instrumentation de médecine
appareils comprenant des détecteurs a scintillations a crista S

1.2 Objet

ps de montée d’impulsion sont spécifiées

2. Terminologie

2.1 Degrédes cri

mandé, mais non impératif pour la conformité a la norme;

is au présent signifie que le respect d’une prescription peut étre réalisé d’une
maniére particuliére, pour la conformité a la norme.

- «pouvoli
Note. - Ces définitions sont 4 I’étude.

3. Prescriptions concernant le signal

Lorsqu’un signal est mis a la disposition de 'utilisateur, ce signal doit répondre aux condi-
tions de cet article.

La durée d’impulsion doit étre mesurée comme le temps pendant lequel I'amplitude de I'im-
pulsion est supérieure de 10% de sa valeur la plus élevée.

Le temps de montée d’impulsion doit étre mesuré comme un temps pendant lequel ’'ampli-
tude de I'impulsion augmente de 10% a 90% de son amplitude maximale.

3.1 Impulsions
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