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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DETERMINATION DU CHAMP DE RAYONNEMENT

MAXIMAL SYMETRIQUE

PROVENANT D’UN TUBE A ANODE TOURNANTE
UTILISE EN DIAGNOSTIC MEDICAL

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités
d’Etudes ot sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans la plus grande

mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager l'unification internationale, la CEI exprime le veeu que tous les Comités nationaux adoptent
dans leurs regles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure ou les conditions nationales le
permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la régle nationale correspondante doit, dans la
mesure du possible, étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

PREFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 62B: Appareils a rayons X fonctionnant

jusqu’a 400 kV et dispositifs accessoires, du Comité
dans la pratique médicale.

d’Etudes n° 62

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

: Equipements électriques

Régle des Six Mois

Rapport de vote

62B(BC)51
62B(BC)53

62B(BC)52
62B(BC)57

Pour de plus amples renseignements, consulter
mentionnés dans le tableau ci-dessus.

La publication suivante de la CEI est citée dans la présente norme:

Publication n° 788 (1984): Radiologie médicale — Terminologie.

Autres publications citées:

les rapports

de vote correspondants

Norme ISO 5/1: Photographie — Mesurage des densités, Partie 1: Termes, symboles et notations.

Projet de norme

internationale ISO 5/2: Partie 2: Conditions géométriques pour la mesure de la densité instrumentale par

transmission.
Norme ISO 5/3: Partie 3: Conditions spectrales.
Norme ISO 5/4: Partie 4: Conditions géométriques pour la densité instrumentale par reflexion.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

DETERMINATION OF THE MAXIMUM SYMMETRICAL
RADIATION FIELD
FROM A ROTATING ANODE X-RAY TUBE
FOR MEDICAL DIAGNOSIS

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all
the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in
that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt
the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditiops will permit. Any
divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be
clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 62B: X-ray Equipment Operating up to
400 kV and Accessories, of IEC Technical Committee No. 62: Electrical Equipment in Medical
Practice. : -

The text of this standard is based upon the following documents:

Six Months’ Rule Report on Voting
62B(CO)51 62B(CO)52
62B(CO)S3 62B(CO)57

Further details can be found in the relevant Reports on Voting indicated in the above table.

The following IEC publication is quoted in this standard:
Publication No. 788 (1984): Medical Radiology — Terminology.

Other publications quoted:

ISO Standard 5/1: Photography — Density Measurements, Part 1: Terms, Symbols and Notations.
ISO Draft International
Standard 5/2: Part 2: Geometric Conditions for Transmission Density.
ISO Standard 5/3: Part 3: Spectral Conditions.
ISO Standard 5/4: Part 4: Geometric Conditions for Reflection Density.
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DETERMINATION DU CHAMP DE RAYONNEMENT
MAXIMAL SYMETRIQUE
PROVENANT D’UN TUBE A ANODE TOURNANTE
UTILISE EN DIAGNOSTIC MEDICAL

INTRODUCTION

Du fait de I’aABSORPTION accrue de I’ANODE d’un TUBE RADIOGENE dans des directions
obliques, le DEBIT DE KERMA DANS L’AIR décroit vers les bords du CHAMP DE RAYONNEMENT dans
les directions formant avec la surface de 'ANODE des angles trés aigus.

D’autre part le DEBIT DE KERMA DANS L’AIR dans le CHAMP DE RAYONNEMENT décroit avec la
distance de I’AXE DE REFERENCE aux bords du champ, selon la loi de I'inverse carré appliquée
a la distance du FOYER.

L’ABSORPTION dans le matériau de la CIBLE affecte la QUALITE DE RAYONNEMENT au meéme titre
que le DEBIT DE KERMA DANs L’AIR; de sorte que les résultats des mesurages du DEBIT DE KERMA
DANS L’AIR sont influencés par la FILTRATION ADDITIONNELLE dans le FAISCEAU DE RAYONNEMENT.
C’est pourquoi les dispositions de mesurage prescrites dans la présente norme incluent une
FILTRATION ADDITIONNELLE de nature et d’épaisseur définies, dans le FAISCEAU DE RAYONNEMENT.

En outre la répartition du DEBIT DE KERMA DANS L’AIR est affectée par exemple:
— par le RAYONNEMENT DIFFUSE, dii aux objets situés dans le FAISCEAU DE RAYONNEMENT;
— par la position des objets dans le FAISCEAU DE RAYONNEMENT.

C’est pourquoi la disposition de mesurage exclut tout objet dans le FAISCEAU DE

RAYONNEMENT a l’exception du FILTRE ADDITIONNEL dans sa position convenable.

Une répartition caractéristique du DEBIT DE KERMA DANS L’AIR est indiquée a la figure 1,
page 8.

I. Domaine d’application et objet

1.1 Domaine d’application

1

La présente norme est applicable & un ENSEMBLE RADIOGENE A RAYONNEMENT X et & une
GAINE EQUIPEE comportant un TUBE A ANODE TOURNANTE, utilisés en RADIODIAGNOSTIC
médical pour des techniques dans lesquelles I''IMAGE RADIOLOGIQUE POTENTIELLE est regue
simultanément en tous points de la SURFACE RECEPTRICE DE L’IMAGE.

Sauf spécification contraire, la présente norme s’applique & une GAINE EQUIPEE

comportant un TUBE A ANODE TOURNANTE entiérement neuf.

La présente norme ne traite pas les ENSEMBLES RADIOGENES A RAYONNEMENT X ni les
GAINES EQUIPEES a applications spéciales, telles que celles ou sont recherchées, par
exemple, des variations plus importantes du DEBIT DE KERMA DANS L’AIR ou des

répartitions particulieres.
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