NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 61010-2-020
STAN DARD Deuxiéme édition

Second edition
2006-05

PUBLICATION GROUPEE DE SECURITE
GROUP SAFETY PUBLICATION

N
Reégles de sécurité pour i &ques

de mesurage, de régulation laboratoire —

Partie 2-020:
Exigences parti

Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 61010-2-020:2006

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61010-2-020 2006


http://avadocuments2026.com/doc/iec-61010-2-020-2006
http://avadocuments2026.com/doc/iec-61010-2-020-2006

Numérotation des publications

Depuis le ler janvier 1997, les publications de la CEIl
sont numérotées a partir de 60000. Ainsi, la CEl 34-1
devient la CEl 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la
CEl incorporant les amendements sont disponibles. Par
exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent
respectivement la publication de base, la publication de
base incorporant 'amendement 1, et la publication de
base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires
sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEIl afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique. Des renseignements relatifs a
cette publication, y compris sa validité, sont dispo-
nibles dans le Catalogue des publications de la CEl
(voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions,
amendements et corrigenda. Des informations

par le comité d’études qui a élaboré cette publ
ainsi que la liste des publications parues,
également disponibles par I'intermédiaire de:

e Site web de la CEl (www.iecsch

Le catalogue en ligne s
(www.iec.ch/searchpub)

recherches en utilisan
comprenant de rc
d’études ou date de pupli

ligne sont également
publications, les p

ieres publications parues
in&news/justpub) est aussi dispo-

\Mks ectronique. Veuillez prendre
ice “elient (voir ci-dessous)

. Service clients

Si vous avez des questions au sujet de cette
publication ou avez besoin de renseignements
supplémentaires, prenez contact avec le Service
clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +41229190211
Fax: +41 2291903 00

Full document details: IEC 61010-2-020 2006

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series. For
example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its
publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1
and 1.2 refer, respectively, to the base publication,
the base publication incorpoyating~amendment 1 and
the base publication incorporating™amendments 1
and 2.

Further infor

, thus ensuring that
hnology. Information
including its validity, is
atalogue of publications

nOrk in progress undertaken by the
j which has prepared this
well as the list of publications issued,
available from the following:

eb Site (www.iec.ch)
atalogue of IEC publications

The on-line catalogue on the IEC web site
(www.iec.ch/searchpub) enables you to search by a
variety of criteria including text searches,
technical committees and date of publication. On-
line information is also available on recently
issued publications, withdrawn and replaced
publications, as well as corrigenda.

. IEC Just Published

This summary of recently issued publications
(www.iec.ch/online_news/justpub) is also available
by email. Please contact the Customer Service
Centre (see below) for further information.

. Customer Service Centre

If you have any questions regarding this
publication or need further assistance, please
contact the Customer Service Centre:

Email: custserv@iec.ch
Tel: +412291902 11

Fax: +41 22 919 03 00

Documents

Document Sharing Hub


http://www.iec.ch/
http://www.iec.ch/searchpub
http://www.iec.ch/online_news/justpub
mailto:custserv@iec.ch
http://www.iec.ch/
http://www.iec.ch/searchpub
http://www.iec.ch/online_news/justpub
mailto:custserv@iec.ch
http://avadocuments2026.com/doc/iec-61010-2-020-2006
http://avadocuments2026.com/doc/iec-61010-2-020-2006

Full document details: IEC 61010-2-020 2006

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 61010-2-020
STAN DARD Deuxiéme édition

Second edition
2006-05

PUBLICATION GROUPEE DE SECURITE
GROUP SAFETY PUBLICATION /\((\

%

Reégles de sécurité pour areils électriques
de mesurage, de régulation laboratoire —

Partie 2-020:

Exigences parti entrifugeuses

electrical equipment
ntrol, and laboratory use —

O IEC 2006 Droits de reproduction réservés [ Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni  No part of this publication may be reproduced or utilized in any
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, form or by any means, electronic or mechanical, including
électronique ou mécanique, y compris la photo-copie et les  photocopying and microfilm, without permission in writing from
microfilms, sans I'accord écrit de I'éditeur. the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch  Web: www.iec.ch

CODE PRIX U
Commission Electrotechnique Internationale PRICE CODE
International Electrotechnical Commission

MexpayHapoaHas dnekTpoTexHuyeckas Komuceus N )
Aynapon P Pour prix, voir catalogue en vigueur

For price, see current catalogue

Documents

Document Sharing Hub


http://avadocuments2026.com/doc/iec-61010-2-020-2006
http://avadocuments2026.com/doc/iec-61010-2-020-2006

-2- 61010-2-020 O CEI:2006

SOMMAIRE

AV AN T -PROP O S ... et e e e e e e e e e e 4
1  Domaine d’application et Objet........ccooiiii 8
2 REfErences NOIrMatiVeS . ... e e 10
3 Termes et définitioNs .. .o 10
I 1T T PSPPI 14
5 Marquage, indications et documentation..............ooiiiiiii i 14
6 Protection contre les chocs électriques

7

8

©

10
11
12

13
14
15
16

Bibliographi

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61010-2-020 2006


http://avadocuments2026.com/doc/iec-61010-2-020-2006
http://avadocuments2026.com/doc/iec-61010-2-020-2006

61010-2-020 O IEC:2006 -3 -

CONTENTS
FOREWORD ...ccuiii ittt ettt et e e et e e e e e et et e e e e e e e e e e e e e e e e e et eerenns 5
T SCOPE AN ODJECT. .. e 9
2 NOrMatiVe FefErENCES . o 11
3 Terms and definitioNs . ... e 11
N I~ £ T PP 15
5 Marking and docUumMeENntation . ... ..o
6 Protection against electric ShOCK .........cooiviiiiiiii
7 Protection against mechanical HAZARDS ..........ccocoviiiiiiiiiiiii,
8 Mechanical resistance to shock and impact....................o NG
9 Protection against the spread of fire ............oooi 0N D

10 Equipment temperature limits and resistance to heat
11
12

13
14
15
16

F N QT 1o T T S ) B
Annex H Index of defi
Annex AA (normative
Annex BB (informatiy

Bibliography, T 59

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61010-2-020 2006


http://avadocuments2026.com/doc/iec-61010-2-020-2006
http://avadocuments2026.com/doc/iec-61010-2-020-2006

-4 - 61010-2-020 O CEI:2006

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

REGLES DE SECURITE POUR APPAREILS ELECTRIQUES
DE MESURAGE, DE REGULATION ET DE LABORATOIRE -

Partie 2-020: Exigences particuliéres
pour centrifugeuses de laboratoire

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nati

organlsatlons |nternat|ona|es gouvernementales et non gouvernel
également aux travaux La CEIl collabore étroitement avec I Or 5

2)

3)

4) Dans le but d'encourager I'uni ité i i i ationaux de la CEl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliqlder de Sublications de la CEl dans leurs publications
natlonales et reglonales 5 i c e$ Publications de la CEIl et toutes publications

e & jqguées en termes clairs dans ces derniéres

5) La CEIl n’a prév 6 ¢ \ age valant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité p QUi 5 é es a une de ses Publications.

6) Tous les utilisateu i i ten possession de la derniére édition de cette publication.

I’objet de droits de“propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme Internationale CEI 61010-2-010 a été établie par le comité technique 66 de la CEl:
Sécurité des appareils de mesure, de commande et de laboratoire.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition publiée en 1992 et son
Amendement 1 (1996), dont elle constitue une révision technique. Cette seconde édition a été
mise a jour afin de donner une formulation des instructions ou des paragraphes plus
spécifique et mieux adaptée a la terminologie utilisée actuellement dans I'industrie.

Elle a le statut de publication de groupe de sécurité, conformément au Guide 104 de la CEI.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61010-2-020 2006


http://avadocuments2026.com/doc/iec-61010-2-020-2006
http://avadocuments2026.com/doc/iec-61010-2-020-2006

61010-2-020 O IEC:2006 -5-

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SAFETY REQUIREMENTS FOR ELECTRICAL EQUIPMENT FOR
MEASUREMENT, CONTROL, AND LABORATORY USE -

Part 2-020: Particular requirements for laboratory centrifuges

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for s
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object| of IEC\is to promote

international co-operation on all questions concerning standardization in the electfical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Stand Ni ecifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides e “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; a ittee’interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. ion tal and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in thi . |E aborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accorda vi
agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matt , possible, an international

consensus of opinion on the relevant subjects since eac
interested IEC National Committees.

3)
4)
5)
6)
7) mployees, servants or agents including individual experts and
ational Committees for any personal injury, property damage or
whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
he publication,/use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
8) references cited in this publication. Use of the referenced publications is
9) Attention un to ibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of

~JEC'shal not\be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61010-2-020 has been prepared by IEC technical committee 66,
Safety of measuring, control and laboratory equipment.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1992 and its
Amendment 1 (1996). It constitutes a technical revision. This second edition has been updated
to provide more specific wording for some of the instructions or subclauses, and the language
has been updated to reflect current terminology used in the Industry today.

It has the status of a group safety publication in accordance with IEC Guide 104.
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Le texte de la présente norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
66/367/FDIS 66/371/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

161010-1. Elle
ments futurs

La présente Partie 2-020 est destinée a étre utilisée conjointement avec |a<€
a été établie sur la base de la deuxiéme édition (2001). Les éditions o
de la CEI 61010-1 pourront étre pris en considération.

(€

spécification d'essai ou la note corresponda
conséquence.

Dans la présente norme:

1) les caractéres d'imprimerie suivants

— termes dé S
ROMAINES.

2) les paragraphes

* reconduite;
* supprimée;
* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61010-2-020 2006


http://avadocuments2026.com/doc/iec-61010-2-020-2006
http://avadocuments2026.com/doc/iec-61010-2-020-2006

61010-2-020 O IEC:2006 -7-

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
66/367/FDIS 66/371/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This Part 2-020 is intended to be used in conjunction with IEC 61010-1. |
the basis of the second edition (2001). Consideration may be given to
amendments to, IEC 61010-1.

This Part 2-020 supplements or modifies the corresponding clause o0 as to
convert that publication into the IEC standard: Safety requirem entrifuges.

Where a particular subclause of Part 1 is not mentioned in A at subclause applies
as far as is reasonable. Where this part states "additio nodificati replacement”, the

relevant requirement, test specification or note in Pa ed accordingly.

In this standard:
1) the following print types are used:

— requirements: in roman type;

— terms used throughgeut thi e been defined in Clause 3: SMALL ROMAN

CAPITALS.
2) subclauses, t i vhi additional to those in Part 1 are numbered starting
from 101; add 3 are\ettered AA, BB, etc

the maintenance Yesultd indieated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch” in
the data related . publication. At this date, the publication will be

* replaced bya ised edition, or
*+ amended.
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REGLES DE SECURITE POUR APPAREILS ELECTRIQUES
DE MESURAGE, DE REGULATION ET DE LABORATOIRE -

Partie 2-020: Exigences particuliéres
pour centrifugeuses de laboratoire

1 Domaine d’application et objet
Cette article de la Partie 1 est applicable a I’exception de ce qui suit:

1.1 Domaine d'application

Remplacement:

La présente partie 2 est applicable aux CENTRIFUGEUSE E alimentées en

énergie électrique.

ABQRATOI

NOTE Si une ou toutes les parties de I'appareil relevent du/ domai feation d’une ou plusieurs autres
parties 2 de la CEI 61010, ainsi que du domaine d’application\de la présente norme,1'appareil devra également
satisfaire a ’ensemble des exigences de ces parties 2 .

1.1.2 Appareils exclus du domaine.d'app

Addition:

aa) CEI 60034 (Machi

1.2  Objet Q

1.2.1 Aspects in
Addition:

cc) Reéaction chimique a énergie élevée aprés une PERTURBATION DE ROTOR (voir 7.6.101.2),
dd) efficacité de I'ETANCHEITE BIOLOGIQUE (voir 13.101).

1.2.2 Aspects exclus du domaine d’application
Addition:

Ajouter les deux nouveaux points suivants:

aa) des précautions additionnelles qu’il peut étre nécessaire d’observer lors de la
centrifugation des matériaux qui sont inflammables ou explosifs (voir 5.4.101);

bb) les précautions additionnelles qu’il peut étre nécessaire d’observer lors de la
centrifugation des matériaux pouvant réagir chimiquement avec une force suffisante
pour provoquer un DANGER (voir 5.4.101);
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SAFETY REQUIREMENTS FOR ELECTRICAL EQUIPMENT FOR
MEASUREMENT, CONTROL, AND LABORATORY USE -

Part 2-020: Particular requirements for laboratory centrifuges

1 Scope and object
This clause of Part 1 is applicable except as follows:

1.1 Scope

Replacement:

This Part 2 is applicable to electrically powered LABORATORY,CENJRIFUGES.

NOTE |If all or part of the equipment falls within the scope of one or e andards of IEC 61010 as
well as within the scope of this standard, it will also need to meet ireme of those ether Part 2 standards.

1.1.2 Equipment excluded from scope

Addition:

Add the following new item:

aa) |EC 60034 (Rotating

1.2 Object
1.21 Aspects@.l
Addition:

aa) con
bb) LAB
cc) high energy che

dd) ineffectiveness 0f BIOSEALS (see 13.101)

1.2.2 Aspects excluded from scope
Addition:

Add the following two new items:

aa) additional precautions which may need to be observed when centrifuging materials
which are flammable or explosive (see 5.4.101);

bb) additional precautions which may need to be observed when centrifuging materials that
could react chemically with sufficient vigour to cause a HAZARD (see 5.4.101).
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1.4 Conditions d’environnement
1.4.1 Conditions d’environnement normales

Modification:
Modifier le point ¢) comme suit:

c) température de 2 °C a 40 °C;
1.4.2 Conditions d’environnement étendues

Modification:

Modifier le point ¢) comme suit:

c) températures ambiantes inférieures a 2 °C ou supérieures
2 Références normatives
Le présent article de la Partie 1 est applicable avec

Addition:
ISO 3864 (toutes les parties), Symbole

sécurité

3 Termes et définitions

Le présent article de Ig Parti slicab ec les exceptions suivantes:

Additions:
Ajouter les tro

3.1.101

3.1.102

COMBINAISON CENTRIFUGEUSE-ROTOR

CENTRIFUGEUSE DE LABORATOIRE et ENSEMBLE-ROTOR, destinés a fonctionner ensemble, et qui
doivent étre évalués ensemble

3.1.103

PERTURBATION

événement dans lequel PENSEMBLE-ROTOR, ou une partie de ce dernier, casse ou se détache
pendant la rotation
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1.4 Environmental conditions
1.4.1 Normal environmental conditions

Modification:
Modify item c) as follows:
c) temperature 2 °C to 40 °C;

1.4.2 Extended environmental conditions
Modification:

Modify item c) as follows:

c) ambient temperatures below 2 °C or above 40 °C;

2 Normative references

This clause of Part 1 is applicable except as follows:
Addition:

ISO 3864 (all parts), Graphical symbols 4 1d safety signs.

3.1.102
CENTRIFUGE-ROTOR COMBINATION

LABORATORY CENTRIFUGE and ROTOR ASSEMBLY that are intended to operate together and which
have to be evaluated together

3.1.103
DISRUPTION
event in which the ROTOR ASSEMBLY, or part of it, fails or becomes detached during rotation
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3.2 Parties et accessoires
Additions:
Ajouter les huit nouvelles définitions suivantes:

3.2.101

CHAMBRE

espace fermé contenu dans une CENTRIFUGEUSE DE LABORATOIRE dans lequel I'ENSEMBLE-
ROTOR tourne

3.2.102
ROTOR
composant primaire d'une CENTRIFUGEUSE DE LABORATOIRE qui retient le

atériau_devant étre

3.2.103
GODET
accessoire du ROTOR congu pour maintenir un ou plusieurs

3.2.104

CARTER DE PROTECTION
carter qui entoure complétement 'ENSEMBLE-R
moyens de fixation

le COUVERCLE et ses

3.2.105
COUVERCLE
composant mobile qui permet d’accéd

3.2.106
ENSEMBLE-ROTOR
ROTOR équipé d’un.ens
NOTE Dans le con
dans le ROTOR de CENT.
bouteilles

3.2.107

ENTRIFUGEUSE associés a l'application d’'un couple a ou au
support de rotati EMBLE-ROTOR

ETANCHEITE BIOLOGIQUE

dispositif ou mécanisme complémentaire a un ROTOR ou a un GODET et un ensemble de
fermeture, ou qui en fait partie intégrante, et qui est congu pour empécher la fuite du contenu,
par exemple de matieres microbiologiques, pendant la centrifugation

3.5 Termes de sécurité
Additions:
Ajouter les deux nouvelles définitions suivantes:

3.5.101
ESPACE LIBRE
espace entourant une CENTRIFUGEUSE DE LABORATOIRE, nécessaire a la sécurité.
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3.2 Parts and accessories
Additions:

Add the following eight new definitions:

3.2.101
CHAMBER
enclosed space within a LABORATORY CENTRIFUGE in which the ROTOR ASSEMBLY rotates

3.2.102
ROTOR
primary component of a LABORATORY CENTRIFUGE which holds the materia
centrifugal force and which is rotated by the DRIVE SYSTEM

subjected to

3.2.103
BUCKET
sub-assembly of a ROTOR designed to support one or more conta

3.2.104

PROTECTIVE CASING
casing which completely surrounds the ROTOR ASSEMBLY /and
securing devices

ludes the LID and its

3.2.105
LID
access cover of the CHAMBER

3.2.106
ROTOR ASSEMBLY

NOTE In the con
CENTRIFUGE ROTOR fo e
3.2.107

DRIVE SYSTEM

3.2.108
BIOSEAL
device or mechan additional to, or integral with, a ROTOR or BUCKET and a closure
assembly, and which is designed to prevent the escape of contents, for example micro-
biological material, during centrifuging.

3.5 Safety terms
Additions:

Add the following two new definitions:

3.5.101
CLEARANCE ENVELOPE
space around a LABORATORY CENTRIFUGE which is needed for safety
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3.5.102

PIRE ACCIDENT ENVISAGEABLE

PAE

configuration choisie pour représenter le pire cas pour un essai, dont le but est d’évaluer la sécurité
mécanique inhérente a une COMBINAISON CENTRIFUGEUSE-ROTOR (voir 7.6. et ’Annexe BB).

4 Essais
L’article de la Partie 1 est applicable avec I'’exception suivante.

4.3.1 Conditions d’environnement

Addition:
Ajouter la nouvelle note suivante:

NOTE |l convient d’accorder une attention particuliere aux CENTRIFUGEUSES réfrigérées\fon ant a ’humidité

maximale indiquée en 1.4.1 d) et 1.4.2 d) en raison des questions de condensation (voin11.

5 Marquage, indications et documentatior

L’article de la Partie 1 est applicable avec I’exce

5.1.2 Identification
Modification:
Modifier le point b) com

b) numéro de série
I'appareil.

Addition :

Ajouter le nouveé

ettant d’identifier le lot de production de

5.1.101
Tous les LES-ROTORS, y compris les accessoires des ROTORS , qui peuvent
étre remplaceé ERATEUR, tels que GODETS, adaptateurs et manchons, doivent étre

marqués du nomou de la marque déposée du constructeur ou du vendeur, et comporter le
code d'identification:

Si les composants sont trop petits ou ne sont pas appropriés pour porter ce genre de
marquage, les informations demandées doivent étre marquées sur I'emballage d’origine, et
encore mentionnées dans la documentation.

NOTE 1 L'emballage peut étre la boite contenant I'appareil, les éléments ou la documentation qu’elle contient,
etc...

NOTE 2 Il convient de marquer chaque ROTOR de son numéro de série ou de tout autre moyen destiné a identifier
de maniere unique le lot de production.

NOTE 3 Lorsque le constructeur spécifie qu'une partie, par exemple un GODET, est destinée a étre montée
uniquement sur certains types de ROTORS ou dans des positions particulieres du ROTOR pour des raisons
d’équilibre ou autres, il est recommandé que chaque position respective du GODET et du ROTOR soit identifiée par
un marquage contenant les chiffres ou les lettres correspondants.

NOTE 4 Il convient de marquer par la méme identification les accessoires congus pour étre utilisés comme un
ensemble, du fait du poids par exemple.

La conformité est vérifiée par examen. Documents
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3.5.102

MCA (MAXIMUM CREDIBLE ACCIDENT)

a planned event chosen to represent worst-case conditions for a test that will evaluate the
inherent mechanical safety of a CENTRIFUGE-ROTOR COMBINATION (see 7.6 and Annex BB).

4 Tests
This clause of Part 1 is applicable, except as follows.

4.3.1 Environmental conditions
Addition:

Add the following new note:

NOTE Consideration should be given to operating refrigerated centrifuges at.the i idi ecified in
1.4.1 d) and 1.4.2 d) because of condensation concerns (see 11.101).

5 Marking and documentation

This clause of Part 1 is applicable except as follows
5.1.2 Identification
Modification:

Modify item b) as follows:

b) serial number or other tion batch of the equipment.

Addition:

Add the fo//owin@w

be marked
identificati

NOTE 1 Packaging can be the outer box, an insert, etc.

NOTE 2 Each ROTOR should be marked with a serial number or with other means to identify uniquely the
production batch.

NOTE 3 Where the manufacturer specifies that an individual part, for example a BUCKET, is to be fitted only to a
specific ROTOR or in specific ROTOR positions for balance or some other reason, each BUCKET and ROTOR position
should be identified by marking with corresponding numbers or letters;

NOTE 4 ROTOR accessories designed to be used together as a set, for example in terms of weight, should be
marked with an identification of that same set.

Conformity is checked by inspection.
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5.4.2 Caractéristiques des appareils
Addition:
Ajouter les trois nouveaux points suivants:

aa) une liste de tous les ROTORS et accessoires de ROTORS indiqués pour étre utilisés avec
une CENTRIFUGEUSE DE LABORATOIRE, ainsi que leurs fréquences de rotation ASSIGNEES;

bb) toutes les restrictions définies par le constructeur, concernant [linterdiction de
centrifuger certaines matiéres;

cc) les limites de densité et de volume, de méme que les instructions pour la réduction de
charge de 'ENSEMBLE-ROTOR.

5.4.3 Installation des appareils

Addition:
Ajouter, aprés le point a), les cinq points suivants:

i) superficie du plancher ou de I'établi nécessaire
prévue (voir 7.3.101);

|nstruct|ons du fabricant qu’il faut que
autour de la CENTRIFUGEUSE ou que
indiquent que cet espace doit étre ferm
le fonctionnement de la CENTRIFUGEUSE.

aa)
bb)

cc) toute exigence
la procédure dé

largement de ROTOR,;

pécifique pour qu’'un OPERATEUR soit présent aux phases indiquées de
centrifugation;

dd) les moyens de sécurité nécessaires pour le personnel. Les exemples d’instructions
comprennent:

i) de ne pas se pencher sur une CENTRIFUGEUSE DE LABORATOIRE;

ii) de ne pas rester a l'intérieur de 'ESPACE LIBRE plus longtemps que nécessaire pour
des raisons de service;

iii) de ne pas déposer de matieres potentiellement dangereuses a l'intérieur de I'ESPACE LIBRE;

iv) les méthodes pour le fonctionnement en toute sécurité pendant les procédures
d’ouverture de COUVERCLE (voir 7.2.102.2);

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61010-2-020 2006


http://avadocuments2026.com/doc/iec-61010-2-020-2006
http://avadocuments2026.com/doc/iec-61010-2-020-2006

61010-2-020 O IEC:2006 -17 -

5.4.2 Equipment ratings
Addition:
Add the following three new items:

aa) a list of all ROTORS and ROTOR accessories specified for use with a LABORATORY
CENTRIFUGE, together with their RATED rotational frequencies;

bb) any restrictions by the manufacturer warning against the use of particular materials to
be centrifuged;

cc) density and volume limits for ROTOR ASSEMBLY loading and, if applicable, derating
instructions.

5.4.3 Equipment installation

Addition:
Add, after item a), the following five sub-items:

i) floor or bench area required for the CLEARANC
7.3.101);

require that no person or any hazardq
CENTRIFUGEis operating.

ii) total weight of the CENTRIFUGE;

v) means for secu

5.4.4 Equipme@

Addition:

aa) loadi
bb) ROTOF

cc) any specific_ requirement for an OPERATOR to be present at stated phases of the
centrifuging procedure;

dd) necessary safeguards for personnel. Examples of instructions include:
— not to lean on a LABORATORY CENTRIFUGE;

— not to stay within the CLEARANCE ENVELOPE longer than necessary for operational
reasons;

— not to deposit any potentially hazardous materials within the CLEARANCE ENVELOPE;
— methods for safe operation during open LID procedures (see 7.2.102.2);
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