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Numeéros des publications

Depuis fe 1er janvier 1997, les publications de la CEIl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est
constamment revu par la CEIl afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfir-
mation de la publication sont disponibles dans le
Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs a des questions a I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
publications établies, se trouvent dans les documghts

dessous:

» «Site web» de la CEI*

e Catalogue des publications de la CEl
Publié annuellement et mis a jour
régulierement
(Catalogue en ligne)*

e Bulletin de la CEI
Disponible a la fois a
et comme périodigue

Terminologie, sy
et littéraux

lecteur consulterala CEl §0027: Symboles littéraux a
utiliser en électrotethpiquey la CEl 60417: Symboles
graphiques utilisables swAe matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CE! 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

*

Voir adresse «site web» sur la page de titre.
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Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publicatio

by the technical
repared this publication, as well

alogue of IEC publications
PUblished yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

IEC Builetin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, \EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and

compilation of the single sheets and |IEC 60617:
Graphical symbols for diagrams.
* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DETECTEURS, INSTRUMENTS ET MATERIELS DE MESURAGE DE PUISSANCE
ET D'ENERGIE DES RAYONNEMENTS LASER

AVANT-PROPOS

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qul concerne les
questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes_ ol sont repré-
sentés +tous les Comités nationaux s'intéressant 3 questions,
expriment dans la plus grande mesure possible un ag ternational
sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations interna : et sont

3) Dans le but d'encourager 1'unification inter atlo ale a LEI exprime
le voeu que tous les Comités nationau \ eurs reégles
nationales le texte de la recommandation l1a mesure ol
les conditions nationales le permet = S =
recommandation de la CEI et la réglfe nations srrespondante doit,
dans la mesure du possible, étre indiquée 3 clairs dans cette
derniére.

La présente norme a été étaplie nité d'Etudes n°® 76 de la CEIl:

Matériels laser.

Le texte de cett uments suivants:

Regl Procédure
des Sjg\i? <\v\\§N{;\Ft;\%>vote des Deux Mois Rapport de vote

76(Bg{i§ 76(B )17 76(BC)18 76(BC)20

Les rapports ewndiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute
i le \ote ayant abouti & 'approbation de cette norme.

Les publi i suivantes de la CEI sont citées dans la présente norme:

Publications n°% 825 (1984): Sécurité du rayonnement des appareils a
laser, classification des  matériels,
prescriptions et guide de 1'utilisateur.

1010-1 (1990): Régles de sécurité - Appareils électriques

de mesurage, de régulation et de labora-
toire ~ Partie 1: Prescriptions générales.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

POWER AND ENERGY MEASURING DETECTORS, INSTRUMENTS AND
EQUIPMENT FOR LASER RADIATION

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters,
prepared by Technical Committees on which all the Nationa C
having a special interest therein are represented, expres

as possible, an international consensus of opinion o
dealt with.

2} They have the form of recommendations for internatio
are accepted by the National Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, s5és  the
wish that all National Committees should adg 3 he IEC
recommendation for their national rules in s S ational con-—
ditions will permit. Any divergence betweer Pre ammenfdation and

the corresponding national rules should,
indicated in the latter.

This standard has been prepar
Laser equipment.

nical Committee No. 76:

The text of this standard is“based on\the folowing documents:

Six Months?' Report Two Months? Report
Rule Voti Procedure on Voting

76(C0)14 ( \7\@(\0{){17) 76(C0)18 76(C0)20

ing for the approval of this standard can be
Reports indicated in the above table.

<

The following publications are quoted in this standard:

Publications Nos. 825 (1984): Radiation safety of laser products,
equ1pment classification, requirements and
user's guide.

1010-1 (1990): Safety requirements - Electrical equipment

for measurement control and laboratory
use —- Part 1: General requirements.
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DETECTEURS, INSTRUMENTS ET MATERIELS DE MESURAGE DE PUISSANCE
ET D'ENERGIE DES RAYONNEMENTS LASER

1 Domaine d'application et objet

La présente norme est applicable aux instruments et matériels de mesurage
de puissance et d'énergie du rayonnement laser dans la plage spectrale
optique (de longueur d'onde comprise entre 100 nm et T mm). Si des

détecteurs sont disponibles séparément, cette norme s'applique également 3
ces derniers.

L'objet de cette norme est d'établir les définitions
minimales ainsi que les procédures applicables aux
téristiques et les normes de fabrication des détedte
matériels de mesurage de puissance et d'énergie deé

rescriptions

Pour la sécurité électrique des indicateurs et

2 Terminologie

Les définitions suivantes s’'a
norme:

2.1 Etalonnage
relation entre
signal de sortie

mesurande.

NOTE -

2.3 Détecteu
Voir détecteur laser.
2.4 Matériel (pour mesurer la puissance ou l'énergie laser)

Instrument de mesurage de la puissance ou de l|'énergie laser combiné a
des dispositifs annexes.

2.5 Erreur de mesurage

Différence entre la valeur indiquée et la valeur vraie d'un mesurande.
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POWER AND ENERGY MEASURING DETECTORS, INSTRUMENTS AND
EQUIPMENT FOR LASER RADIATION

1 Scope and object

This standard is applicable to instruments and equipment measuring the
laser radiant power and laser radiant energy in the optical spectral range
(with wavelength from 100 nm to 1 mm). If detectors are offered
separately, this standard is also applicable to them.

The object of this standard is to lay down definitions and re-
quirements as well as suitable test procedures for the chara i and
the manufacturing standards for detectors, instruments 4 j

the measurement of power and energy of laser radiation

2 Terminology

For the purposes of this standard

2.1 Cadalibration

The set of operations Mhi astabli specified conditions, the
relationship between s e measuring instrument or
output signal of the\det nd the_copresponding known values of a

measurand.

NOTE - The@ \

ibration is sometimes expressed as a cali-
calibration factors in the form of a

ndication by the detector input quantity.

2.3 Detector
See laser detector.
2.4 Equipment (for measuring laser power or energy)

Instrument measuring laser power or energy combined with auxiliary
devices. '

2.5 Error of measurement

The difference between measured value and true value of a measurand.
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