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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ETALONNAGE ET UTILISATION DE SYSTEMES A CHAMBRE
D’IONISATION POUR LE DOSAGE DES RADIONUCLEIDES

AVANT-PROPOS

1) Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des
Comités d’Etudes ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant & ces questions, expriment

dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les

Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager l'unification internationale, la CEl exprime le voeu que tous les Comités nationaux
adoptent dans leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEl, dans la mesure ol les
conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEl et la régle
nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, étre indiquée en termes clairs dans cette

derniére.

La présente Norme internationale a été établie par le Comité d’Etudes n° 45 de la CEl:

Instrumentation nucléaire.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Dis

Rapport de vote

Amendement au DIS

Rapport de vote

45(BC)201

45(BC)209

45(BC)210

45(BC)217

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le
vote ayant abouti a 'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CALIBRATION AND USAGE OF IONIZATION CHAMBER SYSTEMS

FOR ASSAY OF RADIONUCLIDES

FOREWORD

1} The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National

Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees
should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will
permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as

far as possible, be clearly indicated in the latter.

This International Standard has been prepared by IEC Technical Committee No. 45:

Nuclear instrumentation.

The text of this standard is based on the following documents:

DIS Report on Voting

Amendment to DIS

Report on Voting

45(C0)201 45(C0)209

45(C0)210

45(C0O)217

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting

Reports indicated in the above table.
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INTRODUCTION

La gamme étendue d’instruments basés sur la calibration, dont 'usage principal est le
dosage de radionucléides en médecine nucléaire et dans d’autres applications, montre le
besoin d'une norme pour uniformiser les techniques de mesures et d’essais. De tels
dispositifs sont des systémes composites constitués d’'une chambre d’ionisation couplée
par un circuit intégrateur & des circuits électroniques qui convertissent le courant
d’ionisation en une information de sortie donnée en unités d’activité. Les principes de
fonctionnement de la chambre d’ionisation sont bien connus et ne seront pas répétés ici.
Une grande étendue de mesure d’activité et une bonne stabilité sont les caractéristiques
essentielles des chambres d’ionisation dans cette application. Les avantages de ce type
d’appareil pour le dosage des radionucléides incluent les facilités d'utilisation et
d’interprétation.
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