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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

EXPRESSION DES QUALITES DE FONCTIONNEMENT
DES ANALYSEURS DE GAZ -

Partie 1: Généralités

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation 2
composée de 'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités pajjonaux de
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les que lons dé nqormalisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre 2 (
internationales. Leur élaboration est confiée 3 des comités d'études, &

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui «

3) Ces décisions constituent des reco

4) Dans Ie but d'encourager ['unification
gans touteNa mesure possnble les Normes internationales de la CEl

La Norme internationa ablie par le sous-comité 65D: Appareils pour
I'analyse de composition 65 de la CEl: Mesure et commande dans les

processus iv\r/e{us

Le texte de cette documents suivants:

DIS Rapport de vote

65D(BC)5 65D(BC)6

Le rapportx ote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti af'approbation de cette norme.

La CEl 1207-1 constitue la partie 1 de la série 1207 de publications présentées sous le
titre général: Expression des qualités de fonctionnement des analyseurs de gaz.

Partie 1: 1993, Généralités

Partie 2: 1993, Oxygéne contenu dans le gaz
Partie 6: 1993, Analyseurs photométriques

Partie 7: 1993, Analyseurs par infrarouges pour gaz
Les parties 3, 4 et 5 sont a I'étude.

Les annexes A et B sont données uniquement a titre d’information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

EXPRESSION OF PERFORMANCE OF GAS ANALYZERS -

Part 1: General

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization(for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). Theohject of the IEC is to
promote lnternatlonal cooperation on aII questions concerning standardizati in the Nelectri

the subject dealt with may participate in this preparatory work.
non-governmental organizations liaising with the IEC also partici

2) The formal declsuons or agreements of the IEC on technlcal 0 atters prepa

3) They have the form of recommendations fogi

4) In order to promote international unification, IE

divergence between the |IEC Standard and the ¢

@nin natio

International StandardJE 0 -1 has“heen prepafed by sub-committee 65D: Analyzmg

Report on Voting

\DlS

\ 65D(C0O)5 65D(CO)6

Full information the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.

IEC 1207-1 constitutes part 1 of the 1207 series of publications under the general title:
Expression of performance of gas analyzers.

Part 1: 1993, General

Part 2: 1993, Oxygen in gas

Part 6: 1993, Photometric analyzers

Part 7: 1993, Infra-red analyzers

Parts 3, 4 and 5 are under consideration.

Annexes A and B are for information only.
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EXPRESSION DES QUALITES DE FONCTIONNEMENT
DES ANALYSEURS DE GAZ -

Partie 1: Généralités

1 Domaine d’application et objet

La présente partie de ia CEl 1207 s’applique aux analyseurs de gaz utilisés pour la déter-
mination de certains constituants des mélanges gazeux.

Elle comprend la terminologie, les définitions, les spécifications~fequises. des fabricants

Elle s’applique a I'analyseur corr
unité intégrée comprenant toute

Pour les besoins

fourni avec Kana
I’analyseu' SQit i

Les domaines normalisés de signaux analogiques a courant continu et signaux analo-
giques pneumatiques utilisés dans les systémes de conduite de processus sont décrits
dans la CE!l 381-1 et dans la CEl 382.

On trouvera les spécifications relatives aux valeurs d’essai des grandeurs d’influence
dans la CE! 654.

Les prescriptions relatives a la documentation a fournir avec les instruments sont décrites
dans la CEl 278 et la CEl 278A.

Les prescriptions relatives aux principes généraux concernant les grandeurs, unités et
symboles sont fournies dans ISO 1000. Se reporter également a I'ISO 31.
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EXPRESSION OF PERFORMANCE OF GAS ANALYZERS -

Part 1: General

1 Scope and object

This part of IEC 1207 is applicable to gas analyzers used for the determination of certain
constituents in gaseous mixtures.

It includes the terminology, definitions, requirements for statements by manufasturers and
tests that are common to all gas analyzers. Other standards in this ie example
IEC 1207-2, describe those aspects that are specific to certai i
temperature ceramic sensors).

unit, comprised of all mechanical, electrical \and,_electronic portions. It also applies to
sensor units alone and electronic units vwhe )pplied separately or by different
manufacturers.

For the purpose of t ] mains-supplied power or any non-mains
power supply, provide the aly2er orgspecified by the manufacturer, is considered
part of the anal : {is integral Wwitt

of the
limits.

Standard range of analogue d.c. current and pneumatic signals used in process controi
systems are dealt with in [EC 381-1 and IEC 382.

Specification for values for the testing of influence quantities can be found in IEC 654.

Requirements for documentation to be supplied with instruments are dealt with in IEC 278
and IEC 278A.

Requirements for general principles concerning quantities, units and symbols are dealt
with in 1ISO 1000. See also 1SO 31.
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Cette partie n’est pas applicable:

— aux accessoires tels que enregistreurs, convertisseurs analogique-numérique ou
systémes d’acquisition de données utilisés conjointement aux analyseurs sauf si deux
ou plusieurs de ces analyseurs sont combinés et vendus comme un sous-systéme et si
une unité électronique unique est fournie afin d’assurer la mesure continue de
plusieurs propriétés, auquel cas I'unité d’affichage est considérée comme faisant partie
de Panalyseur. De la méme maniére, sont inclus les convertisseurs f.e.m.-courant ou
f.e.m.- pression qui font partie intégrale de I'analyseur.

Cette partie a pour objet:

- de spécifier les aspects généraux en matiére de terminologie et de définitions
relatifs aux qualités de fonctionnement des analyseurs de gaz (utilisés pour la mesure
en continu de la composition des gaz;

— d'unifier les méthodes utilisées en fournissant et i les\indications
relatives a la qualité fonctionnelie de ces analyseurs;

- de spécifier les essais a effectuer afin de déter agquali tionnelle et la
maniére dont il conviendrait de réaliser ces essais

des dispositions qui, par suite de la
ons valables pour la présente partie de

la CEl 1207. Au mo ditions indiquées étaient en vigueur. Tout
document normatif est parties prenantes aux accords fondés sur la
présente partie {te | s a rechercher la possibilité d'appliquer les

éditions les plu : uments normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de la
CEl et de@ istre_de’'s Normes Internationales en vigueur.
CEI 50 (301,83 S . 1983\Vacabulaire Electrotechnique International (VEI)

CEl 278: 1968, Documentation a fournir avec les appareils de mesure électroniques

CEIl 278A: 1974, Documentation & fournir avec les appareils de mesure électroniques -
Premier complément

CE| 348: 1978, Régles de sécurité pour les appareils de mesure électroniques

CEl 359: 1987, Expression des qualités de fonctionnement des équipements de mesure
électriques et électroniques

CEl 381-1: 1982, Signaux analogiques pour systemes de commande de processus -
Partie 1: Signaux a courant continu

CEl 382: ‘1991, Signal analogique pneumatique pour des systémes de conduite de
processus
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This part does not apply to:

-~ accessories such as recorders, analogue-to-digital converters or data acquisition
systems, used in conjunction with the analyzer except that when two or more such ana-
lyzers are combined and sold as a subsystem and a single electronic unit is supplied to
provide continuous measurement of several properties, that read-out unit is considered
to be part of the analyzer. Similarly, e.m.f-to-current or e.m.f-to-pressure converters
which are an integral part of the analyzer are included.

The object of this part is:

- to specify the general aspects in the termmology and definitions related to the per-

-~ to unify methods used in making and verifying stateme
performance of such analyzers;

-~ 1o specify which tests should be performed in order
performance and how such tests should be carried out,

- to provide basic documents to support the apph
assurance ISO 9001, 1ISO 9002 and 1SO 9003.

2 Normative references

The following normative documents contai ions which, through reference in
this text, constitute provisions of thig F 7
editions indicated were v3 ) are subject to revision, and parties
to agreements based on this pa C 3 ouraged to investigate the possibility
of applying the mos B i pormative documents indicated below.
Members of the IEC a \aintai isters of currently valid International Standards.

IEC 278: 1968 , Documentation to be supplied with electronic measuring apparatus

IEC 278A: 1974, Documentation to be supplied with electronic measuring apparatus —
First supplement

IEC 348: 1978, Safety requirements for electronic measuring apparatus

IEC 359: 1987, Expression of the performance of electrical and electronic measuring
equipment

IEC 381-1: 1982, Analogue signals for process control systems — Part 1: Direct current
signals

IEC 382: 1991, Analogue pneumatic signal for process control systems
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CEIl 654: Conditions de fonctionnement pour les matériels de mesure et commande dans
les processus industriels

CEI 770: 1984, Méthodes d’évaluation des caractéristiques de fonctionnement des trans-
metteurs utilisés dans les systémes de conduite des processus industriels

CEl 801-1: 1984, Compatibilité électromagnétique pour les matériels de mesure et de
commande dans les processus industriels — Premiére partie: Introduction générale

CEl 801-2: 1991, Compatibilité électromagnétique pour les matériels de mesure et de
commande dans les processus industriels — Partie 2: Prescriptions relatives aux décharges
électrostatiques

CEl 801-3: 1984, Compatibilité électromagnétique pour les matdriels de mesure et de
commande dans les processus industriels — Troisiéme partie: P iptions\relatives aux
champs de rayonnements électromagnétiques

CEl 801-4: 1988, Compatibilité électromagnétique poud j esure et de
commande dans les processus industriels — Quatriéme p8 \
transitoires électriques rapides en salves

CEIl 359 ainsi que les définitions suivantes s’appliquent
ci-aprés sont identiques aux paragraphes 5a 12, 14 a 19,

a.de la concentration, de la pression partielle ou de la température de
condensatian d’n ou de plusieurs constituants du mélange gazeux.

3.2 mélange de gaz d’essai stable: Mélange de gaz (et/ou de vapeur) dans lequel
le composant & mesurer est connu et ne réagit pas, ni n'est absorbé sur I'enveloppe de
confinement (par exemple : bouteille).

Les concentrations de gaz et leurs domaines d'incertitude doivent étre connus pour les
constituants du mélange gazeux et compatibles en proportion aux critéres a évaluer.

Pour la préparation de ces mélanges, il doit étre fait référence aux documents cités dans
I'annexe B.

3.3 gaz de zéro: Mélange gazeux utilisé pour établir le point zéro d'une courbe
d’étalonnage lorsqu'il est utilisé avec une procédure d'analyse donnée dans un domaine
d’étalonnage donné. '
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IEC 654: Operating conditions for industrial-process measurement and control equipment

IEC 770: 1984, Methods of evaluating the performance of transmitters for use in industrial-
process control systems

IEC 801-1: 1984, Electromagnetic compatibility for industrial-process measurement and
control equipment — Part 1 : General introduction

IEC 801-2: 1991, Electromagnetic compatibility for industrial-process measurement and
control equipment — Part 2 : Electrostatic discharge requirements

IEC 801-3: 1984, Electromagnetic compatibility for industrial-process 0
control equipment — Part 3 : Radiated electromagnetic field requiremer

monotonic functio the concentration, partial pressure or condensation temperature of
one or more components of a gas mixture.

3.2 stable test gas mixture: A mixture of gases (and/or vapour) where the component
to be measured is known and does not react with, and is not adsorbed on to the contain-
ment system (e.g. cylinder).

The concentrations of gases and their uncertainty ranges shall be known for the compo-
nents of the gas mixture, and commensurate with the criteria to be evaluated.

For preparation of these mixtures, reference shall be made to documents referenced in the
annex B.

3.3 zero gas: A gas mixture used to establish the zero point of a calibration curve when
used with a given analytical procedure within a given calibration range.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61207-11994


http://www.avadocuments.com/doc/iec-61207-1-1994
http://www.avadocuments.com/doc/iec-61207-1-1994

-12 - 1207-1 © CEI:1994

3.4 gaz étalon: Mélange de gaz d’essai stable, de concentration connue, utilisé pour I'éta-
lonnage périodique de I'analyseur et pour les divers essais des qualités de fonctionnement.

Dans le cadre de la présente partie, il convient d’exprimer le paramétre a mesurer en
unités S| comme indiqué dans I'ISO 31.

NOTES

1 Par exemple, la pression partielle d'un composant en pascals. il est également admis dutiliser le
rapport de la pression partielle a la pression totale, ce qui est identique au rapport volumique ou rapport
molaire pour les gaz parfaits. La masse du composant par volume unitaire a également été utilisée mais le
composant et les conditions physiques doivent étre indiqués.

2 Pour les besoins de la présente partie, la valeur du paramétre représente la valeur conventionnellement
vraie par rapport a laquelle la valeur indiquée est comparée.

3 Si le mélange de gaz étalon est instable, certains composants du mélange peulyent, sous réserve
d’accord entre le fabricant et l'utilisateur, étre remplacés par des succédang ig nt la stabilité et
apportent une modification connue a ia sensibilité de I'analyseur.

exactement (VE!| 301-08-01 modifié).

3.6 valeur conventionnelleme t vral

ambiguité, le ter : i ésigqer Ia «valeur conventionnellement vraie» (VEI 301-08-02).

3.7 vale

3.9 domaine’(étendue): Domaine entre les limites exprimées en indiquant les valeurs de
limites inférieure et supérieure de la grandeur considérée.

NOTE - Le terme «domaine (étendue)» est utilisé habituellement avec un modificateur. Il peut s’appliquer a
une caractéristique fonctionnelle, & une grandeur d'influence, etc.

3.10 intervalle de mesure: Différence (qu’'elle soit négative ou positive) entre les
valeurs de la limite supérieure et de la limite inférieure de I'étendue de mesure nominale.

3.11 qualités de fonctionnement: Caractéristiques définissant I'aptitude d'un appareil a
assurer les fonctions voulues.
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