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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS D'ÉVALUATION ET DE ROUTINE
DANS LES SERVICES D'IMAGERIE MÉDICALE -

Partie 2-4: Essais de constance -
Reprographes

AVANT- PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore
étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par
accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les
comités d'études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de
rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent
à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI
dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme
nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

La Norme internationale CEI 1223-2-4 a été établie par le sous-comité 62B: Appareils
d'imagerie de diagnostic, du comité d'études 62 de la CEI: Equipements électriques dans
la pratique médicale.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote  

62B(BC)105 62B(BC)118

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti à l'approbation de cette norme.

L'annexe A fait partie intégrante de cette norme.

Les annexes B, C, D et E sont données uniquement à titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

EVALUATION AND ROUTINE TESTING
IN MEDICAL IMAGING DEPARTMENTS -

Part 2-4: Constancy tests -
Hard copy cameras

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to
promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and
electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards.
Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in
the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and
non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC
collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with
conditions determined by agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical
reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

International Standard IEC 1223-2-4 has been prepared by sub-committee 62B: Diagnostic
imaging equipment, of IEC technical committee 62: Electrical equipment in medical
practice.

The text of this standard is based on the following documents:

DIS Report on voting  

62B(CO)105 62B(CO)118

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.

Annex A forms an integral part of this standard.

Annexes B, C, D and E are for information only.
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Cette norme constitue la partie 2-4 de la CEI 1223 qui comportera les parties suivantes:

Partie 1:

Partie 2-1:

Partie 2-2:

Partie 2-3:

Partie 2-4:

Partie 2-5:

Partie 2-6:

Partie 2-7:

Partie 2-8:

Partie 2-9:

Partie 2-10:

Partie 2-11:

Partie 2-12:

Aspects généraux

Essais de constance - Appareils de traitement de film

Essais de constance - Cassettes radiographiques et changeurs de film
- Contact écran-film, sensibilité relative de l'ensemble écran-cassette

Essais de constance - Eclairage inactinique des chambres noires

Essais de constance - Reprographes

Essais de constance - Dispositifs de visualisation des images

Essais de constance - Appareils de tomodensitométrie

Essais de constance - Appareils à rayonnement X pour radiographie
dentaire classique

Essais de constance - Barrières, écrans et dispositifs de protection
radiologique

Essais de constance - Dispositifs de radioscopie et de radiographie
indirecte

Essais de constance - Equipements de mammographie

Essais de constance - Appareils de radiographie générale directe

Essais de constance - Négatoscopes
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This standard forms part 2-4 of IEC 1223, which will include the following parts:

General aspects

Constancy tests - Film processors

Constancy tests - Radiographic cassettes and film changers - Film-screen
contact and relative sensitivity of the screen-cassette assembly

Constancy tests - Darkroom safelight conditions

Constancy tests - Hard copy cameras

Constancy tests - Image display devices

Constancy tests - X-ray equipment for computed tomography

Constancy tests - X-ray equipment for classical dental radiography

Part 1:

Part 2-1:

Part 2-2:

Part 2-3:

Part 2-4:

Part 2-5:

Part 2-6:

Part 2-7:

Part 2-8:	 Constancy tests - Protective shieldings, barriers and devices

Part 2-9:	 Constancy tests - X-ray equipment for indirect radioscopy and indirect
radiography

Part 2-10: Constancy tests - X-ray equipment for mammography

Part 2-11: Constancy tests - X-ray equipment for general direct radiography

Part 2-12: Constancy tests - Film illuminators
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INTRODUCTION

Certaines clauses ou certains énoncés dans le texte de cette partie de la CEI 1223
appellent des informations complémentaires. Celles-ci figurent en annexe D, Justifications.
Un astérisque dans la marge à gauche d'un article ou d'un paragraphe signale l'existence de
telles informations complémentaires.
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INTRODUCTION

Some provisions or statements in the body of this part of IEC 1223 require additional
information. Such information is presented in annex D, Rationale. An asterisk in the left
margin of a clause or subclause indicates the presence of such additional information.
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ESSAIS D'ÉVALUATION ET DE ROUTINE
DANS LES SERVICES D'IMAGERIE MÉDICALE -

Partie 2-4: Essais de constance -
Reprographes

1 Domaine d'application et objet

1.1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 1223 s'applique aux REPROGRAPHES produisant des images
sur un matériau d'un ton monochrome continu (tel que les films photographiques et les
matériaux sensibles aux radiations infrarouges) et comprenant des types de caméras
utilisant un tube à rayons cathodiques, un faisceau laser ou un dispositif à impression
thermique, utilisés dans les systèmes de diagnostic par l'image tels que:

- la radiologie numérisée;

- l'angiographie numérisée par soustraction;

- l'imagerie en TOMODENSITOMÉTRIE;

l'imagerie par résonance magnétique;

- l'imagerie par ultrasons;

- l'imagerie en MÉDECINE NUCLÉAIRE.

* Les méthodes d'essai reposent sur l'utilisation de mires.

Cette norme ne s'applique pas aux systèmes d'enregistrement x-y (analogiques) en
MÉDECINE NUCLÉAIRE.

Cette norme fait partie d'une série de Publications Particulières (normes et rapports
techniques) qui donnent des méthodes d'essais de la constance des propriétés des
systèmes d'imagerie de diagnostic décrits dans la CEI 1223-1 (voir article 2).

*1.2 Objet

Cette partie de la CEI 1223 décrit une méthode pour vérifier, en termes de paramètres
fonctionnels, la constance de la qualité des images produites par les REPROGRAPHES afin
de s'assurer que les conditions requises pour produire des images cohérentes sur papier
sont maintenues après que l'étalonnage et les réglages ont été faits.

Les objectifs de la méthode sont les suivants:

- fixer un niveau de référence des performances du REPROGRAPHE quand ce matériel
a été accepté;

- détecter et vérifier tout écart important des paramètres fonctionnels qui pourrait
nécessiter des actions correctives.

En ce qui concerne les mesures, il est fait référence à des méthodes décrites dans
d'autres publications et, pour des raisons pratiques, ces mesures devraient être
effectuées avant d'appliquer la méthode décrite dans cette norme (voir article 2).
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EVALUATION AND ROUTINE TESTING
IN MEDICAL IMAGING DEPARTMENTS -

Part 2-4: Constancy tests -
Hard copy cameras

1 Scope and object

1.1 Scope

This pa rt of IEC 1223 applies to HARD COPY CAMERAS producing images on monochrome
continuous tone material (such as photographic films and materials sensitive to infrared
radiation), and comprising types of cameras using a cathode ray tube, laser beam, or a
thermoprinting system, as used in diagnostic imaging systems such as:

digital radiography;

- digital subtraction angiography;

- imaging in COMPUTED TOMOGRAPHY;

magnetic resonance imaging;

ultrasound imaging;

- imaging in NUCLEAR MEDICINE.

* The test methods are based on the use of test patterns.

This standard does not apply to x-y (analogue) recording systems used in NUCLEAR

MEDICINE.

This standard is a part of a series of Particular Publications (standards and technical
repo rts) which give methods of tests for the constancy of properties of diagnostic imaging
systems as described in IEC 1223-1 (see clause 2).

*1.2 Object

This pa rt of IEC 1223 describes a method to check, in terms of functional parameters, the
constancy of the quality of images produced by HARD COPY CAMERAS in order to ensure that
the required conditions for producing consistent hard copies are maintained after the
calibration and adjustment have been carried out.

The aims of the method are:

- to establish a reference level of performance for the HARD COPY CAMERA when such
equipment has been accepted;
- to detect and verify any significant variation in functional parameters which may
then require corrective actions.

With regard to the measurements, reference is made to methods described in related
publications, which for practical reasons should be carried out prior to the application of
the method described in this standard (see clause 2).
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Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la
référence qui y faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la
CEI 1223. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout
document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la
présente partie de la CEI 1223 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les
éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la
CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 788: 1984, Radiologie médicale - Terminologie

CEI 1223-1: 1993, Essais d'évaluation et de routine dans les services d'imagerie médicale
- Partie 1: Aspects généraux

CEI 1223-2-1: 1993, Essais d'évaluation et de routine dans les services d'imagerie
médicale - Partie 2-1: Essais de constance - Appareils de traitement de film

CEI 1223-2-2: 1993, Essais d'évaluation et de routine dans les services d'imagerie
médicale - Partie 2-2: Essais de constance - Cassettes radiographiques et changeurs de
films - Contact écran-film et sensibilité relative de l'ensemble écran-cassette

CEI 1223-2-3: 1993, Essais d'évaluation et de routine dans les services d'imagerie
médicale - Partie 2-3: Essais de constance - Eclairage inactinique des chambres noires

CEI 1223-2-5: 1994, Essais d'évaluation et de routine dans les services d'imagerie médicale -
Partie 2-5: Essais de constance - Dispositifs de visualisation des images

CEI 1223-2-12: 19xx, Essais d'évaluation et de routine dans les services d'imagerie
médicale - Partie 2-12: Essais de constance - Négatoscopes (à l'étude)

3 Terminologie

3.1 Niveau des exigences

Dans cette partie de la CEI 1223, la forme verbale:

«doit»

«devrait»

«peut»

Le terme:

implique que l'application d'une exigence est obligatoire pour être en
conformité avec la norme;

implique que l'application d'une exigence est fortement recommandée,
mais n'est pas obligatoire pour être en conformité avec la norme;

implique qu'il est permis que l'application d'une exigence soit réalisée
d'une certaine manière pour être en conformité avec la norme.

«spécifique» lorsqu'il est utilisé en relation avec des paramètres ou des conditions: se
réfère à une valeur particulière ou à une convention normalisée, en
général à celle requise par une publication de la CEI ou par une
stipulation juridique.

«spécifié» lorsqu'il est utilisé en relation avec des paramètres ou des conditions: se
réfère à une valeur ou à une convention choisie en fonction du but envi-
sagé et indiquée normalement dans les DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT.
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2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this
text, constitute provisions of this part of IEC 1223. At the time of publication, the editions
indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to
agreements based on this part of IEC 1223 are encouraged to investigate the possibility of
applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members
of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 788: 1984, Medical radiology - Terminology

IEC 1223-1: 1993, Evaluation and routine testing in medical imaging departments - Pa rt 1:
General aspects

IEC 1223-2-1: 1993, Evaluation and routine testing in medical imaging departments -
Part 2-1: Constancy tests - Film processors

IEC 1223-2-2: 1993, Evaluation and routine testing in medical imaging departments -
Part 2-2: Constancy tests - Radiographic cassettes and film changers - Film-screen
contact and relative sensitivity of the screen-cassette assembly

IEC 1223-2-3: 1993, Evaluation and routine testing in medical imaging departments -
Part 2-3: Constancy tests - Darkroom safelight conditions

IEC 1223-2-5: 1994, Evaluation and routine testing in medical imaging departments -
Part 2-5: Constancy tests - Image display devices

IEC 1223-2-12: 19XX, Evaluation and routine testing in medical imaging departments -
Part 2-12: Constancy tests - Film illuminators (under consideration)

3 Terminology

3.1 Degree of requirements

In this part of IEC 1223 the verbal form:

implies that compliance with a requirement is mandatory for
compliance with the standard;
implies that compliance with a requirement is strongly recommended
but is not mandatory for compliance with the standard;
implies that compliance with a requirement is permitted to be
accomplished in a particular manner, for compliance with the standard.

when used with parameters or conditions: refers to a particular value
or standardized arrangement, usually to those required in an IEC
publication or a legal requirement;

"shall"

"should"

"may"

The term:

"specific"

"specified"	 when used with parameters or conditions: refers to a value or
arrangement to be chosen for the purpose under consideration and
indicated usually in ACCOMPANYING DOCUMENTS.
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3.2 Utilisation des termes

Dans cette partie de la CEI 1223, les mots en PETITES CAPITALES sont utilisés selon les
définitions de la CEI 788, au 3.3 de la présente norme ou d'autres publications de la CEI
dont les références figurent à l'annexe A. Lorsqu'un terme faisant l'objet d'une définition
est utilisé en tant que qualifiant d'un autre terme défini ou non, il n'est pas en majuscules,
à moins que le concept ainsi qualifié ne soit lui-même défini ou reconnu comme étant un
terme dérivé sans définition.

NOTE - On attire l'attention sur le fait que, lorsque le concept n'est pas exactement celui de la définition
donnée dans l'une des publications énumérées ci-dessus, le terme correspondant est imprimé en lettres
minuscules.

3.3 Définitions

3.3.1 REPROGRAPHE: Dispositif pour reproduire des images permanentes sur une feuille
support à partir d'un signal d'entrée fourni par un système d'imagerie.

NOTE - Définition de la CEI 1223-2-5: DISPOSITIF DE VISUALISATION DES IMAGES: Dispositif pouvant
afficher des images à partir d'un signal d'entrée généré par un système d'imagerie.

4 Aspects généraux des ESSAIS DE CONSTANCE

Pour les systèmes de diagnostic par imagerie, chaque maillon de la chaîne image peut
limiter ou dégrader la qualité de l'imagerie du système. Cela vaut spécialement pour les
REPROGRAPHES et les DISPOSITIFS DE VISUALISATION DES IMAGES.

* Si le REPROGRAPHE et le DISPOSITIF DE VISUALISATION DES IMAGES sont réglés et entretenus
correctement (voir article 2), ces deux dispositifs devraient produire régulièrement des
images d'apparence similaire.

Les méthodes pour vérifier la constance, décrites dans cette norme, sont destinées à
permettre à l'OPÉRATEUR de détecter des changements dans la qualité des images
produites par les REPROGRAPHES.

Pour que les résultats des ESSAIS DE CONSTANCE décrits dans cette norme soient valables,
il est essentiel de s'assurer qu'ils ne sont pas influencés de manière significative par
d'autres facteurs que les variations des paramètres de l'essai.

Il faut veiller à l'état de la chambre noire et au traitement correct du film (voir la CEI 1223-2-3,
référence à l'article 2). Il faudrait aussi porter une attention particulière aux conditions
d'éclairage lors de l'utilisation de NÉGATOSCOPES (voir la CEI 1223-2-12, référence à
l'article 2).

On doit contrôler soigneusement les conditions d'essai et de fonctionnement dans
lesquelles l'équipement est vérifié, en tenant compte des influences de l'environnement.

Tous les équipements en essai ou utilisés pour les essais doivent être répertoriés afin
d'assurer leur identification facile lors de l'ESSAI DE CONSTANCE initial et afin de s'assurer
que les mêmes articles seront utilisés lors des ESSAIS DE CONSTANCE ultérieurs. Avant
d'entreprendre les essais, on doit vérifier la constance de tous les équipements utilisés
pour les ESSAIS DE CONSTANCE.
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