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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS D'ÉVALUATION ET DE ROUTINE
DANS LES SERVICES D'IMAGERIE MÉDICALE -

Partie 2-5: Essais de constance -
Dispositifs de visualisation des images

AVANT- PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore
étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par
accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les
comités d'études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de
rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent
à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI
dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme
nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

La Norme internationale CEI 1223-2-5 a été établie par le sous-comité 62B: Appareils
d'imagerie de diagnostic, du comité d'études 62 de la CEI: Equipements électriques dans
la pratique médicale.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote  

62B(BC)106 62B(BC)119

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti à l'approbation de cette norme.

L'annexe A fait partie intégrante de cette norme.

Les annexes B, C, D, E et F sont données uniquement à titre d'information.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Full document details: IEC 61223-2-5 1994

http://www.avadocuments.com/doc/iec-61223-2-5-1994
http://www.avadocuments.com/doc/iec-61223-2-5-1994


1223-2-5 © IEC:1994	 - 7 -

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

EVALUATION AND ROUTINE TESTING
IN MEDICAL IMAGING DEPARTMENTS -

Part 2-5: Constancy tests -
Image display devices

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to
promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and
electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards.
Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in
the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and
non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC
collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with
conditions determined by agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical
reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

International Standard IEC 1223-2-5 has been prepared by sub-committee 62B: Diagnostic
imaging equipment, of IEC technical committee 62: Electrical equipment in medical
practice.

The text of this standard is based on the following documents:

DIS Report on voting  

62B(CO)106 62B(CO)119

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.

Annex A forms an integral part of this standard.

Annexes B, C, D, E and F are for information only.
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Cette norme constitue la partie 2-5 de la CEI 1223, qui comportera les parties suivantes:

Partie 1:	 Aspects généraux

Partie 2-1:	 Essais de constance - Appareils de traitement de film

Partie 2-2:	 Essais de constance - Cassettes radiographiques et changeurs de film
Contact écran-film et sensibilité relative de l'ensemble écran-cassette

Partie 2-3:	 Essais de constance - Eclairage inactinique des chambres noires

Partie 2-4:	 Essais de constance - Reprographes

Partie 2-5:	 Essais de constance - Dispositifs de visualisation des images

Partie 2-6:	 Essais de constance - Appareils de tomodensitométrie

Partie 2-7:	 Essais de constance - Appareils à rayonnement X pour radiographie
dentaire classique

Partie 2-8:	 Essais de constance - Barrières, écrans et dispositifs de protection
radiologique

Partie 2-9:	 Essais de constance - Dispositifs de radioscopie et de radiographie
indirecte

Partie 2-10: Essais de constance - Equipements de mammographie

Partie 2-11: Essais de constance - Appareils de radiographie générale directe

Partie 2-12: Essais de constance - Négatoscopes
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This standard forms part 2-5 of IEC 1223, which will include the following parts:

Part 1:

Part 2-1:

Part 2-2:

Part 2-3:

Part 2-4:

Part 2-5:

Part 2-6:

Part 2-7:

General aspects

Constancy tests - Film processors

Constancy tests - Radiographic cassettes and film changers - Film-screen
contact and relative sensitivity of the screen-cassette assembly

Constancy tests - Darkroom safelight conditions

Constancy tests - Hard copy cameras

Constancy tests - Image display devices

Constancy tests - X-ray equipment for computed tomography

Constancy tests - X-ray equipment for classical dental radiography

Part 2-8:	 Constancy tests - Protective shieldings, barriers and devices

Part 2-9:	 Constancy tests - X-ray equipment for indirect radioscopy and indirect
radiography

Part 2-10: Constancy tests - X-ray equipment for mammography

Part 2-11: Constancy tests - X-ray equipment for general direct radiography

Part 2-12: Constancy tests - Film illuminators
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INTRODUCTION

Certaines clauses ou certains énoncés dans le texte de cette partie de la CEI 1223
appellent des informations complémentaires. Celles-ci figurent en annexe D,
Justifications. Un astérisque dans la marge à gauche d'un article ou d'un paragraphe
signale l'existence de telles informations complémentaires.
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INTRODUCTION

Some provisions or statements in the body of this part of IEC 1223 require additional
information. Such information is presented in annex D, Rationale. An asterisk in the left
margin of a clause or subclause indicates the presence of such additional information.
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ESSAIS D'ÉVALUATION ET DE ROUTINE
DANS LES SERVICES D'IMAGERIE MÉDICALE -

Partie 2-5: Essais de constance -
Dispositifs de visualisation des images

1 Domaine d'application et objet

1.1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 1223 s'applique aux DISPOSITIFS DE VISUALISATION DES IMAGES

utilisés dans les systèmes de diagnostic par l'image tels que:

- la radiologie numérisée;

- l'angiographie numérisée par soustraction;

— la TOMODENSITOMÉTRIE;

— l'imagerie par résonance magnétique;

- les appareils de diagnostic à ultrasons;

— la MÉDECINE NUCLÉAIRE.

* Les méthodes d'essai reposent sur l'utilisation de mires.

* Cette norme ne s'applique pas aux moniteurs vidéo utilisés pour les systèmes de
RADIOSCOPIE INDIRECTE.

Cette norme fait partie d'une série de Publications Particulières (normes et rapports
techniques) qui donnent des méthodes d'essais de la constance des propriétés des
systèmes d'imagerie de diagnostic décrits dans la CEI 1223-1 (voir article 2).

*1.2 Objet

Cette partie de la CEI 1223 définit:

a) les paramètres essentiels qui décrivent ou influencent les performances des
éléments ci-dessus des systèmes de diagnostic à imagerie; et

b) les méthodes pour vérifier que les écarts entre les quantités mesurées se
rapportant à ces paramètres se trouvent dans des limites acceptables, afin de
maintenir des niveaux d'imagerie convenables tout en évitant, pour un ÉQUIPEMENT À

RAYONNEMENT X, une IRRADIATION inutile du PATIENT.

Les méthodes sont basées sur les évaluations de reproductions réalisées avec des mires
d'essais adéquates.

Les objectifs sont les suivants:

— fixer un niveau de référence des performances quand l'équipement est accepté;

— détecter et vérifier tout écart important de la performance pouvant nécessiter une
action corrective.
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EVALUATION AND ROUTINE TESTING
IN MEDICAL IMAGING DEPARTMENTS -

Part 2-5: Constancy tests -
Image display devices

1 Scope and object

1.1 Scope

This pa rt of IEC 1223 applies to IMAGE DISPLAY DEVICES as used in diagnostic imaging
systems such as:

- digital radiography;

digital subtraction angiography;

- COMPUTED TOMOGRAPHY;

- magnetic resonance imaging;

- ultrasonic diagnostic equipment;

- NUCLEAR MEDICINE.

* The test methods are based on the use of test patterns.

* This standard does not apply to video monitors used in INDIRECT RADIOSCOPY systems.

This standard is a pa rt of a series of Particular Publications (standards and technical
repo rts) which give methods of tests for the constancy of properties of diagnostic imaging
systems as described in IEC 1223-1 (see clause 2).

*1.2 Object

This pa rt of IEC 1223 defines:

a) the functional parameters which describe or affect the performance of the above
components of diagnostic imaging systems; and

b) methods of checking that variations in measured quantities related to those
parameters are within acceptable limits, in order to maintain adequate standards of
imaging whilst, in the case of X-RAY EQUIPMENT, avoiding unnecessary IRRADIATION of
the PATIENT.

The methods are based upon assessments of representations of appropriate test pattern.

The aims are:

- to establish a reference level of performance when equipment is accepted;

- to detect and verify any significant variation in performance which may require
corrective action.
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Dans quelques cas, il est fait référence à des marches à suivre, décrites dans d'autres
publications, qui pour des raisons pratiques prennent place avant l'application de celles
décrites dans la présente norme (voir article 2).

En raison des différences sensibles entre les INSTALLATIONS RADIOLOGIQUES, cette norme
ne précise pas les valeurs et tolérances des paramètres généralement appropriés en tant
que critères de performance admissible. Cependant, des indications sont données sur le
degré de variation au cours de mesures isolées qui pourraient exiger une action appropriée.

Cette norme ne traite pas:

a) de la sécurité mécanique et électrique;

b) de l'optimisation des performances de l'imagerie.

Cette partie de la CEI 1223 décrit une méthode pour vérifier, en termes de paramètres
fonctionnels, la constance de la qualité des images produites par les DISPOSITIFS DE
VISUALISATION DES IMAGES afin d'être sûr que les conditions exigées pour l'obtention
d'images de qualité constante sont maintenues, après que la calibration et la mise au
point ont été faites.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la
référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la
CEI 1223. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout
document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la
présente partie de la CEI 1223 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les
éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la
CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 788: 1984, Radiologie médicale - Terminologie

CEI 1223-1: 1993, Essais d'évaluation et de routine dans les services d'imagerie médicale
- Partie 1: Aspects généraux

CEI 1223-2-1: 1993, Essais d'évaluation et de routine dans les services d'imagerie
médicale - Partie 2-1: Essais de constance - Appareils de traitement de film

CEI 1223-2-2: 1993, Essais d'évaluation et de routine dans les services d'imagerie
médicale - Partie 2-2: Essais de constance - Cassettes radiographiques et changeurs de
films - Contact écran-film et sensibilité relative de l'ensemble écran-cassette

CEI 1223-2-3: 1993, Essais d'évaluation et de routine dans les services d'imagerie
médicale - Partie 2-3: Essais de constance - Eclairage inactinique des chambres noires

CEI 1223-2-4: 1994, Essais d'évaluation et de routine dans les services d'imagerie
médicale - Partie 2-4: Essais de constance - Reprographes

CEI 1223-2-12: 19XX, Essais d'évaluation et de routine dans les services d'imagerie
médicale - Partie 2-12: Essais de constance - Négatoscopes (à l'étude)
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In some cases, reference is made to procedures, described in other related publications,
which for practical reasons are carried out prior to the application of the procedures
described in this standard (see clause 2).

Because RADIOLOGICAL INSTALLATIONS differ widely from each other, this standard does not
specify values and tolerances for the parameters which are generally applicable as criteria
of acceptable performance. However, guidance is given to indicate the degree of variation
in single measurements which might require appropriate action.

This standard does not deal with:

a) aspects of mechanical and electrical safety;

b) optimization of imaging performance.

* This part of IEC 1223 describes a method to check, in terms of functional parameters,
the constancy of the quality of images reproduced by IMAGE DISPLAY DEVICES in order to
ensure that the required conditions for displaying images of consistent quality are
maintained, after the calibration and adjustment have been carried out.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this
text, constitute provisions of this part of IEC 1223. At the time of publication, the editions
indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to
agreements based on this pa rt of IEC 1223 are encouraged to investigate the possibility of
applying the most recent editions of the normative documents listed below. Members
of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 788: 1984, Medical radiology - Terminology

IEC 1223-1: 1993, Evaluation and routine testing in medical imaging departments - Part 1:
General aspects

IEC 1223-2-1: 1993, Evaluation and routine testing in medical imaging departments -
Part 2-1: Constancy tests - Film processors

IEC 1223-2-2: 1993, Evaluation and routine testing in medical imaging departments -
Part 2-2: Constancy tests - Radiographic cassettes and film changers - Film-screen
contact and relative sensitivity of the screen-cassette assembly

IEC 1223-2-3: 1993, Evaluation and routine testing in medical imaging departments -
Part 2-3: Constancy tests - Darkroom safelight conditions

IEC 1223-2-4: 1994, Evaluation and routine testing in medical imaging departments -
Part 2-4: Constancy tests - Hard copy cameras

IEC 1223-2-12: 19XX, Evaluation and routine testing in medical imaging departments -
Part 2-12: Constancy tests - Film illuminators (under consideration)
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3 Terminologie

3.1 Niveau des exigences

Dans cette partie de la CEI 1223 la forme verbale:

«spécifié»

implique que l'application d'une exigence est obligatoire pour être en
conformité avec la norme;
implique que l'application d'une exigence est fortement recommandée,
mais n'est pas obligatoire pour être en conformité avec la norme;
implique qu'il est permis que l'application d'une exigence soit réalisée
d'une certaine manière pour être en conformité avec la norme.

utilisé avec des paramètres ou des conditions: se réfère à une valeur
particulière ou à une disposition normalisée, habituellement celles
exigées dans une norme CEI ou dans un texte légal;
utilisé avec des paramètres ou des conditions: se réfère à une valeur ou
à une disposition devant être choisie pour le but considéré et indiquée
habituellement dans les DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT.

3.2 Utilisation des termes

Dans cette partie de la CEI 1223, les mots en PETITES CAPITALES sont utilisés selon les
définitions de la CEI 788, au 3.3 de la présente norme ou d'autres publications de la CEI
dont les références figurent à l'annexe A. Lorsqu'un terme faisant l'objet d'une définition
est utilisé en tant que qualifiant d'un autre terme défini ou non, il n'est pas en majuscules,
à moins que le concept ainsi qualifié ne soit lui-même défini ou reconnu comme étant un
terme dérivé sans définition.

NOTE — On attire l'attention sur le fait que, lorsque le concept n'est pas exactement celui de la définition
donnée dans l'une des publications énumérées ci-dessus, le terme correspondant est imprimé en lettres
minuscules.

3.3 Définitions

3.3.1 DISPOSITIF DE VISUALISATION DES IMAGES: Dispositif pouvant afficher des images à
partir d'un signal d'entrée généré par un système d'imagerie.

NOTE — Définition de la CEI 1223-2-4: REPROGRAPHE: Dispositif pour reproduire des images
permanentes sur une feuille support à partir d'un signal d'entrée fourni par un système d'imagerie.

4 Aspects généraux des ESSAIS DE CONSTANCE

Pour les systèmes d'imagerie de diagnostic, chaque maillon de la chaîne image peut
limiter ou dégrader la qualité de l'imagerie du système. Cela est particulièrement vrai pour
les REPROGRAPHES et les DISPOSITIFS DE VISUALISATION DES IMAGES.

* Si le REPROGRAPHE et le DISPOSITIF DE VISUALISATION DES IMAGES sont réglés et entretenus
correctement (voir article 2), ces deux dispositifs devraient produire régulièrement des
images d'apparence similaires.
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3 Terminology

3.1 Degree of requirements

In this part of IEC 1223 the verbal form:

"shall"

"should"

"may"

The term

implies that compliance with a requirement is mandatory for compliance
with the standard;
implies that compliance with a requirement is strongly recommended but is
not mandatory for compliance with the standard;
implies that compliance with a requirement is permitted to be
accomplished in a particular manner, for compliance with the standard.

"specific" when used with parameters or conditions: refers to a particular value or
standardized arrangement, usually to those required in an IEC standard or
a legal requirement;

"specified" when used with parameters or conditions: refers to a value or arrangement
to be chosen for the purpose under consideration and indicated usually in
ACCOMPANYING DOCUMENTS.

3.2 Use of terms

In this pa rt of IEC 1223, terms printed in SMALL CAPITALS are used as defined in IEC 788,
3.3 of this standard or other IEC publications referenced in annex A. Where a defined term
is used as a qualifier in another defined or undefined term it is not printed in capital
letters, unless the concept thus qualified is defined, or recognized as a derived term with-
out definition.

NOTE – Attention is drawn to the fact that, in cases where the concept addressed is not strongly confined
to the definition given in one of the publications listed above, a corresponding term is printed in lower-case
letters.

3.3 Definitions

3.3.1 IMAGE DISPLAY DEVICE: Device capable of displaying images from an input signal
provided by an imaging system.

NOTE – Definition from IEC 1223-2-4: HARD COPY CAMERA: Device producing non-erasable images on a
sheet of material from an input signal provided by an imaging system.

4 General aspects of CONSTANCY TESTS

For diagnostic imaging systems every link in the imaging chain may limit or degrade the
image quality of the system. This holds especially for HARD COPY CAMERAS and IMAGE

DISPLAY DEVICES.

* If the HARD COPY CAMERA and IMAGE DISPLAY DEVICE are properly adjusted and maintained
(see clause 2) both should consistently produce images that appear similar.
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Les méthodes décrites dans cette norme pour vérifier la constance sont destinées à
permettre à l'OPÉRATEUR de détecter des changements dans la qualité des images
produites par les DISPOSITIFS DE VISUALISATION DES IMAGES.

Pour que les résultats des ESSAIS DE CONSTANCE décrits dans cette norme soient valables,
il est essentiel de s'assurer qu'ils ne sont pas influencés de manière significative par
d'autres facteurs que les variations des paramètres de l'essai.

En particulier, il faut veiller à l'éclairage inactinique des chambres noires et au traitement
particulier des films (voir la CEI 1223-2-3, référence à l'article 2). Une attention spéciale
devrait être portée aussi aux conditions d'éclairage ambiant lors de l'utilisation de
NÉGATOSCOPES (voir la CEI 1223-2-12, référence à l'article 2).

On doit contrôler soigneusement les conditions d'essai et de fonctionnement dans lesquelles
l'équipement est vérifié, en tenant compte des influences de l'environnement.

Tout équipement en cours d'essai ou utilisé pour les essais doivent être répertoriés afin
d'assurer leur identification facile lors de l'ESSAI DE CONSTANCE initial et afin d'assurer que
les mêmes articles seront utilisés lors des ESSAIS DE CONSTANCE ultérieurs. Avant
d'entreprendre les essais, on doit vérifier la constance de tous les équipements utilisés
pour les ESSAIS DE CONSTANCE.

4.1 Conditions générales influant sur les procédures d'essais

Les ESSAIS DE CONSTANCE décrits dans cette norme ont été conçus pour être sûrs, c'est -à-dire
que leurs résultats ne devraient être affectés que par des changements dans les
paramètres soumis au contrôle. Le nombre de DISPOSITIFS D'ESSAI et d'appareils d'essai a
été maintenu à un minimum et, quand cela a été possible, restreint à des appareils
passifs, de conception simple et suffisamment solides. Cependant, il est important:

– de tenir compte de l'influence, sur les résultats, de changements extérieurs, en
particulier, des variations de la tension d'alimentation;

– de se servir d'un film photographique qui soit manipulé, traité et visualisé selon les
normes et rapports techniques dont les références figurent à l'article 2.

4.2 Etablissement des VALEURS DE BASE

Quand un nouvel équipement de diagnostic par l'image est mis en service, ou quand un
composant de l'équipement de diagnostic par l'image, un ACCESSOIRE ou tout matériel
d'essai est changé, ce qui peut entraîner un écart dans les résultats de l'essai, un ESSAI

DE CONSTANCE initial doit être fait dès qu'un ESSAI D'ACCEPTATION OU un ESSAI D'ÉTAT a
prouvé que le niveau de performance est satisfaisant. Le but de l'ESSAI DE CONSTANCE

initial est d'établir une ou des nouvelles VALEURS DE BASE pour le ou les paramètres vérifiés.

4.3 Fréquence des ESSAIS DE CONSTANCE

Les ESSAIS DE CONSTANCE devraient être refaits comme cela est indiqué pour les méthodes
d'essai individuelles. De plus, les ESSAIS DE CONSTANCE devraient être refaits:

a) chaque fois qu'un mauvais fonctionnement est suspecté;

b) immédiatement après que l'équipement a subi une révision qui pourrait nuire aux
paramètres de fonctionnement en cours d'essai;

c) à chaque fois que l'ESSAI DE CONSTANCE donne des résultats en dehors des critères
établis, afin de confirmer les résultats de l'essai.
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The methods for testing the constancy described in this standard are intended to enable
the OPERATOR to detect changes in image quality of images produced by IMAGE DISPLAY

DEVICES.

For the results of the CONSTANCY TESTS described in this standard to be valid, it is
essential to ensure that they are not significantly influenced by anything other than
changes in the parameters under test.

In particular, attention shall be paid to darkroom safelight conditions and proper film
processing (see IEC 1223-2-3, reference in clause 2). Special attention should also be
paid to ambient lighting conditions, when using FILM ILLUMINATORS (see 1223-2-12,
reference in clause 2).

Careful consideration shall be given to the operating and test conditions, under which the
equipment is checked, including environmental influences.

All equipment under test or used for testing shall be marked in order to permit easy
identification as those items are used in the initial CONSTANCY TEST and to assist in
ensuring that the same items are used subsequently in related CONSTANCY TESTS. Prior to
testing, the constancy of all equipment that is used for CONSTANCY TESTS shall be checked.

4.1 General conditions affecting test procedures

The CONSTANCY TESTS described in this standard have been designed to be robust, that is,
their results should be affected only by changes in the parameters under investigation.
The range of TEST DEVICES and test equipment has been kept to a minimum and restricted
where possible to devices that are passive, inherently simple or reasonably stable.
However, it is important:

— to consider the influence of environmental changes, particularly variations in supply
voltage, on the results;

— to use photographic film which is handled, processed and viewed in accordance
with the standards or technical reports referenced in clause 2.

4.2 Establishment of BASELINE VALUES

When new diagnostic imaging equipment is brought into use, or any component of the
diagnostic imaging equipment, ACCESSORIES or test equipment is changed which may
cause a variation in the test result, an initial CONSTANCY TEST shall be carried out
immediately after an ACCEPTANCE TEST or STATUS TEST has indicated that the standard of
performance is satisfactory. The purpose of the initial CONSTANCY TEST is to establish new
BASELINE VALUE(S) for the parameter(s) tested.

4.3 Frequency of CONSTANCY TESTS

The CONSTANCY TESTS should be repeated as indicated for the individual test procedures.
In addition, the CONSTANCY TESTS should be repeated:

a) whenever malfunction is suspected;

b) immediately after the equipment has undergone maintenance that could affect the
performance parameter(s) under test;

c) whenever the CONSTANCY TEST leads to results outside the established criteria, to
confirm the test result.
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4.4 Identification des appareils, des instruments et des conditions d'essais

Tous les appareils soumis à l'essai ou utilisés pour les essais doivent être identifiés de
manière non équivoque.

4.5 Paramètres fonctionnels mesurés

Pour détecter des changements importants dans le fonctionnement de l'équipement, les
paramètres de fonctionnement suivants sont mesurés:

reproduction de l'échelle des gris;

- géométrie de l'image;

- résolution spatiale et résolution du faible contraste;

- stabilité et artefacts de l'image;

- aspects liés à la couleur.

Il faut apporter une attention particulière au choix adéquat des conditions d'essai normalisées
dans lesquelles l'équipement est essayé, y compris les paramètres d'environnement.

Tous les essais connexes faits selon cette norme doivent être réalisés:

- en utilisant les mêmes éléments d'équipement, les mêmes ACCESSOIRES et la même
instrumentation d'essai que pendant l'ESSAI DE CONSTANCE initial;

- avec des arrangements géométriques et des conditions d'environnement maintenus
aussi constants que possible.

Si l'on note un écart important entre les résultats de l'ESSAI DE CONSTANCE et les VALEURS

DE BASE, il faut non seulement vérifier de nouveau le matériel d'essai, mais aussi son
positionnement, y compris la mire d'essai, et les mesures doivent être refaites. Si un écart
important subsiste, il faut intervenir en conséquence (voir annexe C).

Si l'on change un élément de l'équipement ou de l'instrumentation d'essai pouvant entraîner
un écart important dans le résultat, de nouvelles VALEURS DE BASE doivent être fixées.

Les dossiers de tous les résultats d'essais doivent être conservés aussi longtemps que les
DISPOSITIFS DE VISUALISATION DES IMAGES sont utilisés.

5 Méthodes d'essais

5.1 Sommaire

Des images d'essai sont utilisées pour vérifier la constance de la qualité des images
produites par un DISPOSITIF DE VISUALISATION DES IMAGES. Les images d'essai permettent
de vérifier la reproduction de l'échelle des gris, la résolution spatiale et la résolution du
faible contraste, la géométrie de l'image, la structure des lignes, les aspects des couleurs.

5.2 Appareillage d'essai

5.2.1 Luminance -mètre

Un luminance-mètre du type viseur-réflexe de précision ± 10 % doit être utilisé pour
vérifier la constance de la luminance de l'écran d'affichage.
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4.4 Identification of equipment, instrumentation and test conditions

All equipment under test or used for testing shall be unequivocally identified.

4.5 Measured functional parameters

In order to detect significant changes in equipment pe rformance, the following functional
parameters are measured:

- grey-scale reproduction;

- geometry of the image;

- spatial resolution and low-contrast resolution;

- image stability and image artifacts;

- colour-related aspects.

Careful consideration shall be given to the appropriate choice of standard test conditions,
under which the equipment is checked, including environmental parameters.

All related tests made in accordance with this standard shall be made:

- using the identical equipment components, ACCESSORIES and test instrumentation
as during the initial CONSTANCY TEST;

- with geometrical arrangements and environmental conditions kept as constant as
possible.

When a significant deviation between CONSTANCY TEST results and BASELINE VALUES is
observed, not only the test instrumentation shall be re-checked, but also the positioning of
the instrumentation, including the test pattern and the measurements repeated. If a
significant deviation is still observed, appropriate action shall be taken (see annex C).

When a component, which may cause a significant variation in the test result is changed,
either in the equipment or the test instrumentation, new BASELINE VALUES shall be determined.

Records of all test results shall be kept for as long as the IMAGE DISPLAY DEVICES remain in
use.

5 Test methods

5.1 Summary

Test images are used to check the constancy of the quality of images produced by an
IMAGE DISPLAY DEVICE. The test images allow testing of grey-scale reproduction, spatial
resolution, low-contrast resolution, geometry of the image, line structure and colour
aspects.

5.2 Test equipment

5.2.1 Luminance meter

A luminance meter of the reflex-viewer type with an accuracy of ± 10 % shall be used to
check the constancy of the luminance of the display.
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