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Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEIl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEI incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant I'amendement -1, et
la publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est
constamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs a la date de re-
confirmation de la publication sont disponibles dans
le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs a des questions & I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
publications établies, se trouvent dans les documents
ci-dessous:

e «Site web» de la CEI*

e Catalogue des publications de la CEIl
Publié annuellement et mis a jour réguliérement
(Catalogue en ligne)*

e Bulletin de la CEI
Disponible a la fois au «site web» de la CEI*
et comme périodique imprime

Terminologie, symboles graphiques
et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur
se reportera a la CEl 60050: Vocabulaire Electro-
technique International (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux
et les signes d'usage général approuvés par la CEl, le
lecteur consultera la CEl 60027: Symboles littéraux a
utiliser en électrotechnigue, la CEl 60417: Symboles
graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some I|EC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the
content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of
the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and
work in progress undertaken by the technical com-
mittee which has prepared this publication, as well as
the list of publications issued, is to be found at the
following IEC sources:

o [EC web site*

e Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

s |EC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
|EC 60050: /nternational Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, \|EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and IEC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

* See web site address on title page.
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CORRIGENDUM 1

4.1.2.2 Evaluation

Replace the third sentence of the
subclause by the following new sentence:

The ratio, Eg, of the expected ACTIVITY to

the corrected measured ACTIVITY shall be
calculated for each measurement.

5.3 Evaluation

Replace the existing formula of this
subclause by the following new formula:

n n 2
ny A7 —(ZAI. J
i=1 i=1

n(n-1)

Clp =

D;ll—\

4.1.2.2 Evaluation

Remplacer la troisieme phrase de ce
paragraphe par Ila nouvelle phrase
suivante:

Le rapport, Egr, de I'ACTIVITE prévue a

I'ACTIVITE mesurée et corrigée doit étre
calculé pour chaque mesure.

5.3 Evaluation

Remplacer la formule existante de ce
paragraphe par la nouvelle formule
suivante:
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

APPAREILS ELECTROMEDICAUX -
, CALIBRATEURS DE RADIONUCLEIDES -
METHODES PARTICULIERES POUR DECRIRE LES PERFORMANCES

AVANT-PROPOS

1

—~—

La CEl {(Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée 4 des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux travaux. La CEl collabore
étroitement avec |'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par
accord entre les deux organisations.

2

~—

Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les
comités d'études ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de
rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEl s’engagent
a appliquer de fagon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEl
dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre ia norme de la CEl et la norme
nationale ou régionale correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

La Norme internationale CEl 1303 a été établie par le sous-comité 62C: Appareils de
radiothérapie, de médecine nucléaire et de dosimétrie du rayonnement, du comité
. d’études 62 de la CEIl: Equipements électriques dans la pratique meédicale.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote

62C(BC)77 62C(BC)78

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a 'approbation de cette norme.

L’annexe A est donnée uniquement 4 titre d'information.

Dans la présente norme, les caractéres d’imprimerie suivants sont utilisés:
- prescriptions dont la conformité peut étre établie et définitions: caractéres romains;

— notes, explications, conseils, introductions, énoncés de portée générale, exceptions et références:
petits caracteres romains;

~ spécifications d’essai. caracteres italiques;

— TERMES EMPLOYES DANS CETTE NORME PARTICULIERE QUI SONT DEFINIS A L'ARTICLE 2 ET
DANS LA CEI 788: PETITES CAPITALES.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT -
RADIONUCLIDE CALIBRATORS -
PARTICULAR METHODS FOR DESCRIBING PERFORMANCE

FOREWORD

1) The IEC (internationa! Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to
promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and
electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes international Standards.
Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in
the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and
non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC
collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with
conditions determined by agreement between the two organizations.

2) The formai decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on
which afl the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical
reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply |EC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

International Standard IEC 1303 has been prepared by sub-committee 62C: Equipment for
radiotherapy, nuclear medicine and radiation dosimetry, of IEC technical committee 62:
Electrical equipment in medical practice.

The text of this standard is based on the following documents:

DIS Report on voting

62C(C0O)77 62C(C0O)78

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.

Annex A is for information only.

In this standard the following print types are used:
- requirements, compliance with which can be tested, and definitions: in roman type;

- notes, explanations, advice, instructions, general statements, exceptions and references: in smaller
type;

- test specifications: in italic type;

- TERMS USED THROUGHOUT THIS PARTICULAR STANDARD WHICH HAVE BEEN DEFINED IN
CLAUSE 2 AND IN IEC 788: SMALL CAPITALS.
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APPAREILS ELECTROMEDICAUX -
, CALIBRATEURS DE RADIONUCLEIDES -
METHODES PARTICULIERES POUR DECRIRE LES PERFORMANCES

1 Généralités

1.1 Domaine d’application et objet

La présente Norme internationale concerne les CALIBRATEURS DE RADIONUCLEIDES 3 CHAMBRE
D'IONISATION remplie de gaz, de type puits, utilisés dans la pratique de la MEDECINE NUCLEAIRE.

L’objet de cette norme est d'identifier les caractéristiques les plus importantes des CALIBRA-
TEURS DE RADIONUCLEIDES et de spécifier les méthodes de test associées pour permettre
aux fabricants de décrire les caractéristiques de leurs appareils de fagon normalisée pour
faciliter les comparaisons entre les appareils.

1.2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme interna-
tionale. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout
document normatif est sujet a révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la
présente Norme internationale sont invitées a rechercher la possibilité d’appliquer les édi-
tions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de la
CEl et de I'ISO possédent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 788: 1984, Radiologie médicale — Terminologie

CEl 1145: 1992, Etalonnage et utilisation de systémes a chambre d’ionisation pour le
dosage des radionucléides

2 Définitions

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les définitions suivantes ainsi que
les définitions données dans la CEl 788 s’appliquent. Les termes définis sont imprimés en
PETITES CAPITALES. Un index en est donné a I'annexe AA.

2.1 SOURCE RADIOACTIVE ETALON

Terme général utilisé pour désigner une des sources étalons citées ci-dessous.

2.1.1 SOURCE RADIOACTIVE ETALON CERTIFIEE

SOURCE RADIOACTIVE qui a été étalonnée par un laboratoire reconnu comme laboratoire
national d’étalonnage du pays pour des mesurages de radioactivité, et qui a été certifiée
par ledit laboratoire.

2.1.2 SOURCE RADIOACTIVE ETALON TRAGABLE

SOURCE RADIOACTIVE qui a été calibrée par comparaison avec une SOURCE RADIOACTIVE
ETALON CERTIFIEE ou avec une autre SOURCE RADIOACTIVE ETALON TRAGABLE du méme
RADIONUCLEIDE.
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MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT -
RADIONUCLIDE CALIBRATORS -
PARTICULAR METHODS FOR DESCRIBING PERFORMANCE

1 General

1.1 Scope and object

This International Standard covers RADIONUCLIDE CALIBRATORS of the well type, with a gas-
filled IONIZATION CHAMBER as used in the practice of NUCLEAR MEDICINE.

The object of this standard is to identify the most important characteristics of RADIO-
NUCLIDE CALIBRATORS and lay down associated test methods to enable manufacturers to
declare the characteristics of their devices in a standardized way and facilitate comparisons
between devices.

1.2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this
text, constitute provisions of this International Standard. At the time of publication, the
editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties
to agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the
possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated
below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International
Standards.

IEC 788: 1984, Medical radiology — Terminology

IEC 1145: 1992, Calibration and usage of ionization chamber systems for assay of radio-
nuclides

2 Definitions

For the purposes of this International Standard, the following definitions, as well as the
definitions given in IEC 788, apply. Defined terms are printed in SMALL CAPITAL LETTERS.
An index of defined terms is given in annex AA.

2.1  RADIOACTIVE STANDARD SOURCE

General term used to refer to the standard sources listed below.

2.1.1  CERTIFIED RADIOACTIVE STANDARD SOURCE

RADIOACTIVE SOURCE that has been calibrated by a laboratory recognized as a country’s
national standardizing laboratory for radioactivity measurements and has been so certified
by the aforementioned laboratory.

2.1.2 TRACEABLE RADIOACTIVE STANDARD SOURCE

RADIOACTIVE SOURCE that has been calibrated by comparing it to a CERTIFIED RADIOACTIVE
STANDARD SOURCE or to another TRACEABLE RADIOACTIVE STANDARD SOURCE of the same
RADIONUCLIDE.
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