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CORRIGENDUM 1 
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1 Domaine d’application 

Cette correction ne s’applique qu’au texte 
anglais. 

 

1 Scope 

Replace, on page 13,  the last dashed item 
of the last paragraph by the following: 

– hand-held test and measurement 
equipment. 
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Annexe A 

(normative) 
 

Prescriptions concernant les 
essais d’immunité pour le matériel 

d’essai et de mesure portatif 
 
Cette correction ne s’applique qu’au texte 
anglais. 

Annex A 
(normative) 

 
Immunity test requirements for 
portable test and measurement 

equipment 
 
Replace the existing title by the following new title:
 

Immunity test requirements for  
hand-held test and measurement 

equipment 
 

 
Modifier le texte du premier alinéa et la 
note 1 comme suit : 

Un appareil portatif est un appareil portable 
destiné à être tenu d'une main en utilisation 
normale (voir la CEI 61010).  

Le matériel couvert par cette annexe est le 
matériel d’essai et de mesure portatif qui 
est alimenté par batterie ou par le circuit 
mesuré. Le matériel que l’on peut faire 

Amend the text of the first paragraph and 
note 1 as follows: 

A hand-held equipment is a portable 
equipment intended to be supported by one 
hand during normal use (see IEC 61010). 

Equipment covered within this Annex is 
hand-held test and measurement equipment 
that is powered by battery or from the circuit 
being measured. Equipment that can be 
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fonctionner pendant la charge n’est pas 
compris dans cette annexe. 

Les exigences d'essai relatives à l'immunité 
sont données dans le Tableau A.1. Les 
critères d’aptitude sont les mêmes que ceux 
des accès du Tableau 1. 

operated while charging is excluded from 
this Annex. 

The basic immunity testing requirements are 
given in Table A.1. The performance criteria 
are identical to those of Table 1 ports. 

NOTE 1 Les matériels d’essai et de mesure couverts 
par cette annexe peuvent s’utiliser sur une grande 
variété de sites, mais par du personnel capable 
d’interpréter les résultats obtenus. Au cas où ces 
instruments seraient branchés sur le secteur, ce n’est 
qu’au moyen de leurs sorties prévues pour les essais 
et les mesures et seulement pour une courte durée. 
Pour cela, les exigences du Tableau A.1 ont été 
réduites par rapport à celles du Tableau 1.  

NOTE 1 Test and measurement instruments within the 
scope of this Annex can be used in a wide range of 
locations, but by personnel capable of interpreting the 
results obtained. If these instruments are connected to 
a mains supply, it is only by their test or measurement 
leads and only for a short duration of the test. Hence, 
the requirements of Table A.1 have been reduced in 
relation to Table 1.  

Tableau A.1 

Cette correction ne s’applique qu’au texte 
anglais. 

Table A.1 

Replace the existing title by the following new title:

Table A.1 – Immunity test requirements for 
hand-held test and measurement 

equipment 
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