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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIEL ELECTRIQUE DE MESURE, DE COMMANDE ET
DE LABORATOIRE - EXIGENCES RELATIVES A LA CEM -

Partie 2-3: Exigences particuliéeres — Configurations d’essai,
conditions de fonctionnement et critéres d’aptitude a la fonction
des transducteurs avec un systéme de conditionnement
du signal intégré ou a distance

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation
composee de Iensemble des comltes eIectrotechnlques nationaux (Cormy

internationales, des Spécifications techniques, des Rapports tech '
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés “Publication(s

nationales et régignales.
nationales ou rég ¢

5) La CEl n’a prév

7) Aucune respo ité it € i e 8 , a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires is ‘ses expepts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationagd ejudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dom S que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de jUStIC ade découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEl ou de

CEIl, ou au crédit qui lui est accordé.

8) L'attention est attirée gur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 61326-2-3 a été préparée par le sous-comité 65A: Aspects
systémes, du Comité d’étude 65 de la CEIl: Mesure et commande dans les processus
industriels.

La série CEl 61326 annule et remplace la CEI 61326:2002 et constitue une révision technique.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT,
CONTROL AND LABORATORY USE -
EMC REQUIREMENTS -

Part 2-3: Particular requirements — Test configuration,
operational conditions and performance criteria
for transducers with integrated or remote signal conditioning

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organlzatlo for ¥ S prising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). k f i promote
international co-operation on all questions concerning standardization in he ele } 3 3 onic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes Internation al/Specifications,
Technical Reports, Publicly Available Specmcatlons (PAS) and d eferred to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical com N ¢ al Gommittee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory wo L ional, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participateA S i IEC collaborates closely
with the International Organization for Standardization (I A > ith”conditions determined by
agreement between the two organizations

2) The formal decisions or agreements of IEG/on ch afters ep pre@a ngarly as possible, an international

consensus of opinion on the relevant subj S eack techkical committee has representation from all
interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recom ional use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasopable made o ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate e way in which they are used or for any
misinterpretation by any end use

4) In order to promote in Natlonl Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the m i i ational and regional publications. Any divergence

between any IEC Publidationvanyg ing _national or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

5) IEC provides no king\procedwre to\indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared %0 beY EC Publication

6) All users should e¢nhsuyeNhat qve the Jatest edition of this publication

7) No liability spall a ach to ts directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its te and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other da , whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenges “ari \e t of t e publlcatlon use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

8) Attention is drawn to ¥ ormative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable forthe correct application of this publication.

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This International Standard IEC 61326-2-3 has been prepared by subcommittee 65A: System
aspects, of IEC technical committee 65: Industrial-process measurement and control.

The IEC 61326 series cancels and replaces IEC 61326:2002 and constitutes a technical
revision.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
65A/477/FDIS 65A/484/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Cette partie de la CEl 61326 doit étre utilisée en conjonction avec la CEl 6T326-1 et elle suit
le méme systéme de numérotation des articles, paragraphes, tableauy QS que cette
derniére.

doit étre adapté en conséquence.

NOTE Le systeme de numérotation suivant est utilisé:

— les paragraphes, tableaux et figures qui sont numéroté
Partie 1;

modifiés ou remplacés;

— les annexes supplémentaires sont appelée

Le comité a dé
maintenance indiquée
données relatives aq

* reconduite;
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
65A/477/FDIS 65A/484/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This part of IEC 61326 is to be used in conjunction with IEC 61326-1 and
numbering of clauses, subclauses, tables and figures as that standard.

ollows the same

When a particular subclause of Part 1 is not mentioned in this part; QUSE
far as is reasonable. When this standard states “addition”, “modjfi - ént”, the
relevant text in Part 1 is to be adapted accordingly.
NOTE The following numbering system is used:

— subclauses, tables and figures that are numbered starting 2 opal tethose in Part 1;

the maintenance resu
the data related to the

* reconfirmed;
* withdrawn;

* replaced by a
+ amended
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MATERIEL ELECTRIQUE DE MESURE, DE COMMANDE ET
DE LABORATOIRE - EXIGENCES RELATIVES A LA CEM -

Partie 2-3: Exigences particuliéres — Configurations d’essai,
conditions de fonctionnement et critéres d’aptitude a la fonction
des transducteurs avec un systéme de conditionnement
du signal intégré ou a distance

1 Domaine d’application

— un ou plusieufs. é
grandeur élestrig

— une unitépeur\es\conditionnements du signal, qui convertit la grandeur électrique en un
signal approprig ROUY un procédeé;

— une unité de communication et de commande;
— une unité d’affichage;
— des éléments de commandes, tels que des clés, des boutons, des commutateurs, etc.;

— des signaux de sortie du transducteur (par exemple des sorties de commutation, des
sorties d’alarme) qui sont clairement assignées aux signaux d’entrée;

— des transducteurs avec un conditionnement de signal qui peut étre intégré ou a distance.

Le constructeur spécifie I'environnement auquel le produit est destiné et/ou utilise les
spécifications du niveau d’essai correspondant de la CEIl 61326-1.

Des exigences complémentaires et des exceptions pour des types spécifiques de
transducteurs sont données dans les annexes de cette norme.
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ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT,
CONTROL AND LABORATORY USE -
EMC REQUIREMENTS -

Part 2-3: Particular requirements — Test configuration,
operational conditions and performance criteria
for transducers with integrated or remote signal conditioning

1 Scope
In addition to the requirements of IEC 61326-1, this part of IEC 61326 endetailed
test configurations, operational conditions and performance crite ps  with

integrated or remote signal conditioning.

This standard applies only to transducers characterized bq thei
aid of an auxiliary energy source, a non-electric quanti

— one or more element
quantity;

— a transmissi i
conditioning;

— a unit for signa

— adisplay unit;
— control elements such as keys, buttons, switches, etc.;

— transducer output signals (for example, switch outputs, alarm outputs) which are clearly
assigned to the input signal(s);

— transducers with signal conditioning which may be integrated or remote.

The manufacturer specifies the environment for which the product is intended to be used and
utilizes the corresponding test levels of IEC 61326-1.

Additional requirements and exceptions for specific types of transducers are given in the
annexes to this standard.
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Figure 101 — Exemple d’un transducteur a nditionnement de signal intégré
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Figure 102 — Exemple d’un transducteur avec un conditionnement de signal a distance
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Figure 102 — Example of a transducer with remote signal conditioning
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2 Références normatives
L’Article 2 de la CEI 61326-1:2005 s’applique avec I'addition suivante:

CEIl 60050-300, Vocabulaire Electrotechnique international (VEI) — Mesures et appareils de
mesure électriques et électroniques — Partie 311: Termes généraux concernant les mesures —
Partie 312: Termes généraux concernant les mesures électriques — Partie 313: Types
d’appareils électriques de mesure — Partie 314: Termes spécifiques selon le type d’appareil

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donng
s’appliquent, ainsi que ce qui suit.

Addition:

3.101

transducteur avec un conditionnement de signal intégré
transducteur dans lequel tous les composants pour Ig
dans une enveloppe (voir Figure 101)

3.102
transducteur avec un conditionneme
transducteur dont les composants pou

3.104
liaison de transmissi
connexion entre les c

signal a distanc@

3.105
calibre (nominal)
gamme (nomipnale
étendue d’écKelle que.I'or ob ur une position donnée des commandes d’un appareil de
mesure

NOTE La ga ¢
inférieure est zérq, la ga

[VEI 311-03-14]

' normalement exprimé par ses limites inférieure et supérieure. Lorsque la limite

e ést habituellement exprimée par la seule limite supérieure.

3.106

étendue de mesure (d’'un transducteur)

plage définie par deux valeurs de la grandeur mesurée dans laquelle la relation entre les
signaux de sortie et d'entrée sont conformes aux exigences d’exactitude

[VEI 314-04-04, modifié]

NOTE Pour un systeme de 4 mA a 20 mA, le courant de sortie de 4 mA représente la limite inférieure pour la
grandeur mesurée et 20 mA représente la limite supérieure.

3.107

intervalle (de mesure)

différence algébrique entre les valeurs de la limite supérieure et de la limite inférieure de
I’étendue de mesure
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2 Normative references
Clause 2 of IEC 61326-1:2005 applies with the following addition:

IEC 60050-300, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Electrical and electronic
measurements and measuring instruments — Part 311: General terms relating to
measurements — Part 312: General terms relating to electrical measurements — Part 313:
Types of electrical measuring instruments — Part 314: Specific terms according to the type of
instrument

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions of IEC

follows.

Addition:

3.101

transducer with integrated signal conditioning

transducer in which all components for signal cond i integrated in the enclosure

(see Figure 101)

3.102
transducer with remote signal conditi

(see Figure 102)

3.104
transmission link

connection betwh

3.105
(nominal) rang

3.106

measuring range (of a transducer)

range defined by two values of the measured quantity within which the relationship between
the output and input signals complies with the accuracy requirements

[IEV 314-04-04, modified]

NOTE For a 4 mA to 20 mA system, the output current 4 mA represents the lower limit for the measured quantity
and 20 mA represent the upper limit.

3.107
span
algebraic difference between the values of the upper and lower limits of the measuring range
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